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DEUTSCH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich fiir ein Produkt unseres Sorti-
mentes entschieden haben. Unser Name steht fiir hochwertige
und eingehend gepriifte Qualitdtsprodukte aus den Bereichen
Warme, Gewicht, Blutdruck, Korpertemperatur, Puls, Sanfte
Therapie, Massage und Luft. Bitte lesen Sie diese Gebrauchs-
anweisung aufmerksam durch, bewahren Sie sie firr spateren
Gebrauch auf, machen Sie sie anderen Benutzern zuganglich
und beachten Sie die Hinweise.

Mit freundlicher Empfehlung
Ihr Beurer-Team

1. Kennenlernen

Uberpriifen Sie das Beurer BM 55 Blutdruckmessgerat auf
auBere Unversehrtheit der Verpackung und auf die Vollstan-
digkeit des Inhalts. Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen, dass
das Gerat und Zubehor keine sichtbaren Schaden aufweisen
und jegliches Verpackungsmaterial entfernt wird. Benutzen Sie
es im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an lhren Handler
oder an die angegebene Service-Adresse.

Das Oberarm-Blutdruckmessgerét dient zur nichtinvasiven
Messung und Uberwachung arterieller Blutdruckwerte von
erwachsenen Menschen.

Sie kdnnen damit schnell und einfach lhren Blutdruck messen,
die Messwerte abspeichern und sich den Verlauf und Durch-
schnitt der Messwerte anzeigen lassen.

Bei eventuell vorhandenen Herzrhythmusstdrungen werden Sie
gewarnt.

Die ermittelten Werte werden nach WHO-Richtlinien eingestuft
und grafisch beurteilt.

Zusétzlich verfugt dieses Blutdruckmessgerét Uiber eine
h&modynamische Stabilitétsanzeige, die im weiteren Verlauf
dieser Gebrauchsanweisung als Ruheindikator bezeichnet
wird. Dieser zeigt an, ob wahrend der Blutdruckmessung eine
ausreichende Kreislaufruhe vorliegt und die Blutdruckmessung
damit genauer Ihrem Ruheblutdruck entspricht. Lesen Sie hier-
zu mehr unter Kapitel 6.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung fir weitere Be-
nutzung auf und machen Sie diese auch anderen Benutzern
zuganglich.

2. Wichtige Hinweise
Zeichenerklarung

In der Gebrauchsanweisung, auf der Verpackung und auf dem
Typschild des Gerats und des Zubehérs werden folgende Sym-
bole verwendet:
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Vorsicht

Hinweis
Hinweis auf wichtige Informationen

Gebrauchsanweisung beachten




Anwendungsteil Typ BF

Gleichstrom

Entsorgung geméaB Elektro- und Elektronik-
Altgerate EG-Richtlinie 2002/96/EC - WEEE
(Waste Electrical and Electronic Equipment)

Hersteller

Zuléssige Lagerungstemperatur und
-luftfeuchtigkeit

Zulassige Betriebstemperatur und
-luftfeuchtigkeit

Vor Né&sse schiitzen

Seriennummer

Die CE-Kennzeichnung bescheinigt die
c € Konformitat mit den grundlegenden An-

0483 | forderungen der Richtlinie 93/42/EWG fir
Medizinprodukte.

A Hinweise zur Anwendung

e Um eine Vergleichbarkeit der Werte zu gewahrleisten, mes-
sen Sie lhren Blutdruck immer zu gleichen Tageszeiten.
* Ruhen Sie sich vor jeder Messung ca. 5 Minuten aus!

e Wenn Sie mehrere Messungen an einer Person durchfiihren
mdchten, warten Sie zwischen den einzelnen Messungen
jeweils 5 Minuten.

Mindestens 30 Minuten vor der Messung sollten Sie nicht
essen, trinken, rauchen oder sich kdrperlich betatigen.
Wiederholen Sie die Messung im Falle zweifelhaft gemesse-
ner Werte.

Die von Ihnen selbst ermittelten Messwerte kénnen nur zu
Ihrer Information dienen - sie ersetzen keine &rztliche Un-
tersuchung! Besprechen Sie Ihre Messwerte mit dem Arzt,
begriinden Sie daraus auf keinen Fall eigene medizinische
Entscheidungen (z.B. Medikamente und deren Dosierungen)!
Verwenden Sie das Blutdruckmessgerét nicht bei Neugebo-
renen und Praeklampsie-Patientinnen. Vor Anwendung des
Blutdruckmessgerétes in der Schwangerschaft empfehlen
wir eine Abstimmung mit dem Arzt.

Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems kénnen zu Fehl-
messungen bzw. zu Beeintrachtigungen der Messgenauig-
keit flihren. Ebenso der Fall ist dies bei sehr niedrigem Blut-
druck, Diabetes, Durchblutungs- und Rhythmusstérungen
sowie bei Schiittelfrost oder Zittern.

Das Blutdruckmessgerat darf nicht im Zusammenhang mit
einem Hochfrequenz-Chirurgiegerat verwendet werden.
Verwenden Sie das Gerét nur bei Personen mit dem fiir das
Gerat angegebenen Umfangbereich des Oberarmes.
Beachten Sie, dass es wahrend des Aufpumpens zu einer
Funktionsbeeintrachtigung des betroffenen GliedmaBes
kommen kann.

Die Blutzirkulation darf durch die Blutdruckmessung nicht
unnotig lange unterbunden werden. Bei einer Fehlfunktion
des Gerétes nehmen Sie die Manschette vom Arm ab.



¢ \lermeiden Sie das mechanische Einengen, Zusammendri-
cken oder Abknicken des Manschettenschlauches.
Verhindern Sie einen anhaltenden Druck in der Manschette
sowie haufige Messungen. Eine dadurch resultierende Beein-
tréchtigung des Blutflusses kann zu Verletzungen flihren.
Achten Sie darauf, dass die Manschette nicht an einem Arm
angelegt wird, dessen Arterien oder Venen in medizinischer
Behandlung sind, z.B. intravaskuldrer Zugang bzw. eine
intravaskulére Therapie oder ein arteriovendser (A-V-) Neben-
schluss.

Legen Sie die Manschette nicht bei Personen an, die eine
Brustamputation hatten.

Legen Sie die Manschette nicht Giber Wunden an, da dies zu
weiteren Verletzungen flihren kann.

Sie konnen das Blutdruckmessgerat mit Batterien oder mit
einem Netzteil betreiben. Beachten Sie, dass eine Daten-
libertragung und Datenspeicherung nur mdglich ist, wenn

Ihr Blutdruckmessgerét Strom erhdlt. Sobald die Batterien
verbraucht sind oder das Netzteil vom Stromnetz getrennt
wird, verliert das Blutdruckmessgerét Datum und Uhrzeit.
Die Abschaltautomatik schaltet das Blutdruckmessgerét zur
Schonung der Batterien aus, wenn innerhalb 3 Minuten keine
Taste betatigt wird.

Das Gerét ist nur fiir den in dieser Gebrauchsanweisung
beschriebenen Zweck vorgesehen. Der Hersteller haftet
nicht fiir Schéaden, die durch unsachgemaBen oder falschen
Gebrauch verursacht wurden.

A Hinweise zur Aufbewahrung und Pflege

e Das Blutdruckmessgerat besteht aus Prézisions- und Elek-
tronik-Bauteilen. Die Genauigkeit der Messwerte und Lebens-
dauer des Gerétes hangt ab vom sorgféltigen Umgang:

- Schiitzen Sie das Gerat vor St6Ben, Feuchtigkeit, Schmutz,
starken Temperaturschwankungen und direkter Sonnenein-
strahlung.

- Lassen Sie das Gerat nicht fallen.

- Benutzen Sie das Gerat nicht in der Nahe von starken
elektromagnetischen Feldern, halten Sie es fern von Funk-
anlagen oder Mobiltelefonen.

- Verwenden Sie nur die mitgelieferte oder originale Ersatz-
Manschetten. Ansonsten werden falsche Messwerte ermit-
telt.

e Driicken Sie nicht auf Tasten, solange die Manschette nicht
angelegt ist.

e Falls das Gerat Uber einen langeren Zeitraum nicht benutzt
wird, wird empfohlen die Batterien zu entfernen.

A Hinweise zu Batterien

e Batterien kdnnen bei Verschlucken lebensgefahrlich sein.
Bewahren Sie deshalb Batterien und Produkte fiir Kleinkinder
unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss
sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.

e Batterien dirfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln
reaktiviert, nicht auseinander genommen, in Feuer geworfen
oder kurzgeschlossen werden.

e Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerat heraus, wenn diese
verbraucht sind oder Sie das Gerat langer nicht benutzen.



So vermeiden Sie Schaden, die durch Auslaufen entstehen
konnen. Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig.

e Benutzen Sie keine verschiedenen Batterie-Typen,
Batterie-Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazi-
tét. Verwenden Sie vorzugsweise Alkaline-Batterien.

@ Hinweise zu Reparatur und Entsorgung

e Batterien gehdren nicht in den Hausmdill. Bitte entsorgen
Sie die verbrauchten Batterien an den dafiir vorgesehenen
Sammelstellen.

o Offnen Sie nicht das Gerat. Bei nicht beachten erlischt die
Garantie.

e Das Gerat darf nicht selbst repariert oder justiert werden.
Eine einwandfreie Funktion ist in diesem Fall nicht mehr ge-
wabhrleistet.

® Reparaturen diirfen nur vom Kundenservice oder autorisierten
Handlern durchgefiihrt werden. Priifen Sie jedoch vor jeder
Reklamation zuerst die Batterien und tauschen Sie diese
gegebenenfalls aus.

e Bitte entsorgen Sie das Gerédt geméaB der Elektro- und
Elektronik Altgerdte EG-Richtlinie 2002/96/EC — WEEE
(Waste Electrical and Electronic Equipment). —
Bei Riickfragen wenden Sie sich bitte an die fiir die Entsor-
gung zusténdige kommunale Behorde.

3. Geratebeschreibung

1. Manschette
2. Manschettenschlauch
3. Manschettenstecker
4. Anschluss fir Netzteil und USB-Schnittstelle
5. Display
6. Speichertasten M1/M2
7. START/STOPP-Taste ©
8. Ruheindikator Anzeige
9. WHO-Skala
10. Anschluss fiir Manschettenstecker (linke Seite)



Anzeigen auf dem Display:

1. Datum/Uhrzeit T T 1
2. Systolischer Druck 1 ﬁm of:BE dB/BR

3. Diastolischer Druck 10 1< @) -‘ -‘ -‘

4. Ermittelter Pulswert , 5
5. Symbol Puls @@ '

6. Luft ablassen (Pfeil) ¢ ¢ '

7

platzes / Speicher-
anzeige Durchschnitts-
wert (H), morgens (Aff),

<]
. Nummer des_Speicher— 8 ﬂ ‘,, ' ,
I.“M,l

abends (P7) ( _IL &. '_
8. Symbol Batterie- '—|—' [
wechsel 7 6 5

9. Benutzerspeicher () (&)
10. WHO-Einstufung
11. Symbol Herzrhythmusstérungen 4.@-

PC-Schnittstelle

Sie kdnnen mit dem Blutdruckmessgerét zuséatzlich Ihre ge-
messenen Werte auf den PC Ubertragen.

Hierzu bendtigen Sie ein handelstibliches USB Kabel (im Liefer-
umfang enthalten) sowie die PC-Software ,,HealthManager*.
Die Software kdnnen Sie kostenlos im Downloadbereich unter
Service auf www.beurer.com herunterladen.

Systemvoraussetzungen fiir die PC-Software
»,HealthManager*
1. unterstitzte Betriebssysteme:

e Windows XP SP3

* Windows Vista SP1 oder héher

e Windows 7
e Windows 7 SP1
e Windows 8
2. unterstutzte Architekturen:
© x86 (32 Bit)
® x64 (64 Bit)
3. Hardwareanforderungen:
e Empfohlen: Mindestens Pentium 1 GHz oder schneller
mit mindestens 1 GB RAM
e Freier Speicher auf der primaren Partition mindestens:
- x86 - 600 MB
-x64-15GB
e Grafische Auflésung ab: 1024 x 768 Pixel
e USB-Port 1.0 oder héher

4. Messung vorbereiten

Batterien einlegen

o Entfernen Sie den Deckel des
Batteriefaches auf der Riick-
seite des Gerates.

® Legen Sie vier Batterien vom
Typ 1,5V AAA (Alkaline Type
LR03) ein. Achten Sie unbe-
dingt darauf, dass die Batterien
entsprechend der Kennzeich-
nung mit korrekter Polung
eingelegt werden. Verwenden
Sie keine wiederaufladbaren
Akkus.

o SchlieBen Sie den Batteriefachdeckel wieder sorgféltig.

4x1,5V AAA (LRO3)



Alle Displayelemente werden kurz angezeigt, 24 h blinkt im
Display. Stellen Sie nun, wie im Folgenden beschrieben, Datum
und Uhrzeit ein.

Wenn das Symbol Batteriewechsel @ dauerhaft erscheint,
ist keine Messung mehr méglich und Sie mussen alle Batterien
erneuern. Sobald die Batterien aus dem Gerat entfernt werden,
missen das Datum und die Uhrzeit neu eingestellt werden. Die
gespeicherten Messwerte gehen nicht verloren.

Verbrauchte Batterien gehdren nicht in den Hausmdill.
Entsorgen Sie diese Uber Ihren Elektrofachhandler oder lhre
ortliche Wertstoff-Sammelstelle. Dazu sind Sie gesetzlich

verpflichtet.
Diese Zeichen finden Sie auf schadstoff-
haltigen Batterien: Pb: Batterie enthalt Blei,
Cd: Batterie enthalt Cadmium, Hg: Batterie
enthalt Quecksilber.

Stundenformat, Datum und Uhrzeit einstellen
In diesem MenU haben Sie die Mdglichkeit folgende
Funktionen nacheinander einzustellen.

| Stundenformat |- | Datum | - [ Uhrzeit |

Sie sollten Datum und Uhrzeit unbedingt einstellen. Nur so
konnen Sie lhre Messwerte korrekt mit Datum und Uhrzeit
speichern und spater abrufen.
Wenn Sie die Speichertaste M1 oder M2 gedriickt halten,
konnen Sie die Werte schneller einstellen.

Stundenformat

Datum

Uhrzeit

¢ Halten Sie die START/STOPP-Taste (D fiir 5 Sekunden

gedriickt.

e Wahlen Sie mit den Speichertasten M1/
M2 |hr gewiinschtes Stundenformat und
bestatigen Sie mit der START/STOPP-
Taste @.

Im Display blinkt die Jahreszahl.

e Wahlen Sie mit den Speichertasten M1/
M2 lhre gewlinschte Jahreszahl und
bestatigen Sie mit der START/STOPP-
Taste @.

Im Display blinkt die Monatsanzeige.

e Wahlen Sie mit den Speichertasten M1/
M2 lhren gewlinschten Monat und bestati-
gen Sie mit der START/STOPP-Taste .

Im Display blinkt die Tagesanzeige.

e Wahlen Sie mit den Speichertasten M1/
M2 |hren gewlinschten Tag und bestétigen
Sie mit der START/STOPP-Taste .

_\:Z
g’

@ Wenn als Stundenformat 12h eingestellt ist, ist die Rei-
henfolge der Tages- und Monatsanzeige vertauscht.

Im Display blinkt die Stundenzahl.

e Wahlen Sie mit den Speichertasten M1/M2
Ihr gewiinschte Stundenzahl und bestéti-
gen Sie mit der START/STOPP-Taste (D.

NHTx
I

7 N



Im Display blinkt die Minutenzahl. N

e Wahlen Sie mit den Speichertasten M1/M2 ">~
Ihr gewiinschte Minutenzahl und bestatigen
Sie mit der START/STOPP-Taste .

Uhrzeit

Betrieb mit dem Netzteil

Sie kdnnen dieses Gerat auch mit einem Netzteil betreiben.

Dazu dirfen keine Batterien im Batteriefach sein. Das Netzteil

ist unter der Bestellnummer 071.60 im Fachhandel oder bei der

Serviceadresse erhéltlich.

e Das Blutdruckmessgeréat darf ausschlieBlich nur mit dem hier
beschriebenen Netzteil betrieben werden, um eine mdgliche
Beschadigung des Blutdruckmessgerétes zu verhindern.

o Stecken Sie das Netzteil in den dafiir vorgesehenen An-
schluss des Blutdruckmessgerétes. Das Netzteil darf nur
an die auf dem Typschild angegebene Netzspannung ange-
schlossen werden.

e SchlieBen Sie danach den Netzstecker des Netzteils an die
Steckdose an.

e Nach dem Gebrauch des Blutdruckmessgeréates trennen Sie
das Netzteil zuerst von der Steckdose und anschlieBend vom
Blutdruckmessgerét. Sobald Sie das Netzteil ausstecken,
verliert das Blutdruckmessgerat Datum und Uhrzeit. Die ge-
speicherten Messwerte bleiben jedoch erhalten.

5. Blutdruck messen
Bitte bringen Sie das Gerét vor der Messung auf Raumtemperatur.
Sie kénnen die Messung am linken oder rechten Arm durchfiihren.

Manschette anlegen

Legen Sie die Manschette am ent-
bléBten linken Oberarm an. Die Durch-
blutung des Arms darf nicht durch zu
enge Kleidungsstiicke oder Ahnliches
eingeengt sein.

Die Manschette ist am Oberarm so zu
platzieren, dass der untere Rand

2-3 cm Uber der Ellenbeuge und tiber
der Arterie liegt. Der Schlauch weist
zur Handflachenmitte.

Legen Sie nun das freie Ende der
Manschette eng, aber nicht zu stramm
um den Arm und schlieBen Sie den
Klettverschluss. Die Manschette sollte
so eng angelegt sein, dass noch zwei
Finger unter die Manschette passen.
Stecken Sie nun den Manschetten-
schlauch in den Anschluss firr den
Manschettenstecker.

@ Wenn Sie die Messung am rechten Oberarm durchfihren,
befindet sich der Schlauch an der Innenseite lhres Ellen-
bogens. Achten Sie darauf, dass Ihr Arm nicht auf dem
Schlauch liegt.

Der Blutdruck kann sich zwischen dem rechten und linken Arm
unterscheiden, daher kdnnen auch die gemessenen Blutdruck-



werte unterschiedlich sein. Flihren Sie die Messung immer am
selben Arm durch.

Falls sich die Werte zwischen den beiden Armen sehr deutlich
unterscheiden, sollten Sie mit Ihrem Arzt absprechen, welchen
Arm Sie fur die Messung verwenden.

Achtung: Das Gerét darf nur mit der Original-Manschette
betrieben werden. Die Manschette ist fiir einen Armumfang von
22 bis 36 cm geeignet.

Unter der Bestellnummer 163.387 ist eine gréBere Manschette
flir Oberarmumfénge von 35 bis 44 cm beim Fachhandel oder
bei der Serviceadresse erhaltlich.

Richtige Korperhaltung einnehmen

ol

® Ruhen Sie sich vor jeder Messung ca. 5 Minuten aus!
Ansonsten kann es zu Abweichungen kommen.

e Sie kénnen die Messung im Sitzen oder im Liegen durch-
flihren. Achten Sie in jedem Falle darauf, dass sich die Man-
schette in Herzhohe befindet.

o Sitzen Sie zur Blutdruckmessung bequem. Lehnen Sie Rii-
cken und Arme an. Kreuzen Sie die Beine nicht. Stellen Sie
die FiBe flach auf den Boden.

e Um das Messergebnis nicht zu verfélschen, ist es wichtig,
sich wahrend der Messung ruhig zu verhalten und nicht zu
sprechen.

Messung

Blutdruckmessung durchfiihren

Legen Sie, wie zuvor beschrieben, die Manschette an
und nehmen Sie die Haltung ein, in der Sie die Messung
durchfiihren wollen.

e Um das Blutdruckmessgerét zu starten, dri-
cken Sie die START/STOPP-Taste (. Alle
Displayelemente werden kurz angezeigt.

Nach 3 Sekunden beginnt das Bludruck-
messgerat automatisch mit der Messung.

Die Manschette wird automatisch aufgepumpt.

@ Sie kénnen die Messung jederzeit durch das Driicken
der START/STOPP-Taste (@ abbrechen.

Der Manschetten-Luftdruck wird langsam abgelassen.
Bei einer bereits zu erkennenden Tendenz zu hohem
Blutdruck wird nochmals nachgepumpt und der
Manschettendruck nochmals erhéht. Sobald ein Puls zu
erkennen ist, wird das Symbol Puls @@ angezeigt.

¢ Die Messergebnisse systolischer Druck, dia-
stolischer Druck und Puls werden angezeigt.

e Zusatzlich leuchtet unterhalb des Displays
ein Symbol auf, das lhnen anzeigt, ob
wéhrend der Blutdruckmessung eine aus-
reichende Kreislaufruhe vorlag oder nicht
(Symbol griin = ausreichende Kreislaufruhe;
Symbol rot = mangelnde Kreislaufruhe).
Beachten Sie das Kapitel ,,Ergebnisse
beurteilen / Messung des Ruheindikators*
in dieser Gebrauchsanweisung.

* d8:68 dA/88
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o E-_ erscheint wenn die Messung nicht ord-
nungsgeman durchgefiihrt werden konnte. |: "
Beachten Sie das Kapitel Fehlermeldung/ —
Fehlerbehebung in dieser Gebrauchsanwei-
sung und wiederholen Sie die Messung.

Wahlen Sie nun durch Driicken der Speichertasten
M1 oder M2 den gewiinschten Benutzerspeicher aus.
Wenn Sie keine Auswahl des Benutzerspeichers vorneh-
men, wird das Messergebnis dem zuletzt verwendeten
Benutzerspeicher zur Speicherung zugewiesen. Das
entsprechende Symbol {} oder {3 erscheint im Display.
Schalten Sie das Blutdruckmessgerat mit der START/
STOPP-Taste @ aus. Damit wird das Messergebnis im
ausgewdhlten Benutzerspeicher abgespeichert.
Wenn Sie vergessen das Gerat auszuschalten, schaltet
sich das Gerét nach ca. 3 Minuten automatisch aus.
Auch in diesem Fall wird der Wert im ausgewahlten oder
zuletzt verwendeten Benutzerspeicher abgespeichert.
6. Ergebnisse beurteilen

Warten Sie vor einer erneuten Messung _ ;
Herzrhythmusstérungen:

mindestens 5 Minuten!
Dieses Gerat kann wéhrend der Messung eventuelle Stérungen
des Herzrhythmus identifizieren und weist gegebenenfalls nach
der Messung mit dem Symbol ’Q}r darauf hin.

Messung
[ ]

Dies kann ein Indikator fiir eine Arrhythmie sein. Arrhythmie ist
eine Krankheit, bei der Herzrhythmus aufgrund von Fehlern im
bioelektrischen System, das den Herzschlag steuert, anormal
ist. Die Symptome (ausgelassene oder vorzeitige Herzschlége,
langsamer oder zu schneller Puls) kdnnen u.a. von Herzerkran-
kungen, Alter, kérperlicher Veranlagung, Genussmitteln im Uber-
maB, Stress oder Mangel an Schlaf herriihren. Arrhythmie kann
nur durch eine Untersuchung bei lhrem Arzt festgestellt werden.
Wiederholen Sie die Messung, wenn das Symbol Q}v_ nach der
Messung auf dem Display angezeigt wird. Bitte achten Sie da-
rauf, dass Sie sich 5 Minuten ausruhen und wéhrend der Mes-
sung nicht sprechen oder bewegen. Sollte das Symbol ’.),v_ oft
erscheinen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.
Selbstdiagnose und -behandlung aufgrund der Messergebnisse
konnen gefahrlich sein. Befolgen Sie unbedingt die Anweisun-
gen lhres Arztes.

WHO-Einstufung:

GemaB den Richtlinien/Definitionen der Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) und neuester Erkenntnisse lassen sich die
Messergebnisse gemaB nachfolgender Tabelle einstufen und
beurteilen.

Diese Standardwerte dienen jedoch lediglich als allgemeine
Richtlinie, da der individuelle Blutdruck bei verschiedenen Per-
sonen und unterschiedlichen Altersgruppen usw. abweicht.
Es ist wichtig, dass Sie Ihren Arzt in regelmaBigen Abstanden
zu Rate ziehen. Ihr Arzt teilt Ihnen Ihre individuellen Werte fiir
einen normalen Blutdruck sowie den Wert mit, ab dem die
Hohe des Blutdrucks als geféhrlich einzustufen ist.



Bereich der Blutdruckwerte Systole (in mmHg) Diastole (in mmHg) MaBnahme

Stufe 3: starke Hypertonie >=180 >=110 einen Arzt aufsuchen

Stufe 2: mittlere Hypertonie 160-179 100-109 einen Arzt aufsuchen

Stufe 1: leichte Hypertonie 140-159 90-99 regelméBige Kontrolle beim Arzt
Hoch normal 130-139 85-89 regelméaBige Kontrolle beim Arzt
Normal 120-129 80-84 Selbstkontrolle

Optimal <120 <80 Selbstkontrolle

Quelle: WHO, 1999

Die Einstufung im Display und die Skala auf dem Gerat geben
an, in welchem Bereich sich der ermittelte Blutdruck befindet.
Sollte sich der Wert von Systole und Diastole in zwei unter-
schiedlichen WHO-Bereichen befinden (z.B. Systole im Bereich
,Hoch Normal“ und Diastole im Bereich ,Normal“) dann zeigt
Ihnen die graphische WHO Einteilung auf dem Gerat immer
den héheren Bereich an, im beschriebenen Beispiel ,Hoch
Normal“.

Messung des Ruheindikators (durch die HSD Diagnostik)
Der héufigste Fehler bei der Blutdruckmessung besteht darin,
dass zum Zeitpunkt der Messung kein Ruheblutdruck (hdmo-
dynamische Stabilitat) vorliegt, d. h. sowohl der systolische als
auch der diastolische Blutdruck sind in diesem Fall verfélscht.
Dieses Gerét bestimmt automatisch wahrend der Blutdruck-
messung, ob eine mangelnde Kreislaufruhe vorliegt oder nicht.
Liegt kein Hinweis auf eine mangelnde Kreislaufruhe vor, leuch-
tet das Symbol 'Y (hdmodynamischen Stabilitat) griin und
das Messergebnis kann als zusétzlich qualifizierter Ruhe-
blutdruckwert dokumentiert werden.

\\.\ GRUN: Hiamodynamische Stabilitit vorhanden

Die Messergebnisse des systolischen und diastolischen Drucks
sind unter hinreichender Kreislaufruhe erhoben und reflektieren
mit guter Sicherheit den Ruheblutdruck.

Liegt jedoch ein Hinweis auf mangelnde Kreislaufruhe vor
(h&modynamische Instabilitat), leuchtet das Symbol \\_\ rot.

In diesem Fall sollte die Messung nach einer kdrperlichen und
mentalen Ruhezeit wiederholt werden. Die Messung des Blut-
drucks muss in korperlicher und mentaler Ruhe stattfinden,

da dieser die Referenz zur Diagnostik der Blutdruckhdhe und
somit zur Steuerung einer medikamentdsen Behandlung eines
Patienten darstellt.

X\ ROT: Keine Hdmodynamische Stabilitdt vorhanden

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Messung des systolischen
und des diastolischen Blutdrucks nicht in ausreichender Kreis-
laufruhe erfolgt ist, und deshalb die Messergebnisse vom
Ruheblutdruckwert abweichen.

Wiederholen Sie die Messung nach mindestens 5-min(itiger
Ruhe- und Entspannungszeit. Begeben Sie sich an einen
hinreichend ruhigen und bequemen Platz, bleiben Sie dort in



Ruhe, schlieBen Sie ihre Augen, versuchen Sie sich zu ent-
spannen und atmen Sie ruhig und gleichmaBig.

Wenn die folgende Messung weiterhin mangelnde Stabilitat
zeigt, kdnnen Sie nach weiteren Ruhephasen die Messung
erneut wiederholen. Falls weitere Messergebnisse instabil
bleiben, kennzeichnen Sie ihre Blutdruckmesswerte beziiglich
dieses Sachverhalts, da sich dann keine ausreichende Kreis-
laufruhe wahrend Ihrer Messungen einstellen lieB.

In diesem Fall kann unter anderem eine nervale innere Un-
ruhe ursachlich sein, welche durch kurzfristige Ruhephasen
nicht beseitigt werden kann. Weiter konnen auch bestehen-

de Herzrhythmus-Stérungen eine stabile Blutdruckmessung
verhindern.

Das Fehlen des Ruheblutdrucks kann unterschiedliche Ursa-
chen haben, wie z.B. kdrperliche Belastungen, mentale An-
spannung oder Ablenkung, Sprechen oder Herzrhythmussté-
rungen wahrend der Blutdruckmessung.

In der Uberwiegenden Anzahl der Anwendungsfalle liefert die
HSD-Diagnostik eine sehr gute Orientierung, ob bei einer Blut-
druckmessung eine Kreislaufruhe vorliegt. Bestimmte Patienten
mit Herzrhythmusstérungen oder dauerhaften mentalen Belas-
tungen kénnen langerfristig hdmodynamisch instabil bleiben,
dies gilt auch nach wiederholten Ruhephasen. Die Genauigkeit
der Bestimmung des Ruheblutdrucks ist bei diesen Anwendern
eingeschrankt. Die HSD-Diagnostik hat wie jede medizinische
Messmethodik eine begrenzte Bestimmungsgenauigkeit und
kann in einzelnen Fallen zu Fehlanzeigen flihren. Die Blutdruck-
messergebnisse bei denen eine bestehende Kreislaufruhe be-
stimmt wurde, stellen besonders verlassliche Ergebnisse dar.

7. Messwerte abrufen und l6schen

Die Ergebnisse jeder erfolgreichen Messung werden zu-
sammen mit Datum und Uhrzeit abgespeichert. Bei mehr
als 60 Messdaten gehen die jeweils dltesten Messdaten
verloren.

e Um in den Speicherabruf-Modus zu gelangen, miissen
Sie zuerst das Blutdruckmessgerét starten. Driicken
Sie hierzu die START/STOPP-Taste (.

e Wahlen Sie nach der Vollbildanzeige innerhalb 3 Se-
kunden mit der Speichertaste M1 oder M2 lhren
gewiinschten Benutzerspeicher () ().

Benutzerspeicher

- Wenn Sie die Messdaten flir Benutzerspeicher ﬁﬂ ein-
sehen mochten, driicken Sie die Speichertaste M1.

- Wenn Sie die Messdaten flir Benutzerspei-
cher (21 einsehen mochten, driicken Sie die
Speichertaste M2.

Benutzerspeicher

Auf dem Display erscheint lhre letzte Messung. | 03¢

e Driicken Sie die jeweilige Speichertaste (M1 oder M2).

@ Wenn Sie den Benutzerspeicher 1 ausgewéhlt haben
ist die Speichertaste M1 zu betatigen.
Wenn Sie den Benutzerspeicher 2 ausgewéhlt haben
ist die Speichertaste M2 zu benutzen.

Im Display blinkt R.

Es wird der Durchschnittswert aller gespei-
cherten Messwerte dieses Benutzerspeichers
angezeigt. K

Durchschnittswerte




Durchschnittswerte

Einzelmesswerte

e Driicken Sie die jeweilige Speichertaste (M1

Im Display blinkt Af.

Es wird der Durchschnittswert der letzten
7 Tage der Morgen-Messungen angezeigt
(Morgen: 5.00 Uhr - 9.00 Uhr).

e Driicken Sie die jeweilige Speichertaste (M1

Im Display blinkt Pf.

Es wird der Durchschnittswert der letzten
7 Tage der Abend-Messungen angezeigt
(Abend: 18.00 Uhr —20.00 Uhr).

¢ Wenn Sie die jeweilige Speichertaste (M1
oder M2) erneut driicken, wird im Display
die letzte Einzelmessung angezeigt (hier im
Beispiel Messung 03).

oder M2).
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¢ Wenn Sie die jeweilige Speichertaste (M1 oder M2)
wieder driicken, kénnen Sie jeweils Ihre gemessenen

Einzelmesswerte einsehen.

e Um das Geréat wieder auszuschalten, driicken Sie die

START/STOPP-Taste .

@ Sie kdnnen das Menl jederzeit durch Driicken der

START/STOPP-Taste @ verlassen.

e Um den Speicher des jeweiligen Benutzerspeichers zu
I16schen, wahlen Sie zunéchst einen Benutzerspeicher

aus.

kunden gedriickt.

Alle Werte des gegenwartigen Benutzerspei-
chers werden geléscht.

Messwerte loschen

8. Ubertragung der Messwerte

e Starten Sie die Abfrage der Einzelmesswerte.
e Halten Sie die Speichertasten M1/M2 beide firr 5 Se-

£ara
£3r-

SchlieBen Sie Ihr Blutdruckmessgerét mithilfe des USB-Kabels

an lhren PC an.

@ Wahrend einer Messung kann keine Datentbertragung

gestartet werden.

Auf dem Display wird PC angezeigt. Starten Sie die
Dateniibertragung in der PC-Software ,,HealthMana-
ger“. Wahrend der Dateniibertragung wird im
Display eine Animation angezeigt. Eine erfolgreiche
Dateniibertragung wird wie in Abb 1. dargestellt. Bei
einer nicht erfolgreichen Datenlibertragung wird die
Fehlermeldung wie in Abb. 2 angezeigt. In diesem
Fall unterbrechen Sie die PC-Verbindung und
starten die Datenlibertragung erneut.

-
s
1
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Abb. 1
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Abb. 2




Nach 30 Sekunden der Nichtverwendung sowie bei Unter-
brechung der Kommunikation mit dem PC schaltet sich das
Blutdruckmessgerat automatisch ab.

9. Gerat reinigen und aufbewahren

® Reinigen Sie Gerat und Manschette vorsichtig nur mit einem
leicht angefeuchteten Tuch.

o \lerwenden Sie keine Reinigungs- oder Lésungsmittel.

o Sie dirfen das Gerat auf keinen Fall unter Wasser halten, da
sonst Flissigkeit eindringen kann und das Geréat beschadigt.

e Wenn Sie das Gerat aufbewahren, dirfen keine schweren
Gegensténde auf dem Gerét stehen. Entnehmen Sie die
Batterien. Der Manschettenschlauch darf nicht scharf abge-
knickt werden.

10. Fehlermeldung/Fehlerbehebung

Bei Fehlern erscheint auf dem Display die Fehlermeldung Er_.

Fehlermeldungen kdnnen auftreten, wenn

o der systolische oder diastolische Druck nicht gemessen wer-
den konnte (Er { bzw. Erc erscheint im Display),

e der systolische oder diastolische Druck auBerhalb des Mess-
bereichs liegt Hi bzw. Lg erscheint im Display),

o die Manschette zu stark bzw. zu schwach angelegt ist (Er 3
bzw. Er 4 erscheint im Display),

o der Aufpumpdruck héher als 300 mmHg ist (Er 5 erscheint
im Display),

e das Aufpumpen langer als 160 Sekunden dauert (Er & er-
scheint im Display),

e ein System- oder Gerétefehler vorliegt (Er R, E- 3, Er T oder
Er 8 erscheint im Display),

o die Batterien fast verbraucht sind @2,

o die Daten nicht an den PC gesendet werden konnten (PL Er
erscheint im Display).

Wiederholen Sie in diesen Féllen die Messung. Achten Sie dar-
auf, dass Sie sich nicht bewegen oder reden.

Setzen Sie gegebenenfalls die Batterien neu ein oder ersetzen
Sie diese.

@ Technischer Alarm - Beschreibung

Sollte der gemessene Blutdruck (systolisch oder diastolisch)
auBerhalb der im Abschnitt Technische Angaben angegebe-
nen Grenzen liegen, erscheint auf dem Display der technische
Alarm in Form der Anzeige ,Hi* bzw. ,L6“ In diesem Fall sollten
Sie einen Arzt aufsuchen bzw. die Richtigkeit Ihrer Bedienvor-
gange Uberpriifen.

Die Grenzwerte fiir den technischen Alarm sind ab Werk fest
eingestellt und kdnnen nicht angepasst oder deaktiviert wer-
den. Diesen Alarmgrenzwerten wird im Rahmen der Norm |EC
60601-1-8 untergeordnete Prioritit beigemessen.

Der technische Alarm ist ein nicht selbsthaltender Alarm

und muss nicht zuriickgesetzt werden. Das auf dem Display
angezeigte Signal verschwindet nach rund 8 Sekunden auto-
matisch.

11. Technische Angaben

Modell-Nr. BM 55

Typ M1002

Messmethode Oszillometrisch, nicht invasive Blut-

druckmessung am Oberarm




Messbereich

Manschettendruck 0-300 mmHg,
systolisch 60-260 mmHg,
diastolisch 40-199 mmHg,

Puls 40-180 Schlage/Minute

Genauigkeit der systolisch +3 mmHg,
Anzeige diastolisch +3 mmHg,
Puls +5 % des angezeigten Wertes
Messunsicherheit max. zuldssige Standardabweichung
gemaB klinischer Priifung:
systolisch 8 mmHg/
diastolisch 8 mmHg
Speicher 2x 60 Speicherpléatze
Abmessungen L 186 mm x B 95 mm x H 56 mm
Gewicht Ungefahr 467 g (ohne Batterien)
ManschettengroBe 22 bis 36 cm
Zul. Betriebs- +10°C bis +40°C, <90 % relative Luft-
bedingungen feuchte (nicht kondensierend)
Zul. Aufbewahrungs- -20°C bis +55°C, <90 % relative Luft-
bedingungen feuchte, 800-1050 hPa Umgebungs-
druck
Stromversorgung 4x 1,5V " — AAA Batterien

Batterie-Lebensdauer

Fir ca. 200 Messungen, je nach Hohe
des Blutdrucks bzw. Aufpumpdruck

Zubehor

Manschette, Gebrauchsanweisung,
4 x 1,5V AAA Batterien, USB Kabel,
Aufbewahrungstasche

Klassifikation Interne Versorgung, IPX0, kein AP oder
APG, Dauerbetrieb, Anwendungsteil

Typ BF

Anderungen der technischen Angaben ohne Benachrichtigung
sind aus Aktualisierungsgriinden vorbehalten.

¢ Dieses Gerat entspricht der européischen Norm
EN60601-1-2 und unterliegt besonderen VorsichtsmaBnah-
men hinsichtlich der elektromagnetischen Vertraglichkeit.
Bitte beachten Sie dabei, dass tragbare und mobile HF-
Kommunikationseinrichtungen dieses Gerat beeinflussen
kdnnen. Genauere Angaben kdnnen Sie unter der angege-
benen Kundenservice-Adresse anfordern oder am Ende der
Gebrauchsanweisung nachlesen.
¢ Das Gerat entspricht der EU-Richtlinie fir Medizinprodukte
93/42/EC, dem Medizinproduktegesetz und den Normen
EN1060-1 (nicht invasive Blutdruckmessgerate Teil 1:
Allgemeine Anforderungen), EN1060-3 (nicht invasive Blut-
druckmessgerate Teil 3: Erganzende Anforderungen fiir elekt-
romechanische Blutdruckmesssysteme) und IEC80601-2-30
(Medizinische elektrische Geréate Teil 2—-30: Besondere
Festlegungen fiir die Sicherheit einschlieBlich der wesentli-
chen Leistungsmerkmale von automatisierten nicht invasiven
Blutdruckmessgeréten).
Die Genauigkeit dieses Blutdruckmessgerétes wurde sorg-
faltig geprift und wurde im Hinblick auf eine lange nutzbare
Lebensdauer entwickelt. Bei Verwendung des Gerétes in der
Heilkunde sind messtechnische Kontrollen mit geeigneten
Mitteln durchzufiihren. Genaue Angaben zur Uberpriifung



der Genauigkeit kénnen unter der Service-Adresse angefragt
werden.

11. Netzteil

Modell Nr. FW 7575M/EU/6/06

Eingang 100-240V, 50-60 Hz

Ausgang 6V DC, 600 mA, nur in Verbindung mit
Beurer Blutdruckmessgeraten

Hersteller Friwo Gerdtebau GmbH

Schutz Das Gerat ist doppelt schutzisoliert und
verfligt Uber eine primarseitige Siche-
rung, die das Gerat im Fehlerfall vom
Netz trennt.
Stellen Sie sicher, dass Sie die Batterien
aus dem Batteriefach entnommen ha-
ben, bevor Sie das Netzteil benutzen.
Polaritat des Gleichspannungs-

>0 panning

anschlusses

Schutzisoliert/Schutzklasse 2

(o]

Das Netzteilgehduse schiitzt vor Beriih-
rung von Teilen, die unter Strom stehen
bzw. stehen kdnnen (Finger, Nadel,
Priifhaken).

Der Anwender darf nicht gleichzeitig den
Patienten und den Ausgangsstecker des
AC/DC-Netzteils beriihren.

Gehéuse und
Schutzabdeckungen

12. Garantie

Wir leisten 3 Jahre Garantie fir Material- und Fabrikationsfehler

des Produktes. Die Garantie gilt nicht:

e im Falle von Schéden, die auf unsachgeméaBer Bedienung
beruhen,

o f(ir VerschleiBteile,

e flir Mangel, die dem Kunden bereits beim Kauf bekannt waren,

e bei Eigenverschulden des Kunden.

Die gesetzlichen Gewahrleistungen des Kunden bleiben durch

die Garantie unberihrt. Fir Geltendmachung eines Garantie-

falles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der

Nachweis des Kaufes zu fiihren. Die Garantie ist innerhalb

eines Zeitraumes von 3 Jahren ab Kaufdatum gegentber der

Beurer GmbH, Séflinger StraBe 218, 89077 Ulm, Germany

geltend zu machen. Der Kunde hat im Garantiefall das Recht

zur Reparatur der Ware bei unseren eigenen oder bei von uns

autorisierten Werkstétten. Weitergehende Rechte werden dem

Kunden (aufgrund der Garantie) nicht eingerdumt.



ENGLISH

Dear Customer,

Thank you for choosing one of our products. Our name stands
for high-quality, thoroughly tested products for the applications
in the areas of heat, weight, blood pressure, body temperature,
pulse, gentle therapy, massage and air.

Please read these instructions for use carefully and keep them
for later use, be sure to make them accessible to other users
and observe the information they contain.

Best regards,
Your Beurer Team

1. Getting to know your instrument

Check that the packaging of the Beurer BM 55 blood pressure
monitor has not been tampered with and make sure that all the
required contents are present. Before use, ensure that there

is no visible damage to the device or accessories and that all
packaging material has been removed. If you have any doubts,
do not use the device and contact your retailer or the specified
Customer Services address.

The upper arm blood pressure monitor is used for non-invasive
measurement and monitoring of adults’ arterial blood pressure.
You can use it to measure your blood pressure quickly and
easily, storing the results and displaying the progression of
readings together with the average.

A warning is issued for anyone suffering from cardiac arrhyth-
mia.

The values determined are classified and graphically evaluated
according to WHO guidelines.

This blood pressure monitor also has a haemodynamic stability
display, which is referred to as a resting indicator throughout
these instructions for use. This shows whether you, and con-
sequently your circulatory system, are sufficiently at rest when
the blood pressure measurement is being taken and is there-
fore a more precise indicator of your resting blood pressure.
Read more about this in chapter 6.

Keep these instructions carefully for further use and also let
other users have access to them.

2. Important information

A Signs and symbols

The following symbols are used in these instructions for use,
on the packaging and on the type plate for the device and ac-
cessories:

Caution

A

Note
Note on important information

®

Follow instructions for use

©




e |f you want to perform several measurements on the same
person, wait five minutes between each measurement.

¢ Do not take a measurement within 30 minutes after eating,

Direct current drinking, smoking or exercising.

® Repeat the measurement if you are unsure of the measured
value.

e The measurements taken by you are for your information
only - they are not a substitute for a medical examination!

M Manufacturer Discuss the measurements with your doctor, and never base

any medical decisions on them (e.g. medicines and their
administration)!

Type BF applied part

2002/96/EC - WEEE (Waste Electrical and

E Disposal in accordance with EC Directive
— Electronic Equipment).

Storage Permissible transport and storage tem- .
/#,m OO perature. Permissible transport and storage * Do _not use the blood pressure monitor on newborns_ or
20 mios| humidity. patients with preeclampsia. We recommend consulting a
- doctor before using the blood pressure monitor during preg-
Ope:tcmg Permissible operating temperature and nancy.
o /#/ 7 humidity e Cardiovascular diseases may lead to incorrect measure-
- ments or have a detrimental effect on measurement ac-
o Keep dry curacy. The same also applies to very low blood pressure,
T diabetes, circulatory disorders and arrhythmias as well as
- chills or shaking.
SN Serial number * The blood pressure monitor must not be used in connection
The CE labelling certifies that the product with a high-frequency surgical unit. B
c € 0483 complies with the essential requirements of ¢ Only use the device on P90P|? who have the specified upper
Directive 93/42/EEC on medical products. arm measurement for the device.
e Please note that when inflating, the functions of the limb in
A Advice on use que;tion may be impaired. . .
e During the blood pressure measurement, blood circulation
e |n order to ensure comparablle values, always measure your must not be stopped for an unnecessarily long time. If the
blood pressure at the same time of day. device malfunctions, remove the cuff from the arm.
* Before every measurement, relax for about five minutes. e Avoid any mechanical restriction, compression or bending of
the cuff line.



® Do not allow sustained pressure in the cuff or frequent meas-

urements. The resulting restriction of the blood flow may

cause injury.

Ensure that the cuff is not placed on an arm in which the

arteries or veins are undergoing medical treatment, e.g. intra-

vascular access or therapy, or an arteriovenous (AV) shunt.

Do not use the cuff on people who have undergone a mas-

tectomy.

Do not place the cuff over wounds as this may cause further

injury.

You can either use the blood pressure monitor with batteries

or with a mains part. Please note that data transfer and data

storage is only possible when your blood pressure monitor is

supplied with power. As soon as the batteries are empty or

the mains part is disconnected from the power supply, the

blood pressure monitor loses the date and time.

To conserve the batteries, the monitor switches off automati-

cally if no buttons are pressed for 3 minutes.

e The device is only intended for the purpose described in
these instructions for use. The manufacturer is not liable for
damage resulting from improper or careless use.

A Storage and Care

® The blood pressure monitor is made up of precision electron-

ic components. Accuracy of readings and the instrument’s

service life depend on careful handling.

- You should protect the device from impact, moisture, dirt,
major temperature fluctuations and direct exposure to the
sun’s rays.

- Never drop the device.

- Do not use near strong electromagnetic fields, i.e. keep it
away from any radio systems and mobile phones.

- Only ever use the cuffs provided with the monitor or origi-
nal replacement cuffs. Otherwise erroneous results will be
recorded.

Do not press any buttons until the cuff is in position.

If the instrument is not used for any length of time, we

recommend removing the batteries.

A Advice on batteries

e Batteries can be fatal if swallowed. You should therefore
store the batteries and products where they are inaccessible
to small children. If a battery has been swallowed, call a doc-
tor immediately.

e Batteries should not be charged or reactivated with any other
means, nor should they be taken apart, thrown in the fire or
short-circuited.

* Remove the batteries from the instrument if they are worn
out or if you are not going to use the instrument for any
length of time. This prevents any damage as a result of leak-
age. Always replace all the batteries at the same time.



* Never use different types of battery, battery brands or bat-
teries with different capacities. You should preferably use
alkaline batteries.

@ Repair and disposal

e Batteries do not belong in domestic refuse. Used batteries
should be disposed of at the collection points provided.

e Never open the instrument. If these instructions are not
heeded, the warranty will be null and void.

e Never attempt to repair the instrument or adjust it yourself.
We can no longer guarantee perfect functioning if you do.

® Repairs may only be performed by Customer Service or
authorized dealers. However, always check the batteries and
replace them if necessary prior to making any complaint.

© The appliance should be disposed of according to
Regulation 2002/96/EC-WEEE (Waste Electrical and \ﬂ
Electronic Equipment). In case of queries, please —
contact the municipal authorities responsible for waste
disposal in your area.

3. Device description

1. Cuff
2. Cuff line
3. Cuff connector
4. Connection for mains part and USB interface
5. Display
6. Memory buttons M1/M2
7. Start/stop button @
8. Resting indicator display
9. WHO scale
10. Connection for cuff connector (left-hand side)

20



Information on the display:

. Date/time T T 1
. Systolic pressure 1 ﬁm oR:88 ZB/BR

. Diastolic pressure K, -—) o) e

. Pulse value 10 ‘, ‘ D)

. Pulse symbol @@
. Release air (arrow)
. Number of memory

9<

NOoO O~ WN =

space/memory display 8 ‘ , - —— 3

average value (H), < ’ ,—‘ '—’

morning (A7), o [l

evening (PT) ) wn] &. (I
8. Battery replacement '—|—' [

symbol @2 7 6 5

9. User memory ) 3
10. WHO classification

11. Cardiac arrhythmia symbol ‘@8-

Computer interface

The blood pressure monitor also allows you to transfer your
measured values to the computer.

For this, you will need a standard USB cable (included in deliv-
ery) and the HealthManager computer software.

The software can be downloaded free of charge from the
download area under Service at www.beurer.com.

System requirements for the HealthManager computer
software
1. Supported operating systems:

e Windows XP SP3

e Windows Vista SP1 or later
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e Windows 7
e Windows 7 SP1
e Windows 8
2. Supported architectures:
* x86 (32 Bit)
® x64 (64 Bit)
3. Hardware requirements:
e Recommended: At least Pentium 1 GHz or faster
with at least 1 GB RAM
® Free memory on the primary partition of at least:
- x86 - 600 MB
-x64-15GB
e Display resolution from: 1024 x 768 pixels
e USB port 1.0 or later

4. Preparing the measurement

Inserting the batteries

® Remove the battery compart-
ment lid on the rear of the
device.

e Insert four 1.5V AAA (alkaline
type LRO3) batteries. Make
sure that the batteries are
inserted the correct way round.
Do not use rechargeable bat-
teries.

e Close the battery compartment
lid again carefully.

4x1,5V AAA (LRO3)

All display elements are briefly displayed, 24 h flashes in the
display. Set the date and time as described below.



If the battery replacement symbol @ is permanently dis-
played, you can no longer perform any measurements and
must replace all batteries. Once the batteries have been
removed from the device, the date and time must be set again.
Any saved measurements are retained.
Used batteries should not be disposed of in normal household
waste. Dispose of them via your electronics retailer or your
local recycling point. You are legally obligated to do so.
The codes below are printed on batteries
containing harmful substances: Pb: Battery
contains lead, Cd: Battery contains cadmium,
Hg: Battery contains mercury.

Pbd Hy

Setting the hour format, date and time

This menu allows you to set the following functions, one after
another.

| Hourformat |->| Date || Time |

It is essential to set the date and time. Otherwise, you will not

be able to save your measured values correctly with a date and

time and access them again later.

@ If you press and hold the M1 or M2 memory button, you
can set the values more quickly.

e Press and hold the Start/stop button @ for 5 seconds.

e Choose the desired hour format with the
M1/M2 memory buttons and confirm with & 1 710
the Start/stop button @. N

y <

Hour format
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Date

Time

The year flashes on the display. Sam' =

e Choose the desired year with the M1/ A 1=
M2 memory buttons and confirm with the
Start/stop button @.

The month flashes on the display. /

e Choose the desired month with the M1/

M2 memory buttons and confirm with the
Start/stop button @.

The day flashes on the display.

e Choose the desired day with the M1/M2
memory buttons and confirm with the
Start/stop button @.

® If the hour format is set as 12h, the day/month dis-

play sequence is reversed.

N
N

_\IZ
g’

The hour flashes on the display. '\l'/ﬂﬂ
e Choose the desired hour with the M1/ 7N
M2 memory buttons and confirm with the
Start/stop button @.
The minute flashes on the display. Naied
e Choose the desired minute with the M1/ N
M2 memory buttons and confirm with the
Start/stop button @.



Operation with the mains part

You can also operate this device with a mains part.

When doing so, there must not be any batteries in the battery

compartment. The mains part can be obtained from specialist

retailers or from the service address using order number 071.60.

¢ To prevent possible damage to the device, the blood pres-
sure monitor must only be used with the mains part de-
scribed here.

e Insert the mains part into the connection provided for this
purpose on the blood pressure monitor. The mains part must
only be connected to the mains voltage that is specified on
the type plate.

® Then insert the mains plug of the mains part into the mains
socket.

o After using the blood pressure monitor, unplug the mains
part from the mains socket first and then disconnect it from
the blood pressure monitor. As soon as you unplug the
mains part, the blood pressure monitor loses the date and
time setting but the saved measurements are retained.

5. Measuring blood pressure

Please ensure the device is at room temperature before meas-
uring.
The measurement can be performed on the left or right arm.

Positioning cuff

Fit the cuff round your bare left upper
arm. Blood circulation in the arm
should not be restricted by tight cloth-
ing or other objects.
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The cuff should be placed on the upper
arm so that the lower edge is 2 to 3 cm
above the bend of the elbow and
above the artery. The tube should be in
line with the centre of the palm.

Now tighten the free end of the cuff,
but make sure that it is not too tight
around the arm and close the
hook-and-loop fastener. The cuff
should be fastened so that two fingers
fit under the cuff.

Now insert the cuff line into the
connection for the cuff connector.

|
@ If the measurement is performed on the right upper arm,

the line should be located on the inside of your elbow. En-
sure that your arm is not pressing on the line.

Blood pressure may vary between the right and left arm, which
may mean that the measured blood pressure values are differ-
ent. Always perform the measurement on the same arm.

If the values between the two arms are significantly different,
please consult your doctor to determine which arm should be
used for the measurement.

Important: The unit may only be operated with the original cuff.
The cuff is suitable for an arm circumference of 22 to 36 cm.



A larger cuff for upper-arm circumferences of 35 to 44 cm can
be obtained from specialist retailers or from the service ad-
dress using order number 163.387.

Correct posture

=

e Rest for approx. 5 minutes before each measurement. Other-
wise there may be divergences.

® You can perform the measurement either sitting or lying down.
Always make sure that the cuff is on a level with your heart.

e To carry out a blood pressure measurement, make sure you are
sitting comfortably with your arms and back leaning on some-
thing. Do not cross your legs. Place your feet flat on the ground.

e |n order not to distort the result, it is important to keep still
during the measurement and not talk.

Performing the blood pressure measurement
As described above, attach the cuff and adopt the pos-
ture in which you want to perform the measurement.

e To start the blood pressure monitor, press
the Start/stop button @. All display ele-
ments are briefly displayed.

Measurement

The blood pressure monitor will begin the
measurement automatically after 3 seconds.
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Measurement

The cuff automatically inflates.

@ Measuring can be cancelled at any time by pressing
the Start/stop button @.

The cuff’s air pressure is slowly released. If you already
recognise a tendency for high blood pressure, you should
reinflate the cuff and increase the cuff’s pressure again. As
soon as a pulse is found, the pulse symbol @@ is displayed.

e Systolic pressure, diastolic pressure and
pulse measurements are displayed.

e A symbol at the bottom of the display also
lights up to indicate whether you were suf-
ficiently relaxed during the blood pressure
measurement (green symbol = sufficiently
at rest; red symbol = not at rest).

Observe the chapter on interpreting
results/measuring the resting indicator in
these instructions for use.

20:32 29/ 10
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o E-_ appears if the measurement could g
not be performed properly. Observe the |
chapter on error messages/troubleshooting @ ——
in these instructions for use and repeat the
measurement.

e Now select the desired user memory by pressing the
M1 or M2 memory buttons. If you do not select a user
memory, the measurement is stored in the most re-
cently used user memory. The relevant symbol {3 or {3
appears on the display.



o Using the Start/stop button @, switch off the blood
pressure monitor. The measurement is then stored in
the selected user memory.

If you forget to turn off the device, it will switch off
automatically after approx. 3 minutes. In this case too,
the value is stored in the selected or most recently used

6. Evaluating results

user memory.
® Wait at least 5 minutes before taking an- )
other measurement! @
Cardiac arrhythmia:
This instrument can identify possible cardiac arrhythmia disor-
ders during measurement and if necessary indicates the meas-
urement with the flashing icon .

This may be an indicator for arrhythmia. Arrhythmia is a condi-
tion where the heart rhythm is abnormal as a result of defects

Measurement

in the bioelectrical system controlling the heart beat. The symp-
toms (omitted or premature heart beats, slow or excessively fast
heart rate) may be caused, among other things, by heart dis-
ease, age, physical predisposition, excessive use of stimulants,
stress or lack of sleep. Arrhythmia can only be ascertained
through examination by your doctor.

Repeat the measurement if the flashing icon '«N— is displayed
after the measurement. Please note that you should rest for

5 minutes between measurements and not talk or move dur-
ing the measurement. If the icon .-W- appears often, please
contact your doctor. Any self-diagnosis and treatment based
on the test results may be dangerous. It is vital to follow your
doctor’s instructions.

WHO classification:

In accordance with the guidelines/definitions of the World Health
Organization and the latest findings, the measurements can be
classified and assessed according to the following table.
However, these standard values serve only as a general guide-
line, as the individual blood pressure varies in different people
and different age groups etc.

Range of blood pressure values Systolic Diastolic Measure
(in mmHg) (in mmHg)
Grade 3: Severe hypertension >=180 >=110 Seek medical advice
Grade 2: Moderate hypertension 160-179 100-109 Seek medical advice
Grade 1: Mild hypertension 140-159 90-99 Have it checked regularly by doctor
High-normal 130-139 85-89 Have it checked regularly by doctor
Normal 120-129 80-84 Check it yourself
Optimal <120 <80 Check it yourself

Source: WHO, 1999
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It is important to consult your doctor regularly for advice. Your
doctor will tell you your individual values for normal blood pres-
sure as well as the value above which your blood pressure is
classified as dangerous.

The classification on the display and the scale on the unit show
which category the recorded blood pressure values fall into. If
the values of systole and diastole fall into two different WHO
categories (e.g. systole in the ‘High normal’ category and dias-
tole in the ‘Normal’ category), the graphical WHO classification
on the unit always shows the higher category; for the example
given this would be ‘High normal’.

Measuring the resting indicator (using the HSD diagnosis)
The most frequent error made when measuring blood pressure
is taking the measurement when not at rest (haemodynamic
stability), which means that both the systolic and the diastolic
blood pressures are distorted.

While measuring the blood pressure, the device automatically
determines whether you are at rest or not.

If there is no indication that your circulatory system is not suf-
ficiently at rest, the symbol ﬂ\_‘ (haemodynamic stability) lights
up green and the measurement can be recorded as a reliable
resting blood pressure value.

\\.\ GREEN: Haemodynamically stable

The systolic and diastolic pressure measurements are taken
when the circulatory system is at rest and are therefore reliable
indicators of a resting blood pressure.

However, if there is an indication that the circulatory system is
not sufficiently at rest (haemodynamic instability), the symbol
& lights up red.
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In this case, the measurement should be repeated after a pe-
riod of physical and mental rest. The blood pressure measure-
ment must be taken when the patient is physically and mentally
rested, as it will be the basis for diagnosing the blood pressure
level and regulating the patient’s medical treatment.

\\.\ RED: Haemodynamically unstable

It is very probable that the systolic and diastolic blood pres-
sures have not been measured whilst the patient is at rest and
the resting blood pressure measurement has therefore been
distorted.

Repeat the measurement after a minimum period of five min-
utes’ rest and relaxation. Go to a sufficiently quiet and comfort-
able spot and remain there calmly; close your eyes, breathe
deeply and evenly and try to relax.

If the next measurement also shows insufficient stability, you
can repeat the measurement after another resting period. If
the measurements continue to show some instability, identify
these blood pressure measurements as having been taken
when the circulatory system had not been sufficiently rested.
In this case, nervousness or inner anxiety may be the cause
and this cannot be cured by brief periods of rest. Existing
cardiac arrhythmias (irregular heart beat) may also prevent a
stable blood pressure measurement from being taken.

A lack of resting blood pressure can have various causes, such
as physical or mental strain or distraction, speaking or experi-
encing cardiac arrhythmias during the measurement.

In an overwhelming number of cases, the HSD diagnosis will
give a very good guide as to whether the circulatory system

is rested when taking the measurement. Certain patients suf-
fering from cardiac arrhythmia or chronic mental conditions



can remain haemodynamically unstable in the long-term,
something which persists even after repeated periods of rest.
The accuracy of the resting blood pressure results is reduced
in these users. Like any medical measurement method, the
precision of the HSD diagnosis is limited and can lead to incor-
rect results in some cases. The blood pressure measurements
taken when the circulatory system was at rest represent par-
ticularly reliable results.

7. Displaying and deleting measurements

User memory

The results of every successful measurement are stored
together with the date and time. If there are more than 60
measurements, the oldest measurements are lost.

* To access memory recall mode, the blood pressure
monitor must first be started. To do this press the Start/
stop button @.

e Within 3 seconds of the full-screen display appearing,
select the desired user memory (f ) with the M1 or
M2 memory button.

- To view the measurements for user memory ﬁﬁ, press
the M1 memory button.

- To view the measurements for user memo-
ry 2, press the M2 memory button.

Your last measurement will appear on the
display.
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Average values

® Press the relevant memory button (M1 or M2).

@ If you have selected user memory1, the M1 memory
button must be pressed.
If you have selected user memory2, the M2 memory
button must be pressed.

A flashes on the display.

The average value of all saved measured ,'E'S
values in this user memory is displayed. [
Y play! - = %

mh. e i

e Press the relevant memory button (M1 or M2).
AM flashes on the display.

The average value of the morning measure- A ,' ,'E,'
ments for the last 7 days is displayed (morn- ;- HEI
ing: 5.00 a.m. -9.00 a.m.). R

e Press the relevant memory button (M1 or M2).

P flashes on the display.

The average value of the evening measure-
ments for the last 7 days is displayed (even-
ing: 6.00 p.m. - 8.00 p.m.). CoPin




e When the relevant memory button (M1 or
M2) is pressed again, the last individual
measurement is displayed (in this example,
measurement 03).

e When the relevant memory button (M1 or M2) is
pressed again, you can view your individual measure-
ments.

¢ To switch the device off again, press the Start/stop
button @.
@ You can exit the menu at any time by pressing the
Start/stop button @.

e To clear the memory of the relevant user memory, you
must first select a user memory.

Individual measured values

e Start individual measurement access.

e Press and hold the M1/M2 memory buttons for 5 sec-
onds.

All the values in the current user memory are
deleted.

Deleting measured values
Cara
car=

8. Transferring measurements
Connect the blood pressure monitor to your PC using the USB
cable.

@ No data transfer may be launched whilst performing a
measurement.
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PC is shown on the display. Begin the data transfer

in the “HealthManager” PC software. During the :—':
data transfer, an animation is shown on the display. i :,
A successful data transfer is displayed as in ) |
figure 1. If the data transfer is unsuccessful, an L = =
error message appears as in figure 2. In this case, figure 1
interrupt the PC connection and start the data p——
transfer again. 'l_' 'l
After 30 seconds of not being in use or if commu- 't =
nication with the PC is interrupted, the blood pres- 'l
sure monitor switches itself off automatically. L=
figure 2

9. Cleaning and storing the instrument

e Clean your device and cuff carefully only with a slightly mois-
tened cloth.

e Do not use detergents or solvents.

e On no account must you immerse the computer in water,
otherwise liquid can enter it and cause demage.

e When storing the device, make sure that no heavy objects
are placed on top of it. Remove the batteries. The cuff tube
should not have any sharp kinks.

10. Error messages/trouble-shooting

In case of faults, the Er_ message appears in the display.

Error messages may appear if:

o systolic or diastolic pressure could not be measured (Er {or
Er 2 appears on the display)

e systolic or diastolic pressure was outside the measurement
range (Hi or L& appears on the display)

o the cuff is fastened too tightly or loosely (Er 3 or Er appears
on the display)



e the pump pressure is higher than 300 mmHg (Er 5 appears
on the display)

o pumping up takes longer than 160 seconds (Er & appears on
the display)

o there is a system or device error (Er R, Er D, Er Tor Er8 ap-
pears on the display)

o the batteries are almost empty @,

e the data could not be sent to the PC (PL Er appears in the
display).

In such cases, repeat the measurement. Ensure you do not
move or speak. If necessary, re-insert or replace the batteries.

@ Technical alarm - description

Should the recorded blood pressure (systolic or diastolic) lie
outside the limits specified in the section “Technical specifica-
tions”, the technical alarm will appear on the display indicating
either “Hi” or “Lo”. In such cases, you should seek medical as-
sistance and check the accuracy of your procedure.

The limit values for the technical alarm are factory set and can-
not be adjusted or deactivated. These alarm limit values are
accorded second priority under the standard IEC 60601-1-8.
The technical alarm is a non-locking alarm and must not be
reset. The signal shown on the display will disappear automati-
cally after about 8 seconds.

11. Specifications

Model no. BM 55

Type M1002

Measurement Oscillometric, non-invasive blood pres-
method sure measurement on the upper arm
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Measurement range

Cuff pressure 0-300 mmHg,
systolic 60-260 mmHg,
diastolic 40-199 mmHg,
Pulse 40-180 beats/minute

Display accuracy

Systolic +3 mmHg, diastolic +3 mmHg,
pulse +5 % of the value shown

Measurement Max. permissible standard deviation

inaccuracy according to clinical testing:
systolic 8 mmHg/diastolic 8 mmHg

Memory 2 x 60 memory spaces

Dimensions L 186 mm x W 95 mm x H 56 mm

Weight Approx. 467 g (without batteries)

Cuff size 22 to 36 cm

Permissible operating
conditions

+10°C to +40°C, <90 % relative air
humidity (non-condensing)

Permissible storage
and transport condi-
tions

-20°C to +55°C, <90 % relative air hu-
midity, 800-1050 hPa ambient pressure

Power supply 4x 1.5V T AAA batteries

Battery life For approx. 200 measurements, de-
pending on the blood pressure level
and/or pump pressure

Accessories Cuff, instructions for use, 4 x 1.5V AAA
batteries, USB cable, storage pouch

Classification Internal supply, IPX0, no AP or APG,

continuous operation, application part
type BF




Technical information is subject to change without notification 12. Mains part
to allow for updates.

FW 7575M/EU/6/06

100-240V, 50-60 Hz

Model no.
e This unit is in line with European Standard EN 60601-1-2 Input
and is subject to particular precautions with regard to elec- Output

tromagnetic compatibility (EMC). Please note that portable
and mobile HF communication systems may interfere with

6V DC, 600 mA, only in connection with
beurer blood pressure monitor.

this unit. More details can be requested from the stated Cus-  Supplier

Friwo Geratebau GmbH

tomer Service address or found at the end of the instructions ~ Protection
for use.

e This device is in line with the EU Medical Devices Directive
93/42/EC, the “Medizinproduktegesetz” (German Medical
Devices Act) and the standards EN 1060-1 (non-invasive
sphygmomanometers, Part 1: General requirements),

This device is double insulated and
protected against short circuit and
overload by a primary thermal fuse.
Make sure to take the batteries out
of the compartment before using the
mains part.

EN 1060-3 (non-invasive sphygmomanometers, Part 3:
Supplementary requirements for electro-mechanical blood >

Polarity of the the DC voltage connec-
tion

pressure measuring systems) and IEC 80601-2-30 (Medical

Double insulated/equipment class 2

electrical equipment — Part 2-30: Particular requirements @
for the safety and essential performance of automated non- Enclosures and
invasive blood pressure monitors). Protective Covers

The accuracy of this blood pressure monitor has been care-
fully checked and developed with regard to a long useful

life. If using the device for commercial medical purposes, it
must be regularly tested for accuracy by appropriate means.
Precise instructions for checking accuracy may be requested

Equipment enclosed to protect against
contact with live parts, and with parts
which can become live (finger, pin,
hook test).

The operator shall not contact the pa-
tient and the output plug of AC mains
part simultaneously.

from the service address.
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FRANCAIS

Cheére cliente, cher client,

Nous sommes heureux que vous ayez choisi un produit de
notre assortiment. Notre nom est synonyme de produits de
qualité haut de gamme ayant subi des vérifications appro-
fondies, ils trouvent leur application dans le domaine de la
chaleur, du contréle du poids, de la pression artérielle, de la
mesure de température du corps et du pouls, des thérapies
douces, des massages et de I'air. Lisez attentivement ce mode
d’emploi, conservez-le pour un usage ultérieur, mettez-le a la
disposition des autres utilisateurs et suivez les consignes.

Avec nos sentiments dévoués
Beurer et son équipe

1. Premiéres expériences

Veérifiez que I‘'emballage du tensiometre BM 55 de Beurer est
intact et que tous les éléments sont inclus. Avant I‘utilisation,
assurez-vous que |‘appareil et les accessoires ne présentent
aucun dommage visible et que la totalité de I‘emballage a bien
été retirée. En cas de doute, ne I'utilisez pas et adressez-vous
a votre revendeur ou au service client indiqué.

Le lecteur de tension artérielle au bras sert a la mesure non
invasive et au contrdle de la tension artérielle chez I'adulte.
Vous pouvez ainsi mesurer votre tension artérielle de maniere
simple et rapide, enregistrer les valeurs mesurées et afficher la
courbe et la moyenne des valeurs mesurées.

L'appareil vous prévient en cas d’arythmie cardiaque éventuelle.
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Les valeurs obtenues sont classées conformément aux direc-
tives de I'OMS et évaluées sur le plan graphique.

Ce tensiometre dispose aussi d‘un indicateur de stabilité
hémodynamique, qu‘on appellera voyant de repos dans la
suite de ce mode d‘emploi. Celui-ci indique si le repos circu-
latoire est suffisant durant la mesure de la tension et si cette
derniére refléte ainsi plus précisément votre pression sanguine
au repos. Pour en apprendre plus, lisez le chapitre 6.
Conservez ce mode d’emploi pour pouvoir vous y référer
ultérieurement et faites en sorte qu’il soit accessible aux autres
utilisateurs.

2. Remarques importantes
/N symboles utilisés

Les symboles suivants sont utilisés dans le mode d’emploi, sur
I’emballage et sur la plaque signalétique de I'appareil et des
accessoires :

f Attention
Remarque
@ Ce symbole indique des informations impor-
tantes
@ Respectez les consignes du mode d’emploi




Appareil de type BF

Courant continu

Elimination conformément & la directive
européenne 2002/96/CE - DEEE relative
aux déchets d’équipements électriques et
électroniques

Fabricant

Storage

=
-20°C RH =90%

Température de transport et de stockage
admissible. Humidité de transport et de stoc-
kage admissible.

Operating

¢
10e; RH =90%

Température et taux d’humidité d’utilisation
admissibles

g Protéger contre I’humidité

SN Numéro de série

Le sigle CE atteste de la conformité aux exi-
gences fondamentales de la directive 93/42/
CEE relative aux dispositifs médicaux.

c € 0483

A Remarques relatives a l'utilisation

e Mesurez toujours votre tension au méme moment de la jour-
née afin que les valeurs soient comparables.
e Avant toute mesure, reposez-vous environ 5 minutes !

Lorsque vous devez effectuer plusieurs mesures sur une
personne, patientez a chaque fois 5 minutes entre chaque
mesure.

Evitez de manger, boire, fumer ou d’exercer des activités
physiques pendant au moins 30 minutes avant la mesure.
Effectuez une nouvelle mesure si vous avez un doute sur les
valeurs mesurées.

Les mesures que vous avez établies servent juste a vous
tenir informé de votre état- elles ne remplacent pas un exa-
men médical ! Parlez-en avec votre médecin, vous ne devez
prendre aucune décision d’ordre médical sur la base de ces
seules mesures (par ex. choix de médicaments et de leurs
dosages) !

N’utilisez pas le tensiometre sur des nouveaux-nés et les
patientes atteintes de pré-éclampsie. Nous recommandons
de consulter le médecin avant d'utiliser le tensiométre pen-
dant la grossesse.

Les maladies cardio-vasculaires peuvent entrainer des er-
reurs de mesure, plus précisément des mesures imprécises.
Ce probléme se pose aussi en cas de tension trés basse, de
diabéte, de troubles de la circulation et du rythme cardiaque
et de frissons de fiévre ou de tremblements.

Le tensiometre ne doit pas étre utilisé parallelement a un
appareil chirurgical haute fréquence.

Utilisez uniquement I"appareil sur des personnes dont le
périmetre du bras correspond a celui indiqué pour I'appareil.
Veuillez noter que la fonction du membre concerné peut étre
entravée lors du gonflage.

Il ne faut pas bloquer la circulation sanguine plus longtemps
que nécessaire au cours de la prise de tension. Si I'appareil
ne fonctionne pas bien, retirez le brassard du bras.



o Evitez de presser, d’aplatir ou de plier le tuyau du brassard
en le manipulant.

Evitez des mesures trop fréquentes ou une pression continue
du brassard. Elles entrainent une réduction de la circulation
sanguine et constituent un risque de blessure.

Veillez a ne pas placer le brassard sur un bras, dont les
arteres ou les veines sont soumises a un traitement médical,
par exemple en présence d’un dispositif d’accés intravas-
culaire destiné a un traitement intravasculaire ou en cas de
shunt artérioveineux.

N’utilisez pas le brassard sur des personnes qui ont subi une
mastectomie.

Ne placez pas le brassard sur des plaies, son utilisation peut
les aggraver.

Vous pouvez utiliser le tensiométre avec des piles ou un
adaptateur secteur. Notez que la transmission et I'enregis-
trement des données n’est possible que si votre tensiometre
est alimenté. Dés que les piles sont usées ou que I'adapta-
teur secteur est débranché, le tensiometre perd la date et
I'heure configurées.

L'arrét automatique permet de faire passer le tensiométre en
mode économie d’énergie lorsqu’aucune touche n’est mani-
pulée pendant un délai de 3 minutes.

L’appareil est congu pour I'utilisation décrite dans ce mode
d’emploi. Le fabricant ne peut étre tenu pour responsable
des dommages causés par une utilisation inappropriée ou
non conforme.

A Remarques relatives a la conservation et a I’entretien

e ["appareil de mesure de la tension artérielle est constitué
de piéces électroniques, de grande précision. L'appareil
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doit étre conservé dans un environnement approprié afin de

garantir la précision des valeurs et d’optimiser la durée de

vie du produit :

- Protégez I'appareil des chocs et conservez-le a I'abri de
I’humidité, de la poussiére, des variations thermiques et
d’une exposition directe au soleil.

- Ne laissez pas tomber I'appareil.

- N'utilisez pas I'appareil a proximité de forts champs élec-
tromagnétique. Eloignez-le des radios ou des téléphones
mobiles.

- Utilisez uniquement les brassards de rechange fournis
ou d’origine. Dans le cas contraire, vous obtiendrez des
valeurs mesurées erronées.

N’appuyez pas sur les touches tant que vous n’avez pas mis

le brassard.

Au cas ol vous ne vous servez pas de I'appareil pendant

une longue période, nous vous recommandons de retirer les

piles.

A Remarques relatives aux piles

e Lingestion de piles peut se révéler mortelle. Laissez par
conséquent les piles et les produits hors de portée des
jeunes enfants. Au cas ou une pile a été avalée, faites immé-
diatement appel a un médecin.

e Les piles ne doivent étre ni rechargées ni réactivées par
d’autres méthodes ni démontées ni jetées dans le feu ni
court-circuitées.

e Lorsqu’elles sont usagées ou si I'appareil ne doit pas étre
utilisé avant longtemps, retirez les piles de I'appareil. Vous
éviterez ainsi les dommages liés aux fuites. Remplacez tou-
jours toutes les piles en méme temps.



o N'utilisez pas des types ou des marques de piles différents
et n’utilisez pas des piles d’une capacité différente. Utilisez
de préférence des piles alcalines.

Remarques relatives a la réparation et a la mise au
rebut
e Les piles ne sont pas des ordures ménageéres. Veuillez jeter
les piles usagées dans les conteneurs prévus a cet effet.
e N’ouvrez pas I'appareil. Le non-respect de cette consigne
annulera la garantie.
Vous ne devez en aucun cas réparer ou ajuster I'appareil
vous-méme. Le cas contraire, aucun fonctionnement irrépro-
chable n’est garanti.
Les réparations doivent étre effectuées uniquement par le
service aprés-vente ou des revendeurs agréés. Cependant
avant de faire une réclamation, contrdlez d’abord les piles et
changez-les, le cas échéant.
Pour éliminer I'appareil, conformez-vous a la directive
sur les appareils électriques et électroniques 2002/96/
CE - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equip-
ment). Pour toute question, adressez-vous aux collec-
tivités locales responsables de I’élimination de ces déchets.

3. Description de I'appareil

1. Manchette
2. Tuyau de manchette
3. Connexion & la manchette
4. Prise pour adaptateur secteur et interface USB
5. Ecran
6. Touches mémoire M1/M2
7. Touche MARCHE/ARRET D
8. Affichage du voyant de repos
9. Echelle de 'OMS
10. Prise pour la connexion & la manchette (c6té gauche)



Données affichées a I'écran :
. Date/heure
. Pression systolique "
. Pression diastolique 104<
. Valeur du pouls
mesurée
Symbole Pouls @@ 9 Y
. Dégonflage (fleche)
. Numéro de I'emplace-

ment de sauvegarde/

valeur moyenne de

I'affichage de la mé-

moire (), matin (F

soir (A1)

8. Symbole changement

des piles @

9. Mémoire utilisateur () {3
10. Classement OMS
11. Symbole troubles du rythme cardiaque 'Q}r

Interface PC

Avec ce tensiomeétre, vous pouvez également transférer les
valeurs mesurées sur votre PC.

Pour cela, vous avez besoin d‘un cable USB classique (inclus
dans la livraison) ainsi que du logiciel PC « HealthManager ».
Vous pouvez télécharger le logiciel gratuitement dans la
rubrique Téléchargement du site www.beurer.com.
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Configuration requise pour le logiciel PC « HealthManager »
1. Systémes pris en charge :
e Windows XP SP3
e Windows Vista SP1 ou ultérieur
e Windows 7
e Windows 7 SP1
e Windows 8
2. Architectures prises en charge :
* x86 (32 Bit)
® x64 (64 bits)
3. Exigences en matiere de matériel :
e Recommandé : minimum Pentium 1 GHz ou plus rapide
avec minimum 1 Go de RAM
e Espace libre sur la partition principale d‘au minimum :
- x86 - 600 Mo
-x64-1,5Go
e Résolution graphique a partir de : 1 024 x 768 pixels

e Port USB 1.0 ou ultérieur

4. Préparer la mesure

Insérez les piles

e Retirez le couvercle du com-
partiment a piles se trouvant
sur la face arriére de I'appareil.

® Insérez quatre piles de type
1,5V AAA (type alcaline LR03).
Veillez impérativement a insérer
les piles en respectant la pola-
rité indiquée. N'utilisez pas de
batteries rechargeables.

4x1,5V AAA (LRO3)



¢ Refermez soigneusement le couvercle du compartiment a
piles.

Tous les éléments de I'écran s’affichent brievement et 24 h
clignote a I'écran. Veuillez maintenant régler la date et I'heure
en suivant les instructions suivantes.

Si le symbole de changement des piles @ apparait en
continu, il n’est plus possible d’effectuer de mesure et vous
devez changer toutes les piles. Dés que les piles sont retirées
de I'appareil, I'heure doit étre de nouveau réglée. Les valeurs
mesurées enregistrées sont conservées.
Les piles usées ne doivent pas étre jetées avec les ordures
ménageéres. Eliminez-les par le biais de votre revendeur
électronique ou de votre point de collecte de matieres
recyclables local. Vous y étes Iégalement obligé(e).
Ce pictogramme se trouve sur les piles a
substances nocives : Pb : pile contenant du
plomb, Cd : pile contenant du cadmium,
Hg : pile contenant du mercure.

Régler le format de I’heure, la date et I’heure
Dans ce menu, vous avez la possibilité de régler successive-
ment les fonctions suivantes.

| Format de 'heure | > | Date |- | Heure |

Vous devez impérativement régler la date et I'heure. Ce n’est
qu’ainsi que vous pouvez correctement enregistrer et récupérer
ultérieurement vos mesures avec la date et I'heure.
Vous pouvez régler plus rapidement les valeurs en mainte-
nant enfoncées les touches de mémoire M1 ou M2.
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Format de I’heure

Date

e Maintenez la touche MARCHE/ARRET Q@ enfoncée

pendant 5 secondes.

e A l'aide des touches de mémoire M1/M2,
sélectionnez le format d’heure que vous
souhaitez et confirmez avec la touche
MARCHE/ARRET .

L'année clignote a I'écran

e A aide des touches de mémoire M1/M2, ~

sélectionnez I'année souhaitée et confir-
mez avec la touche MARCHE/ARRET (.

Le mois clignote a I'écran

o A l'aide des touches de mémoire M1/M2,
sélectionnez le mois souhaité et confirmez
avec la touche MARCHE/ARRET @.

Le jour clignote a I’écran

o A l'aide des touches de mémoire M1/M2,

sélectionnez le jour souhaité et confirmez
avec la touche MARCHE/ARRET (.

@ Si le format de I'heure est réglé sur 12h, I'ordre d’affi-

chage du jour et du mois est inversé.
Les heures clignotent a I'écran

e A l'aide des touches de mémoire M1/M2,
sélectionnez I'heure souhaitée et confirmez
avec la touche MARCHE/ARRET .

N,/

7

=
U

]
[N}



Les minutes clignotent a I'écran N

e A l'aide des touches de mémoire M1/M2,
sélectionnez le nombre de minutes souhai-
tées et confirmez avec la touche MARCHE/
ARRET @.

2N

£3

[

Heure

Fonctionnement avec I'ladaptateur secteur

Vous pouvez aussi utiliser cet appareil en le branchant avec un

adaptateur secteur.

Pour cela, le compartiment a piles doit étre vide. L’'adaptateur

secteur est disponible en boutique spécialisée ou auprés du

service apres vente sous la référence 071.60.

® Pour éviter d’'endommager le tensiomeétre, ne I'utilisez
gu’avec I'adaptateur secteur décrit ici.

® Branchez 'adaptateur secteur & la prise du tensiométre
prévue a cet effet. Ne raccordez pas I'adaptateur a une autre
tension que celle indiquée sur la plaque signalétique.

e Branchez ensuite la fiche de I'adaptateur secteur a la prise.

o Apres chaque utilisation du tensiométre, débranchez d’abord
I'adaptateur secteur de la prise, puis déconnectez-le du
tensiomeétre. Dés que vous débranchez I'adaptateur secteur,
le tensiometre perd la date et I'heure. Les valeurs mesurées
enregistrées sont néanmoins conservées.
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5. Mesure de la tension artérielle

Veuillez amener I'appareil a température ambiante avant la
mesure.

Vous pouvez effectuer la mesure sur le bras gauche ou droit.

Mise en place du brassard

Posez le brassard autour du bras
gauche nu. Lirrigation sanguine du
bras ne doit pas étre entravée par des
vétements trop serrés ou toute autre
chose.

Placez le brassard de telle sorte que
son bord inférieur se situe 2 2 3 cm
au-dessus du coude et au-dessus de
I'artére. Le cordon doit étre orienté en
direction du milieu de la paume de la
main.

Refermez maintenant la partie libre
de la manchette autour du bras, sans
trop serrer, a I‘aide de la fermeture
Velcro. Le serrage de la manchette doit
permettre de passer deux doigt sous
celle-ci.

Branchez maintenant le tuyau de la
manchette dans la prise de connexion
de la manchette.




@ Si vous effectuez la mesure sur le bras droit, le tuyau se
trouve a I'intérieur de votre coude. Assurez-vous que votre
bras n’est pas posé sur le tuyau.

La tension peut étre différente entre le bras droit et le gauche,
les valeurs de tension mesurées peuvent donc également étre
différentes. Effectuez toujours la mesure sur le méme bras.

Si les valeurs entre les deux bras sont trés différentes, vous
devez déterminer avec votre médecin quel bras utiliser pour la
mesure.

Attention : L'appareil ne doit étre utilisé qu’avec la manchette
d’origine. La manchette est prévue pour un tour de bras de 22
a36 cm.

Une plus grande manchette pour les bras de 35 a 44 cm est
disponible sous la référence 163.387 dans les magasins spé-
cialisés ou a I'adresse du SAV.

Adoption d’une posture correcte

&)

e Avant chaque mesure, reposez-vous pendant env. 5 minutes!
Cela peut sinon engendrer des écarts.

e \/ous pouvez effectuer la mesure en position assise ou cou-
chée. Quelque soit la position, veillez & ce que le brassard se
trouve a la hauteur du coeur. Pour ne pas fausser le résultat,
il est important de rester tranquille durant la mesure et de ne
pas parler.
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e Installez-vous confortablement avant de prendre votre ten-
sion. Faites en sorte que votre dos et vos bras soient bien
appuyés sur le dossier et les accoudoirs. Ne croisez pas les
jambes. Posez les pieds bien a plat sur le sol.

® Pour ne pas fausser le résultat de la mesure, il est important
de rester calme pendant la mesure et de ne pas parler.

Mesurer la tension artérielle

Positionnez la manchette tel que décrit plus haut et ins-
tallez-vous dans la position de votre choix pour effectuer
la mesure.

* Pour démarrer le tensiométre, appuyez sur
la touche MARCHE/ARRET (. Tous les
éléments de I‘écran s‘affichent briévement.

Aprés 3 secondes, le tensiomeétre débute la
mesure automatiquement.

La manchette se gonfle automatiquement.

Vous pouvez interrompre la mesure a tout moment en
appuyant sur la touche START/STOP .

Relachez lentement la pression d’air contenu dans la
manchette. En cas de tendance a I’hypertension connue,
gonflez de nouveau la manchette pour augmenter la
pression. Dés qu’un pouls est reconnaissable, le symbole
Pouls @@ s’affiche.

Mesure



Mesure

o Les résultats de mesure de la pression
systolique, de la pression diastolique et du
pouls sont affichés.

De plus, un symbole s’allume en dessous
de I'écran pour vous indiquer si le repos
circulatoire était suffisant durant la mesure
de tension (symbole vert = repos circu-
latoire suffisant, symbole rouge = repos
circulatoire insuffisant).

Lisez le chapitre « Evaluer les résultats/
Mesure du voyant de repos » de ce mode
d’emploi.

E-_ s’affiche lorsque lamesure n'apas |

A . . .
pu étre effectuée correctement. Lisez le _ "
chapitre Message d’erreur/Résolution des
erreurs de ce mode d’emploi et recom-
mencez la mesure.

En appuyant sur la touche M1 ou M2, sélectionnez
maintenant la mémoire utilisateur de votre choix. Si vous
ne choisissez pas de mémoire utilisateur, le résultat de
la mesure est attribué au dernier utilisateur enregistré.
Le symbole f} ou {3 correspondant s’affiche  'écran.

Eteignez le tensiométre en appuyant sur la touche
MARCHE/ARRET @. Ainsi, le résultat de la mesure est
enregistré dans la mémoire utilisateur choisie.

Si vous oubliez d’éteindre I'appareil, il s’éteindra auto-
matiquement apres environ 3 minutes. Dans ce cas, la
valeur est attribuée a I'utilisateur de la mémoire choisie
ou utilisée en dernier.
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e Attendez au moins 5 minutes avant
d’effectuer une nouvelle mesure !

Mesure

6. Evaluation des résultats

Arythmies cardiaques:

Pendant la mesure, cet appareil peut identifier une arythmie
cardiaque éventuelle. Le cas échéant, aprés la mesure, le sym-
bole ‘@)~ s'affiche.

Ce symbole peut indiquer une arythmie. L'arythmie est une
pathologie lors de laquelle, du fait de défauts dans le systeme
bioélectrique commandant les battements du cceur, le rythme
cardiaque est anormal. Les symptomes (battements du coeur
anarchiques ou précoces, pouls lent ou trop rapide) peuvent
entre autres étre dus a des maladies cardiaques, a I'age, a
une prédisposition corporelle, a une mauvaise hygiene de vie,
au stress ou au manque de sommeil. L’arythmie ne peut étre
décelée que par une consultation médicale.

Si le symbole 'JW. s’affiche a I’écran apres la mesure, recom-
mencez la mesure. Veillez a vous reposer pendant 5 minutes
et & ne pas parler ni bouger pendant la mesure. Si le symbole
.m_ apparait souvent, veuillez consulter votre médecin. Tout
auto-diagnostic ou toute auto-médication découlant des résul-
tats mesurés pourra se révéler dangereux. Respectez impérati-
vement les indications de votre médecin.

Classe OMS :

Conformément aux directives/définitions de I’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) et aux connaissances les plus




récentes, les résultats de mesure sont classés et évalués selon
le tableau suivant.

Ces valeurs ne doivent étre utilisées qu’a titre indicatif car la
pression sanguine varie selon les personnes, les ages, etc.

Il est important de consulter votre médecin de maniére régu-
liere pour obtenir des conseils. Votre médecin vous donnera
vos valeurs personnelles pour une pression sanguine normale
et la valeur a laquelle la pression sanguine est considérée
comme dangereuse.

Plage des valeurs de tension artérielle Systole (in mmHg) Diastole (in mmHg) | Mesure

Niveau 3 : forte hypertonie >=180 >=110 Consultez un médecin

Niveau 2 : hypertonie moyenne 160-179 100-109 Consultez un médecin

Niveau 1 : Iégere hypertonie 140-159 90-99 Surveillance médicale réguliére
Elevée a normale 130-139 85-89 Surveillance médicale réguliére
Normal 120-129 80-84 Contréle individuel

Optimal <120 <80 Controle individuel

Quelle: WHO, 1999

Le classement qui s’affiche ainsi que I'échelle de I'appareil
permettent d’établir la plage dans laquelle se trouve la tension
mesurée. Si les valeurs de systole et de diastole se trouvent
dans deux plages OMS différentes (par ex. systole en plage

« normale haute » et diastole en plage « normale »), la graduation
graphique de I'OMS indique toujours la plage la plus haute sur
I"appareil, a savoir « normale haute » dans le présent exemple.

Mesure du voyant de repos (via diagnostic d’HSD)

Lerreur la plus fréquente lors d’une mesure de tension est due
a I'absence de repos circulatoire (stabilité hémodynamique).
Les pressions systolique et diastolique sont, dans ce cas,
erronées.

Durant la mesure de tension, cet appareil détermine automati-
quement s’il existe ou non un repos circulatoire.

S’il n’existe aucun signe de manque de repos circulatoire, le
symbole \\.\ (stabilité hémodynamique) s’affiche en vert et
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le résultat de la mesure peut étre enregistré comme nouvelle
valeur de pression sanguine au repos qualifiée.

\\.\ VERT : Présence de stabilité hémodynamique

Le résultat de mesure des pressions systolique et diastolique
est relevé avec un repos circulatoire suffisant et reflete la pres-
sion sanguine au repos de maniere plus fiable.

Si au contraire, il existe un signe de manque de repos circula-
toire (instabilité hémodynamique), le symbole \\ s’affiche en
rouge.

Dans ce cas, il faut procéder a une nouvelle mesure aprés une
période de repos physique et mental. La mesure de la pres-
sion sanguine doit étre réalisée lors d’une période de repos
physique et mental afin de pouvoir servir de point de référence
pour le diagnostic du niveau de pression artérielle et ainsi pour
la mise en place du traitement médicamenteux d’un patient.




&\ ROUGE : Absence de stabilité hémodynamique

Il est tres vraisemblable que la mesure des pressions systo-
lique et diastolique ne se fasse pas avec un repos circulatoire
suffisant et que, par conséquent, le résultat ne soit pas
conforme a la valeur de la pression sanguine au repos.
Procédez a une nouvelle mesure apres une période de repos
et de détente d’au moins 5 minutes. Installez-vous dans un lieu
calme et confortable, ne bougez plus, fermez les yeux, essayez
de vous détendre et respirez de fagcon calme et réguliére.

Si la mesure suivante indique toujours un manque de stabilité,
reposez-vous encore un moment avant de procéder a une nou-
velle mesure. Si les nouveaux résultats de mesure demeurent
instables, indiquez vos valeurs de mesure de pression artérielle
en signalant le fait qu‘elles n’ont pas pu étre réalisées avec un
repos circulatoire suffisant.

Cette situation peut-étre causée entre autres par une agita-
tion nerveuse ne pouvant pas étre surmontée par de courtes
périodes de repos. L'existence de troubles du rythme car-
diaque peut également empécher I'obtention d’'une mesure de
pression artérielle stable.

L’absence de repos circulatoire peut avoir différentes causes,
comme par exemple une surcharge pondérale, une tension
mentale ou un étourdissement, le fait de parler ou la présence
d’un trouble du rythme cardiaque durant la mesure.

Dans la plupart des cas, le diagnostic d’HSD offre une excel-
lente indication de I'existence ou non d’un repos circulatoire
durant une mesure de pression artérielle. Certains patients
souffrant de troubles du rythme cardiaque ou d’une charge
mentale durable peuvent rester hémodynamiquement instables
a long terme, y compris apres des périodes de repos répétées.
La mesure de la pression artérielle au repos est, dans ces cas
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la, moins précise. Comme pour toute méthode de mesure
médicale, la précision du diagnostic d’HSD est limitée et
peut, dans certains cas, induire des résultats erronés. Chez
les patients pour qui la présence d’un repos circulatoire a été
établie, les résultats de mesure de la pression artérielle sont
relativement fiables.

7. Récupérer et supprimer les valeurs de
mesure

Le résultat de chaque mesure réussie est enregistré avec
la date et I'neure. Au-dela de 60 valeurs enregistrées, les
plus anciennes sont supprimées.

e \ous devez d’abord démarrer le tensiométre pour
accéder au mode de récupération de la mémoire. Pour
cela, appuyez sur la touche MARCHE/ARRET .

e Aprés I'affichage en plein écran, sélectionnez la mé-
moire utilisateur voulue dans un délai de 3 secondes
avec la touche mémoire M1 ou M2 (i} ).

- Si vous souhaitez visualiser les données de mesure
de la mémoire utilisateur f}, appuyez sur la touche
mémoire M1.

- Si vous souhaitez visualiser les données
de mesure de la mémoire utilisateur ES,
appuyez sur la touche mémoire M2.

Mémoire utilisateur

Votre derniere mesure s’affiche a I'écran.




Valeurs moyennes

e Appuyez sur la touche mémoire correspondante (M1
ou M2).
Si vous avez choisi la mémoire utilisateur1, appuyez
sur la touche mémoire M1.
Si vous avez choisi la mémoire utilisateur2, vous
devez utiliser la touche mémoire M2.

A clignote a I'écran.

La valeur moyenne de toutes les valeurs ,‘E’S
mesurées enregistrées pour cet utilisateur [}

e PR =P |
s’affiche alors. S o

e Appuyez sur la touche mémoire correspondante (M1
ou M2).

AN clignote a I'écran.

La valeur moyenne des mesures matinales I ,' ,‘5‘
des 7 derniers jours sont affichées (matin : v EIEI
5h00 - 9h00). S

e Appuyez sur la touche mémoire correspondante (M1
ou M2).

P clignote a I'écran. -
La valeur moyenne des mesures du soir des AR [ ]
7 derniers jours est affichée (soir : 18h00 - -E,'
20h00). .
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Valeurs mesurées individuelles

Effacer des valeurs mesurées

e Si vous appuyez de nouveau sur la touche
mémoire (M1 ou M2), la derniere mesure
s'affiche a I'écran (ici par exemple la
mesure 03).

e Si vous appuyez de nouveau sur la touche mémoire
(M1 ou M2), vous pouvez voir vos mesures indivi-
duelles.

* Pour éteindre I'appareil, appuyez sur la touche
MARCHE/ARRET .

Vous pouvez quitter le menu a tout moment en
appuyant sur la touche MARCHE/ARRET .

e Pour effacer tous les enregistrements d’une mémoire
utilisateur donnée, sélectionnez d’abord une mémoire
utilisateur.

e Démarrez la consultation des mesures individuelles.

e Maintenez les deux touches mémoire M1/M2 enfon-
cées pendant 5 secondes.

Toutes les valeurs de la mémoire utilisateur
actuelle sont supprimées.

£
£3r-



8. Transfert des valeurs mesurées
Raccordez votre tensiometre a votre PC a I‘aide du cable USB.

Aucun transfert de données ne peut étre lancé pendant
une mesure.

C s‘affiche sur I‘écran. Lancez le transfert des ?
données dans le logiciel PC « HealthManager ». ,'— :
Pendant le transfert des données, une animation i :‘
s‘affiche a I‘écran. La Fig. 1 illustre un transfert de ) |
données réussi. Lorsque le transfert des données ==
échoue, un message d‘erreur apparait comme Fig. 1
montré en Fig. 2. Dans ce cas, interrompez la — =
connexion avec le PC, puis lancez a nouveau le '_“
transfert des données. '_ L
Le tensiometre s‘éteint automatiquement aprés :— r
30 secondes d‘inactivité ou apres I‘interruption de =
la connexion avec le PC. Fig. 2

9. Nettoyage et rangement de ’appareil

e Nettoyez I'appareil et le brassard en douceur a I'aide d’un
chiffon légérement humide.

o N'utiliser ni produits nettoyants, ni solvants.

e Ne tenir en aucun cas I'appareil sous I'eau, car du liquide
rentrerait dans I'appareil et 'endommagerait.

e Quand vous conservez I'appareil, ne posez pas d’objets
lourds sur celui-ci. Sortez les piles. Le tuyau flexible du bras-
sard ne doit pas étre plié sous un angle fermé.

10. Message d’erreur/suppression des erreurs
En présence d’erreurs, le message d’erreur Er_ s’affiche
al’écran.
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Des messages d’erreur peuvent s’afficher lorsque

e |a pression systolique ou diastolique n‘a pas pu étre mesurée
(Er touErc apparait & I'écran) ;

® |a pression systolique ou diastolique se trouve hors de la
plage de mesure Hiou Lo apparait a I‘écran) ;

o |la manchette est trop serrée ou trop lache (Er 3 ou Er4
apparait a I'écran) ;

o |a pression de gonflage est supérieure & 300 mmHg (Er 5
apparait a I'écran) ;

o le gonflage dure plus de 160 secondes (Er & apparait &
I'écran) ;

o il existe une erreur sur le systéme ou I‘appareil (Er A, £,
Er Tou Er8 apparait & I'écran) ;

o les piles sont presque vides @,

e |es données n’ont pas pu étre envoyées a I'ordinateur (PL Er
apparait a I'écran).

Dans ce cas, réitérez la mesure. Faites attention a ne pas bou-
ger et ne pas parler.
Le cas échéant, remettez les piles ou remplacez-les.

@ Alarme technique - Description

Si la tension artérielle (systolique ou diastolique) mesurée se
situe hors de I'intervalle donné dans le paragraphe Caracté-
ristiques techniques, I'alarme technique affiche a I'écran le
message « Hi » ou « L8 ». Dans ce cas, consultez un médecin
ou vérifiez que vous utilisez correctement |‘appareil.

Les valeurs limites de |‘alarme technique sont des valeurs
d‘usine fixes et ne peuvent étre ni modifiées, ni désactivées.
Dans le cadre de la norme CEI 60601-1-8, ces valeurs limites
de I‘alarme ont une priorité secondaire.



L'alarme technique n’est pas une alarme verrouillée et n'a pas
besoin d’étre réinitialisée. Le signal affiché a I'écran disparait
automatiquement au bout de 8 secondes environ.

11. Fiche technique

N° du modele BM 55

Type M1002

Mode de mesure Mesure de la tension artérielle au bras,
oscillométrique et non invasive

Plage de mesure Pression du brassard 0-300 mmHg,
systolique 60-260 mmHg,
diastolique 40-199 mmHg,

Pouls 40-180 battements/mn

Précision de
I'indicateur

systolique +3 mmHg,
diastolique +3 mmHg,
Pouls +5 % de la valeur affichée

Incertitude de écart type max. admissible selon des

mesure essais cliniques : systolique 8 mmHg/
diastolique 8 mmHg

Mémoire 2 x 60 emplacements d’enregistrement

Dimensions L 186 mm x 195 mm x H 56 mm

Poids Environ 467 g (sans piles)

Taille du brassard de 22 a 36 cm

Conditions de de +10°C a +40°C, humidité relative de
fonctionnement <90 % (sans condensation)
admissibles

Conditions de de -20°C a +55°C, humidité rela-

conservation tive de <90 %, pression ambiante de

et de transport 800-1050 hPa

admissibles

Alimentation 4x 1,5V T — " piles AAA

électrique

Durée de vie des  Environ 200 mesures, selon le niveau de

piles tension artérielle ainsi que la pression de
gonflage

Accessoires Manchette, mode d’emploi, 4 x piles AAA
de 1,5V, cable USB, pochette de range-

ment

Alimentation interne, IPX0, pas d’AP ni
d’APG, utilisation continue, appareil de
type BF

Classement

Des modifications pourront étre apportées aux caractéristiques
techniques sans avis préalable a des fins d’actualisation.

o Cet appareil est conforme a la norme européenne
ENB0601-1-2 et répond aux exigences de sécurité spéciales
relatives a la compatibilité électromagnétique. Veuillez noter
que les dispositifs de communication HF portables et mobiles
sont susceptibles d’influer sur cet appareil. Pour plus de
détails, veuillez contacter le service aprés-vente a I'adresse
mentionnée ou vous reporter a la fin du mode d’emploi.

o Cet appareil est conforme a la directive européenne 93/42/
EC sur les produits médicaux, a la loi sur les produits
médicaux ainsi qu’aux normes européennes EN1060-1
(tensiomeétres non invasifs, partie 1 : exigences générales),



EN1060-3 (tensiométres non invasifs, partie 3 : exigences
complémentaires sur les tensiometres électromécaniques)
et EC80601-2-30 (appareils électromédicaux, partie 2-30 :
exigences particuliéres pour la sécurité et les performances
essentielles des tensiomeétres non invasifs automatiques).
La précision de ce tensiometre a été correctement testée

Boitier et cou-
vercles de pro-
tection

Le boitier de I'adaptateur permet d’évi-
tertout contact des piéces qui sont ou
peuvent étre sous tension (doigt, aiguille,
crochet d’essai).L utilisateur ne doit pas
toucher le patient en méme temps que la
fiche de sortie de I'adaptateur CA.

et sa durabilité a été congue en vue d’une utilisation a long
terme. Dans le cadre d’une utilisation médicale de I'appareil,
des contréles techniques de mesure doivent étre menés avec
les moyens appropriés. Pour obtenir des données précises
sur la vérification de la précision de I'appareil, vous pouvez
faire une demande par courrier au service aprés-vente.

12. Adaptateur
N° du modéle FW 7575M/EU/6/06

Entrée 100-240V, 50-60 Hz

Sortie 6V DC, 600 mA, uniquement en associa-
tion avec les lecteurs de tension artérielle
Beurer.

Fabricant Friwo Geratebau GmbH

Protection L’appareil dispose d’une isolation double et

d’un protecteur thermique primaire mettant
I'appareil hors tension en cas de défaut.
Assurez-vous que les piles ont bien été reti-
rées du boitier avant d’utiliser I'adaptateur.

A Polarité du connecteur CC

O] Isolé/classe d’isolation 2
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ESPANOL

Estimados clientes:

Es un placer para nosotros que usted haya decidido adquirir
un producto de nuestra coleccion. Nuestro nombre es sindni-
mo de productos de alta y calidad estrictamente controlada
en los campos de energia térmica, peso, presion sanguinea,
temperatura del cuerpo, pulso, terapias suaves, masaje y aire.
Sirvase leer las presentes instrucciones para el uso detenida-
mente; guarde el manual para usarlo ulteriormente; pdngalo a
disposicién de otros usuarios y observe las instrucciones.

Les saluda cordialmente
Su equipo Beurer

1. Conocer el aparato

Compruebe que el embalaje del tensidmetro Beurer BM 55
esté intacto y que su contenido esté completo. Antes de
utilizar el aparato debera asegurarse de que ni este ni los ac-
cesorios presentan dafios visibles y de que se retira el material
de embalaje correspondiente. En caso de duda no lo use y
pdngase en contacto con su distribuidor o con la direccion del
servicio de atencién al cliente indicada.

El esfigmomandmetro se utiliza para la medicién y control no
invasivos de la presion arterial de adultos.

Este aparato permite medir rapida y facilmente la presién san-
guinea, siendo posible almacenar los valores de medicion y vi-

sualizar luego la curva de valores de medicién y el valor medio.

El aparato advierte al usuario, si detecta trastornos del ritmo
cardiaco.
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Los valores medidos se clasifican y evaltan graficamente se-
gun las pautas de la WHO.

Este tensiémetro dispone ademés de un indicador de estabili-
dad hemodinamica que en adelante se denominara ,indicador
de calma“ y que muestra si durante la medicion la circulacion
estd suficientemente en calmay si, de esta forma, la medicién
se corresponde més exactamente con la presion sanguinea en
reposo. Lea mas al respecto en el capitulo 6.

Guarde Vd. las presentes instrucciones de uso para utilizarlas
ulteriormente y pdngalas también a disposicion de otros
usuarios.

2. Indicaciones importantes
A Explicacion de los simbolos

En las presentes instrucciones de uso, en el embalaje y en la
placa de caracteristicas del aparato y de los accesorios se
utilizan los siguientes simbolos:

A

@
©

jAtencion!

Indicacion
Indicacién de informacién importante

Tenga en cuenta las instrucciones de uso




Pieza de aplicacién tipo BF

Corriente continua

Eliminacion de residuos segun la Directiva
europea 2002/96/CE sobre residuos de apa-

— ratos eléctricos y electrénicos (RAEE).
M Fabricante
Storage Temperatura de transporte y almacenamiento

/#/5” ¢ | admisible. Humedad relativa de almacena-
e mi=0%| miento y transporte admisible.

Operating Temperatura y humedad relativa de

°C . . Y
/#’"’ funcionamiento admisibles
e RH =90%

Proteger de la humedad

SN Numero de serie

El marcado CE certifica que este aparato cum-
ple con los requisitos establecidos en la direc-
triz 93/42/CEE sobre productos sanitarios.

CE€ ouss

A Indicaciones para la aplicacion

e Para garantizar que los valores sean comparables, témese la
tension siempre a la misma hora del dia.
© Repose unos 5 minutos antes de cada medicion.

o Sj desea realizar mas de una medicién en una misma perso-
na, espere entre medicién y medicion 5 minutos.

No coma, ni beba, ni fume, ni realice esfuerzos fisicos durante
un minimo de 30 minutos antes de realizar la medicién.
Repita la medicion en caso de desconfiar de la validez de los
valores medidos.

Las mediciones realizadas por usted solo tienen caracter
informativo, en ningun caso pueden reemplazar un examen
médico. Hable de los valores que obtenga con su médico.
Bajo ninguin concepto debe tomar usted mismo decisiones
médicas (p. ej. sobre medicamentos y su dosificacion).

No utilice el tensiometro en recién nacidos o pacientes

con preeclampsia. Si va a utilizar el tensiémetro durante el
embarazo, es recomendable que consulte previamente a su
médico.

Las enfermedades cadiovasculares.pueden producir errores
de medicion o afectar a la precision de la medicion. Esto
también es aplicable en caso de tener la presién sanguinea
muy baja, padecer diabetes, problemas circulatorios, altera-
ciones del ritmo cardiaco, asi como escalofrios o temblores.
El tensiémetro no debe utilizarse conjuntamente con un
equipo quirurgico de alta frecuencia.

Solo las personas que tengan el didametro de brazo indicado
para el aparato pueden usarlo.

Tenga en cuenta que durante el inflado puede sufrir cierta
limitacion funcional en la extremidad en cuestion.

La medicién de la presion sanguinea no debe interrumpir la
circulacion sanguinea mas tiempo del necesario. En caso de
que el aparato no funcione correctamente, retire el brazalete
del brazo.



e Evite apretar, estrangular o doblar el tubo flexible del braza-
lete mediante medios mecanicos.

e Evite exponerse a la presion continuada del brazalete y no

realice mediciones frecuentes. La disminucién del flujo san-

guineo que se produce puede causar lesiones.

Cercidrese de que no ha colocado el brazalete en un brazo

cuyas arterias o venas estan sometidas a algun tipo de

tratamiento médico, p. ej. acceso por via endovascular, ad-

ministracion de tratamiento por via endovascular o un shunt

arteriovenoso (A-V-).

No coloque el brazalete a personas a las que se les haya

practicado una mastectomia.

No coloque el brazalete sobre heridas, ya que pueden pro-

ducirse mas lesiones.

El tensiémetro puede funcionar con pilas o con una fuente de

alimentacion. Tenga en cuenta que la transmisién de datos

y su almacenamiento en memoria solo tienen lugar cuando

el tensiémetro recibe alimentacion. En cuanto las pilas estan

agotadas o se desconecta el bloque de alimentacion de la red

eléctrica, el tensiémetro pierde la fecha y la hora.

La desconexién automética apaga el tensiémetro para con-

servar las pilas si no se pulsa ninguna tecla en 3 minutos.

Este aparato solo esta disefiado para el fin descrito en estas

instrucciones de uso. Por lo tanto, el fabricante declinara

toda responsabilidad por los dafios y perjuicios debidos a un

uso inadecuado o incorrecto.

A Indicaciones para el almacenamiento y limpieza

e El tondmetro consta de componentes de precision y compo-
nentes electronicos. La exactitud de los valores de medicion
y la vida util del aparato dependen de su cuidadoso manejo:
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- Proteja el aparato contra la humedad, suciedad, fuertes
fluctuaciones de temperatura y radiacién solar directa.
- No deje caer el aparato.
- No utilice el aparato en la cercania de fuertes campos mag-
néticos, manténgalo alejado de equipos de radiotransmision
o teléfonos méviles celulares.
- Utilice exclusivamente los brazaletes de repuesto originales
adjuntos. De lo contrario los valores medidos serén erréneos.
¢ No presionar los botones mientras el brazalete no esté colo-
cado.
o Si usted no necesita usar el aparato durante un periodo ma-
yor de tiempo, recomendamos sacar las pilas.

A Indicaciones sobre las pilas

e Las pilas pueden significar peligro mortal, si se tragan. Por
esta razon, guarde las pilas y productos en lugares inaccesi-
bles para los nifios. Si se ha tragado una pila, sera necesario
consultar inmediatamente a un médico.

Las pilas no deben recargarse ni reactivarse mediante otros
medios; no deben desarmarse ni echarse al fuego, ni deben
ser cortocircuitadas.

Saque las pilas del aparato, si estan agotadas o si el aparato
no se va a usar durante un espacio de tiempo mayor. De esta
manera se evitan dafios que podrian ser causados por fugas
en la pilas. Cambiar siempre todas las pilas al mismo tiempo.
No usar pilas de diferentes tipos o marcas ni pilas de dife-
rentes capacidades. Use de preferencia pilas de tipo alcali-
no.



Indicaciones sobre la reparacion y eliminacion de 3. Descripcion del aparato
desechos

e Las pilas no deben ser desechadas en la basura doméstica.
Sirvase desechar las pilas agotadas en los lugares de reco-
gida previstos para este efecto.

* No abrir el aparato. Si se abre el aparato, caducara la garantia.
e El usuario no debe reparar ni ajustar por si mismo el aparato.
De lo contrario no se podra garantizar el correcto funciona-

miento del aparato.

e Las reparaciones deben ser llevadas a cabo exclusivamente
por el servicio postventa o bien por sus agentes autorizados.
Antes de gestionar cualquier reclamacion, controle en primer
lugar las pilas y cambielas en caso dado.

e Elimine el aparato de acuerdo con la Directiva
2002/96/CE sobre Residuos de aparatos eléctricos y
electrénicos (WEEE = Waste Electrical and Electronic  mmm
Equipment). Si tiene alguna duda dirijase a las autoridades 1. Brazalete
comunales competentes para la eliminacion de desechos. 2. Tubo flexible del brazalete

3. Conector del brazalete
4. Conexion de blogue de alimentacion e interfaz USB
5. Pantalla
6. Teclas de memorizacion M1/M2
7. Tecla de INICIO/PARADA D
8. Indicacion del indicador de calma
9. Escala OMS
10. Conexién para el conector del brazalete (lado izquierdo)
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Indicaciones en la pantalla:

1. Fecha/hora T T 1

2. Presion sistolica 1 ﬁm of:BE dB/BR

3. Presidn diastolica 10+ -, - -‘ -‘

4. Pulso medido , AP

5. Simbolo de pulso @@ ﬁ '

6. Desinflado (flecha) 9 ¢

7. NUmero del puesto de ﬂ ‘, ' , '
almacenamiento/in- -
dicador de valores pro- = ’ '-‘ '-’
medio guardados (F), P
por la mafiana (A1), (@ ':l“L-l' &. ',_l'
por la tarde (Fff) '—|—' [

8. Simbolo de cambio de 7 6 5

pilas

Registros de usuario f}

Clasificacién de la OMS

Simbolo de alteraciones del ritmo cardiaco ‘@),

9.
10.
11.

Interfaz para PC

Con el tensiémetro puede transferir ademas al PC los datos de
sus mediciones.

Para ello necesitara un cable USB de venta en establecimien-
tos comerciales (incluido en el suministro) y el software de PC
,HealthManager*“.

El software se puede descargar gratuitamente en el area de
descargas del servicio técnico en www.beurer.com.

50

Requisitos del sistema para el software de PC
wHealthManager“
1. Sistemas operativos compatibles:
e Windows XP SP3
e Windows Vista SP1 o superior
e Windows 7
e Windows 7 SP1
e Windows 8
2. Arquitecturas compatibles:
° x86 (32 bits)
® x64 (64 bits)
3. Requisitos de hardware:
e Recomendado: al menos Pentium 1 GHz o méas rapido
con al menos 1 GB RAM
e Memoria libre en la particion primaria, minimo:
- x86 - 600 MB
-x64-1,5GB
e Resolucion grafica a partir de: 1024 x 768 pixeles

e Puerto USB 1.0 o superior

4. Preparar la medicion

Colocar las pilas

 Retire la tapa del comparti-
mento de las pilas situado en
la parte posterior del aparato.

e Coloque cuatro pilas de tipo
1,5V AAA (alcalinas tipo LR03).
Compruebe que las pilas se
hayan colocado segun la po-
laridad correcta indicada. No
utilice pilas recargables.

4x1,5V AAA (LRO3)



e Vuelva a cerrar la tapa del compartimento para pilas con
cuidado.

Todos los elementos de la pantalla se visualizan brevemente,
en la pantalla parpadeara la indicacion 24 h. Configure ahora la
fecha y la hora tal como se describe a continuacion.

Cuando el simbolo de cambio de pilas @ se muestra conti-
nuamente, no se pueden seguir realizando mediciones y se de-
ben cambiar todas las pilas. En cuanto se retiran las pilas del
aparato, se debe volver a ajustar la fecha y la hora. Los valores
de medicion almacenados no se pierden.
No deseche las pilas usadas con la basura doméstica.
Deséchelas a través de su distribuidor de productos
electrénicos o en el punto limpio de su localidad. Esta obligado
por ley.
Estos simbolos se encuentran en pilas que
contienen sustancias toxicas: Pb: la pila con-
tiene plomo, Cd: la pila contiene cadmio,

Hg: la pila contiene mercurio.

Ajustar formato de hora, fecha y hora
Desde este menu podra ajustar las funciones que se mencio-
nan a continuacion.

| Formato de hora | > | Fecha || Hora |

En primer lugar, debe ajustar la fecha y la hora del aparato, ya
que solo asi se podran almacenar los datos de sus mediciones
con la fecha y hora correctas para su posterior consulta.
Si mantiene pulsada la tecla de memorizaciéon M1 o M2,
podra ajustar los valores con mayor rapidez.
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Formato de hora

Fecha

¢ Mantenga pulsada la tecla de inicio/parada @ durante
5 segundos.

e Seleccione con las teclas de memoriza- N
cién M1/M2 el formato de hora deseadoy =
confirme con la tecla de inicio/parada @. <

7

El indicador del afio parpadea en la pan- Nl ! =

talla. o . 120

e Seleccione con las teclas de memoriza-
cion M1/M2 el afio deseado y confirme
con la tecla de inicio/parada @.

El indicador del mes parpadea en la pantalla.

e Seleccione con las teclas de memoriza-
cion M1/M2 el mes deseado y confirme
con la tecla de inicio/parada (.

El indicador del dia parpadea en la pantalla. _\,Z

e Seleccione con las teclas de memorizacion /
M1/M2 el dia deseado y confirme con la
tecla de inicio/parada Q.

@ Si estd ajustado el formato de 12 horas, se invierte el

orden de la indicacién del dia y del mes.

|

N



El indicador de la hora parpadea en la
pantalla.

e Seleccione con las teclas de memorizacion
M1/M2 la hora deseada y confirme con la
tecla de inicio/parada @.

El indicador de minutos parpadea en la N als
pantalla. [N

Hora

e Seleccione con las teclas de memorizacion
M1/M2 los minutos deseados y confirme
con la tecla de inicio/parada @.

Funcionamiento con la fuente de alimentacién

También puede utilizar este aparato con una fuente de alimen-

tacion.

Para ello no debera haber pilas en el compartimento para pilas.

La fuente de alimentacién se puede adquirir en comercios es-

pecializados o solicitarse al servicio de asistencia técnica con

el nimero de pedido 071.60.

o El tensiometro se debe utilizar exclusivamente con la fuente
de alimentacién aqui descrita para evitar posibles dafios en
el mismo.

e Enchufe la fuente de alimentacion en la toma del tensiémetro
prevista a tal fin. La fuente de alimentacion se puede co-
nectar Unicamente a la tensién de red indicada en la placa
indicadora de tipo.

e A continuacién, conecte el enchufe de la fuente de alimenta-
cion a la toma de corriente.

e Tras el uso del tensidmetro, desconecte primero la fuente
de alimentacion de la toma de corriente y a continuacion del
tensiémetro. En cuanto desconecte la fuente de alimenta-
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cion, el tensidmetro perderd la fecha y la hora. Sin embargo,
los valores de medicion almacenados se conservan.

5. Medir la presién sanguinea

Espere a que el aparato esté a temperatura ambiente para
realizar la medicion.

Puede realizar la medicion en el brazo derecho o en el izquierdo.

Colocar el brazalete

Coloque el brazalete en el brazo
izquierdo desnudo. EI manguito se
debe colocar de tal manera, que el
margen inferior quede a unos 2 ¢

3 centimetros mas arriba de la flexura
del codo y de la arteria.

El tubo de goma debe quedar
posicionado en el centro de la flexura
del codo, es decir, orientado hacia el
centro de la palma de la mano.

Ajuste el extremo libre del brazalete
alrededor del brazo sin que quede
demasiado tenso y cierre el velcro. El
brazalete debe quedar lo suficiente-
mente ajustado como para que
quepan dos dedos debajo del mismo.
Introduzca el tubo flexible del brazalete
en la conexion para el conector del
brazalete.




@ Si efectlia la medicion en el brazo derecho, el tubo flexible
se encuentra en la parte interior del codo. Evite colocar el
brazo encima del tubo flexible.

La presion sanguinea puede ser diferente en el brazo derecho
e izquierdo, por lo que los valores de presion medidos pueden
resultar también distintos. Realice la medicién siempre en el
mismo brazo.

Si hay una gran diferencia entre los valores de ambos brazos
es conveniente consultar al médico en qué brazo debe reali-
zarse la medicion.

Atenciodn: el aparato solo se debe utilizar con el brazalete
original. El brazalete esta disefiado para un didmetro de brazo
de entre 22 y 36 cm.

En los comercios especializados o en el servicio de asistencia
técnica se encuentra disponible un brazalete mayor para contor-
nos de brazo de 35 a 44 cm, con el niumero de pedido 163.387.

Colocar el cuerpo en la posicién correcta

® Repose unos 5 minutos antes de iniciar la medicion. De lo
contrario, pueden producirse desviaciones.

o Usted puede llevar a cabo la medicion sentado o tendido. En
todo caso es necesario observar que el brazalete se encuen-
tre a la altura del corazon. Para evitar resultados erréneos,
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mantenga el brazo quieto durante la medicién y procure no
hablar.

e Siéntese para tomar la tensién sanguinea de manera c6-
moda. Apoye la espalda y los brazos. No cruce las piernas.
Apoye los pies bien sobre el suelo.

* Para evitar obtener resultados de medicion erréneos, es
importante mantenerse tranquilo y no hablar durante la me-
dicion.

Medicién de la presion sanguinea

Péngase el brazalete como se ha descrito anteriormen-
te y colégquese en la postura en la que desea realizar la
medicion.

e Para poner en funcionamiento el tensiéme-
tro, pulse la tecla de inicio/parada @. Todos
los elementos de la pantalla se visualizan
brevemente.

# 588 38/68
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Medicion

Después de 3 segundos, el tensiémetro ini-
cia automéaticamente la medicion.

El brazalete se infla automaticamente.

@ El proceso de medicién puede interrumpir-

se en cualquier momento pulsando la tecla
de INICIO/PARADA (.



Medicion

La presién de aire del brazalete disminuye lentamente.
Cuando se detecta una tendencia a la tension alta, se
vuelve a bombear aire y aumenta de nuevo la presion del
brazalete. En cuanto se detecta el pulso, se muestra el
simbolo de pulso @@.

e Apareceran los resultados de las medi-
ciones de la presion sistélica, la presion
diastolica y el pulso.

e Ademas, debajo de la pantalla se iluminara
un icono que le indicara si durante la me-
dicién la circulacién tuvo o no la suficiente
calma (icono verde = suficiente; icono rojo
= insuficiente).

Consulte el capitulo ,,Evaluacion de los re-
sultados/Medicién del indicador de calma“
de este manual de instrucciones.

E-_ aparece cuando la medicion no se ha
podido realizar correctamente. Consulte |:
el apartado Aviso de errores/Solucién de
problemas de estas instrucciones de uso y
repita la medicion.

Seleccione el registro de usuario deseado pulsando la
tecla de memorizacion M1 o M2. Si no realiza ninguna
seleccion de registro de usuario durante la memoriza-
cion, el resultado de la medicion se asignara al dltimo
registro de usuario utilizado. En la pantalla aparece el
simbolo correspondiente () o (.
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¢ Encienda el tensiémetro con la tecla de inicio/parada
. De esa forma se memorizara el resultado de la me-
dicion en el registro de usuario seleccionado.
Si olvida desconectar el aparato, este se desconecta
de forma automética después de aproximadamente
3 minutos. También en este caso se memoriza el valor
en el registro de usuario seleccionado o en el dltimo
registro utilizado.

e iEspere al menos 5 minutos para hacer
una nueva medicion!

Medicion

6. Evaluar los resultados

Trastornos del ritmo cardiaco:

Este aparato puede detectar durante la medicién eventuales
trastornos del ritmo cardiaco y en caso dado, adyierte al usuario
después de la medicion visualizando el simbolo .M,.

Esto puede ser un indicador de una arritmia. La arritmia es una
enfermedad que se caracteriza por un ritmo cardiaco anormal,
debido a trastornos en el sistema bioeléctrico que controla el co-
razén. Los sintomas (latidos suprimidos o prematuros del corazon,
pulso lento o demasiado rapido) pueden deberse, entre otros, a
cardiopatias, edad, predisposicion corporal, consumo excesivo
de estimulantes, estrés o suefio insuficiente. La arritmia puede ser
diagnosticada tnicamente mediante un examen médico.
Repita la medicion, si en la pantalla aparece el simbolo @~
después de la medicion. Sirvase observar que Vd. debe des-
cansar previamente 5 minutos y que no debe hablar ni mover-
se durante la medicion. Si aparece frecuentemente el simbolo




ey , o . o
._W_, sirvase consultar a su médico. Los diagnosticos y tra-
tamientos propios a base de los resultados de las mediciones

pueden ser peligrosos. Es absolutamente necesario seguir las
instrucciones del médico.

Clasificacion WHO:

De acuerdo con las directrices y/o definiciones de la Organi-
zacién Mundial de la Salud (OMS) y los Ultimos hallazgos, los
resultados de las mediciones se pueden clasificar y evaluar
segun la siguiente tabla.

Estos valores estandar sirven Unicamente como referencia,
dado que la presion sanguinea individual varia segun la perso-
nay el grupo de edad, entre otras cosas.

Es importante que consulte periédicamente a su médico, quien
le informara de sus valores personales de presion sanguinea
normal, asi como del valor a partir del cual puede considerarse
peligroso un incremento de la presién sanguinea.

Zona de valores de la presion sanguinea |Sistole (en mmHg) |Diastole (en mmHg) |Medida

Categoria 3: hipertension fuerte >=180 >=110 consultar al médico
Categoria 2: hipertension mediana 160-179 100-109 consultar al médico
Categoria 1: hipertension leve 140-159 90-99 control médico periédico
Alta normal 130-139 85-89 control médico periédico
Normal 120-129 80-84 control propio

Optima <120 <80 control propio

Fuente: WHO, 1999

La gradacion de la pantalla y la escala en el aparato indican en
qué rango se encuentra la presion sanguinea medida. Si los
valores de sistole y de diastole se encuentran en dos rangos
de la OMS diferentes (p. €j. la sistole en el rango de tension
+Normal alta“ y la didstole en el rango ,,Normal*), el grafico de
la clasificacion de la OMS del aparato indica siempre el rango
mas alto. En este ejemplo, se muestra ,Normal alta“.
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Medicién del indicador de calma (por medio del
diagnéstico HSD)

El error mas frecuente al medir la presién sanguinea consiste
en que en el momento de realizar la medicion no existe calma
en la presion (estabilidad hemodinamica), es decir, tanto la pre-
sion sanguinea sistolica como la diastélica aparecen alteradas
en este caso.

Este aparato determina de forma automética, durante la medi-
cion de la presion sanguinea, si la circulacion esta suficiente-
mente en calma o no.



Si no se indica que la circulacion no estéa suficientemente en
calma, el icono \\ (estabilidad hemodinamica) se visualiza
verde y el resultado de la medicién se puede documentar
como valor cualificado adicional de presién sanguinea en
reposo.

X VERDE: Existe estabilidad hemodinamica

Los resultados de medicion de la presion sistdlica y diastdlica
se elevan con calma de circulacion suficiente y reflejan con
mucha seguridad la presién sanguinea en reposo.

Si por el contrario existe una indicacion de falta de calma en
la circulacion (inestabilidad hemodinamica), el icono & se
visualiza rojo.

En este caso la medicién se debera repetir en condiciones de
calma fisica y mental. La medicién de la presién sanguinea
debe realizarse en un estado de calma mental y fisica, ya que
dicha medicion es la referencia para el diagndstico de una
presion sanguinea alta y por lo tanto sirve para controlar el
tratamiento médico de un paciente.

Y ROJO: No existe estabilidad hemodinamica

Es muy probable que la medicion de la presion diastdlica y
sistélica no se haya realizado con una calma suficiente de la
circulacion y por eso los resultados difieren del valor de la pre-
sién sanguinea en reposo.

Repita la medicién tras una pausa y relajacion de 5 minutos
como minimo. Vaya a un lugar tranquilo y cémodo, quédese
alli tranquilamente, cierre los ojos, trate de relajarse y respire
tranquila y regularmente.

Si la siguiente medicion sigue indicando estabilidad insuficien-
te, puede volver a repetirla tras mas pausas. En caso de que
otros resultados de medicion sigan siendo inestables, sefiale
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sus valores de medicion haciendo referencia a este hecho, ya
que en ese caso no se puede conseguir una calma en la circu-
lacién suficiente durante las mediciones.

En ese caso, una de las causas puede ser un estado de
nerviosismo interno que no se puede solucionar por medio

de pausas cortas. Ademas, alteraciones del ritmo cardiaco
pueden impedir una medicion estable.

La falta de calma en la presién sanguinea puede tener diferen-
tes causas, como por ejemplo cargas fisicas, tensiones de tipo
mental o distracciones, hablar o alteraciones del ritmo cardiaco
durante la medicion.

En la mayoria de los casos en que se utiliza, el diagnésti-

co HSD proporciona una muy buena orientacion de si la
circulacion esta en calma durante una medicion de la presion
sanguinea. Determinados pacientes con problemas en el ritmo
cardiaco o cargas mentales de larga duracién pueden sufrir de
inestabilidad hemodinémica a largo plazo; esto también es asi
a pesar de realizar repetidas pausas de relajacion. Para estos
usuarios, la exactitud en la determinacién de la presién sangui-
nea en reposo se ve reducida. El diagnéstico HSD tiene, como
cualquier otro método médico de medicidn, una exactitud de
medicion limitada y en algunos casos puede proporcionar
resultados erréneos. Los resultados de las mediciones de la
presion sanguinea en los cuales se determind la existencia de
calma en la circulacién son especialmente fiables.



7. Consultar y borrar los valores medidos

Registros de usuario

Valores medios

Los resultados de todas las mediciones correctamente
realizadas se guardan en la memoria junto con la fecha y
la hora. Cuando hay mas de 60 valores de medicién, los
datos de medicién mas antiguos se pierden.

e Para acceder al modo de consulta de la memoria
debera iniciar primero el tensiémetro. Pulse para ello la
tecla de inicio/parada Q.

e Después de mostrarse la pantalla completa, seleccione
en un lapso de 3 segundos con la tecla de memoriza-
cién M1 o M2 el registro de usuario deseado (f} f3)).

- Si desea consultar los datos medidos del registro de
usuario r(ﬁ pulse la tecla de memorizacién M1.

- Si desea consultar los datos medidos del
registro de usuario @1 pulse la tecla de
memorizacion M2.

En la pantalla se visualiza su Ultima medicién.

¢ Pulse la tecla de memorizacion correspondiente (M1 o
M2).
® Si ha seleccionado el registro de usuario1, debera
pulsar la tecla de memorizacion M1.
Si ha seleccionado el registro de usuario2, debera
utilizar la tecla de memorizacion M2.

En la pantalla parpadea R.

Se muestra el valor promedio de todas las
mediciones guardadas de este registro de
usuario.

Valores medios

Valores de medicion individuales

e Pulse la tecla de memorizacion correspondiente (M1 o
M2).

En la pantalla parpadea Af.

Se muestra la media de los 7 Ultimos dias en | py ,' ,'E,'
las mediciones matinales (por la mafiana: de ;- E:El
las 5.00 a las 9.00 horas). .miﬂi".’i!_. =

e Pulse la tecla de memorizacion correspondiente (M1 o
M2).

En la pantalla parpadea Pfl.

Se muestra la media de los 7 Ultimos dias en f "HE
las mediciones vespertinas (por la tarde: de —"3
las 18.00 a las 20.00 horas). <wPn. wb3

e Sivuelve a pulsar la tecla de memorizacion (2.3 23/ 1)
correspondiente (M1 o M2) se mostrara en 0
la pantalla la Gltima medicién individual (en |
el ejemplo, la medicién 03).

e Sivuelve a pulsar la tecla de memorizacién corres-
pondiente (M1 o M2) podra consultar sus respectivos
valores individuales medidos.

¢ Para desconectar el aparato de nuevo, pulse la tecla
de inicio/parada @.
@ Puede salir del menu en cualquier momento pulsan-
do la tecla de inicio/parada @.




e Para borrar la memoria del registro de usuario corres-
pondiente, deberd seleccionar primero un registro de
usuario.

e |nicie la consulta de los valores de medicién individua-
les.

* Mantenga pulsadas las dos teclas de memorizacion
M1/M2 durante 5 segundos.

Se borran todos los valores del registro de

usuario actual.

Eliminar valores de medicién

8. Transmisidn de los valores de medicion
Conecte el tensiometro al PC con el cable USB.

@ Durante una medicion no se puede iniciar una transferencia
de datos.

En la pantalla se visualiza PC. Inicie la transferencia l:' r
de datos en el software de PC ,HealthManager*. '_ ':
Durante la transferencia de datos se visualiza una ] |
animacion en la pantalla. Si la transferencia se L
ejecuta con éxito, se indica la imagen mostrada en ~ fig. 1

la fig.1. Si la transferencia de datos no tiene éxito,
se indica el mensaje de error representado en la '
fig. 2. En este caso interrumpa la conexion con el [

PC y vuelva a iniciar la transferencia de datos.

Una vez transcurridos 30 segundos sin utilizarlo
o si se interrumpe la comunicacién con el PC, el
tensiémetro se apaga automaticamente.
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9. Limpiar y guardar e | aparato

e Limpie el aparato y el brazalete con cuidado utilizando Unica-
mente un pafo ligeramente humedecido.

* No utilice para ello detergentes ni solventes.

e En ninglin caso debe sumergir el aparato ni mantenerlo bajo
agua corriente, porque el liquido puede penetrar dentro de él
y dafarlo.

¢ Nunca depositar objetos pesados sobre el aparato cuando
esté guardado. Sacar las pilas. La manguera del brazalete no
debe ser doblada agudamente

10. Aviso de fallas/Eliminacién de fallas

Cuando se produce una falla, la pantalla visualiza el aviso de
fallaEr_.

Los avisos de error pueden aparecer en los siguientes casos:
® no se pudo medir la presion sistdlica o diastdlica (en la pan-
talla aparece Er {0 Erc),

la presién sistdlica o diastélica queda fuera del rango de
medicion (en la pantalla aparece Hio Lg),

el brazalete se ha colocado demasiado tenso o demasiado
flojo (en la pantalla aparece £Er 3 0 ErH),

la presion de inflado es superior a 300 mmHg (en la pantalla
aparece £r59),

el inflado dura méas de 160 segundos (en la pantalla aparece
Erb),

se produce un error en el sistema o en el aparato (en la pan-
talla aparece ErR, ErD, Er 1o Erf),

las pilas estan practicamente agotadas @,

no se han podido transmitir los datos al PC (en la pantalla se
visualiza PC Er).



En estos casos, repita la medicién. Procure no moverse ni
hablar.
En caso necesario, vuelva a colocar las pilas o sustitiyalas.

@ Alarma técnica - Descripcion

Si la presion sanguinea medida (sistélica o diastélica) esta fue-
ra de los limites indicados en el apartado Datos técnicos, en la
pantalla aparecera la alarma técnica en forma de la indicacion
“Hi, 0, L8“ En este caso deberia consultar a su médico o
comprobar si ha manejado correctamente el aparato.

Los valores limite para la alarma técnica estan ajustados de fa-
brica y no pueden modificarse ni desactivarse. En el marco de
la norma IEC 60601-1-8, se concede una prioridad secundaria
a estos valores limite de alarma.

La alarma técnica se apaga automéaticamente y no es necesa-
rio reponerla. La sefial que se visualiza en la pantalla desapare-
ce automaticamente tras aprox. 8 segundos.

11. Especificaciones técnicas

N.°de modelo  BM 55

Tipo M1002

Método de Oscilométrico, medicion no invasiva de la
medicion presion sanguinea en el brazo

Rango de Presién ejercida por el brazalete
medicion 0-300 mmHg, sistélica 60-260 mmHg,

diastdlica 40-199 mmHg,
pulso 40-180 latidos/minuto

sistélica +3 mmHg, diastélica + 3 mmHg,
pulso +5 % del valor indicado

Precision de la
indicacion
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Inexactitud de la La desviacion estandar maxima segun ensa-

medicion yo clinico es de: sistélica 8 mmHg/
diastdlica 8 mmHg

Memoria 2 x 60 memorias

Medidas L 186 mm x A 95 mm x H 56 mm

Peso Aprox. 467 g (sin pilas)

Diametro de de 22 hasta 36 cm

brazalete

Condiciones de
funcionamiento
admisibles
Condiciones de
almacenamien-
to y transporte

desde +10°C hasta +40°C, <90 % humedad
relativa (sin condensacion)

desde -20°C hasta +55°C, <90 % humedad
relativa, presion ambiente 800-1050 hPa

admisibles

Alimentacion 4 pilas x 1,5V == —tipo AAA

Vida util de las  Para unas 200 mediciones, segun el nivel de

pilas la presién sanguinea y la presion de inflado

Accesorios Brazalete, instrucciones de uso, 4 pilas AAA
de 1,5V, cable USB, bolsa

Clasificacion Alimentacion interna, IPX0, sin AP/APG, fun-

cionamiento continuo, pieza de aplicacion
tipo BF

Reservado el derecho a realizar modificaciones de los datos
técnicos sin previo aviso por razones de actualizacion.

e Este aparato cumple con la norma europea EN60601-1-2 y
estd sujeto a las medidas especiales de precaucion relativas



a la compatibilidad electromagnética. Tenga en cuenta que
los dispositivos de comunicacion de alta frecuencia por-
tatiles y moviles pueden interferir con este aparato. Puede
solicitar informacién mas precisa al servicio de atencién al
cliente en la direccion indicada en este documento o leer el
final de las instrucciones de uso.

Este aparato cumple la directiva europea en lo referente a
productos sanitarios 93/42/CE, las leyes relativas a productos
sanitarios y las normas europeas EN1060-1 (Esfigmoma-
németros no invasivos, Parte 1: Requisitos generales) y
EN1060-3 (Esfigmomanoémetros no invasivos, Parte 3: Requi-
sitos suplementarios aplicables a los sistemas electromeca-
nicos de medicién de la presion sanguinea) y CEI 80601-2-30
(Equipos electromédicos, Parte 2-30: Requisitos particulares
para la seguridad bésica y funcionamiento esencial de los
esfigmomanoémetros autométicos no invasivos).

Se ha comprobado cuidadosamente la precision de los va-
lores de medicion de este tensiémetro y se ha disefiado con
vistas a la larga vida Util del aparato. Si se utiliza el aparato
en el ejercicio de la medicina deberan realizarse controles
metroldgicos utilizando para ello los medios oportunos. Pue-
de solicitar informacién mas precisa sobre la comprobacion
de la precision de los valores de medicién al servicio de asis-
tencia técnica en la direccién indicada en este documento.
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12. Adaptador

N.°de modelo  FW 7575M/EU/6/06

Entrada 100-240V, 50-60 Hz

Salida 6V DC, 600 mA, solamente en combinacion
con los tensiémetros Beurer.

Fabricante Friwo Geratebau GmbH

Proteccién El aparato estd provisto de un doble aisla-
miento de proteccion y de un termofusible
en su cara principal, que desconecta el
aparato de la red en caso de averia.
Asegurese de haber extraido las pilas del
compartimento de las pilas antes de utilizar
el adaptador.
Polaridad de la conexién de tensién con-

NaCay

tinua

Aislamiento de proteccion/
Clase de proteccién 2

]

Carcasa y cu-
bierta protectora

La carcasa del adaptador actia como
proteccion frente a las partes sometidas, o
que pueden verse sometidas, a la corriente
(dedo, agujas, gancho de seguridad).

El usuario no debe tocar de inmediato ni el
paciente ni la clavija de salida del adaptador
de CA.




ITALIANO

Gentile cliente,

siamo lieti che abbia scelto un prodotto della nostra gamma. Il
nostro nome & sinonimo di prodotti di alta qualita continua-
mente sottoposti a controlli nei settori del calore, del peso,
della pressione sanguigna, della temperatura corporea, delle
pulsazioni, della terapia dolce, del massaggio e dell’aria.

La preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni,

di conservarle per un’eventuale consultazione successiva, di
metterle a disposizione di altri utenti e di osservare le avverten-
ze ivi riportate.

Cordiali saluti
Il Suo team Beurer

1. Note introduttive

Controllare Iintegrita esterna della confezione e del contenuto
del misuratore di pressione Beurer BM 55. Prima dell‘uso
assicurarsi che |‘apparecchio e gli accessori non presentino
nessun danno palese e che il materiale di imballaggio sia stato
rimosso. Nel dubbio non utilizzare I‘apparecchio e consultare il
proprio rivenditore o contattare il Servizio clienti indicato.

Lo sfigmomanometro da braccio serve per la misurazione non
invasiva e il monitoraggio della pressione sanguigna di persone
adulte. Esso consente di misurare la pressione sanguigna
rapidamente e facilmente, nonché di salvare e visualizzare I'an-
damento e la media dei valori misurati.

In presenza di eventuali disturbi del ritmo cardiaco I'apparec-
chio emette un avviso. | valori rilevati sono classificati e valutati
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graficamente secondo le direttive del’lOMS (= WHO: Organiz-
zazione Mondiale della Sanita).

Inoltre, questo misuratore di pressione & dotato di un indicatore
di stabilita emodinamico, che nelle seguenti istruzioni per
I‘uso verra chiamato indicatore del valore a riposo. Questo
indicatore segnala se, durante la misurazione della pressione,
la circolazione ¢ sufficientemente rilassata e se la misurazione
corrisponde correttamente alla pressione a riposo. Per ulteriori
informazioni, fare riferimento al capitolo 6.

Conservare queste istruzioni per I'uso futuro e metterle a di-
sposizione degli altri utenti.

2. Avvertenze importanti
A Spiegazione dei simboli

| seguenti simboli sono utilizzati nelle istruzioni per I'uso,
sull’imballo e sulla targhetta dell’apparecchio e degli accessori:

Attenzione

Avvertenza
Indicazione di importanti informazioni

Seguire le istruzioni per I'uso

Parte applicativa tipo BF

>




Corrente continua

Smaltimento secondo le norme previste dalla
Direttiva CE sui rifiuti di apparecchiature elet-
triche ed elettroniche 2002/96/CE - WEEE

f— (Waste Electrical and Electronic Equipment).
M Produttore
Storage Temperature di stoccaggio e trasporto con-
/ﬂ/“’” (¢ | sentite. Umidita di stoccaggio e trasporto
e misson| consentite
Operating

Temperatura e umidita di esercizio consentite

L Proteggere dall’'umidita

T

SN Numero di serie

Il marchio CE certifica la conformita ai
requisiti di base della direttiva 93/42/CEE sui
dispositivi medici.

CE€ ouss

A Indicazioni sulla modalita d’uso

* Misurare la pressione sempre allo stesso orario della giorna-
ta, affinché i valori siano confrontabili.

® Prima di ogni misurazione rilassarsi per ca. 5 minuti.

e Per effettuare pill misurazioni su una stessa persona, atten-
dere 5 minuti tra una misurazione e I'altra.
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e Evitare di mangiare, bere, fumare o praticare attivita fisica
almeno nei 30 minuti precedenti alla misurazione.

In caso di valori dubbi, ripetere la misurazione.

| valori misurati autonomamente hanno solo scopo infor-
mativo, non sostituiscono i controlli medici. Comunicare al
medico i propri valori, non intraprendere in alcun caso terapie
mediche definite autonomamente (ad es. impiego di farmaci
e relativi dosaggi).

Non utilizzare il misuratore di pressione su neonati e pazienti
con preeclampsia. Prima di utilizzare il misuratore di pressio-
ne in gravidanza, si consiglia di consultare il medico.

In caso di patologie del sistema cardiovascolare possono ve-
rificarsi errori di misurazione o una riduzione della precisione
di misurazione. Gli stessi problemi si possono verificare in
caso di pressione molto bassa, diabete, disturbi della circo-
lazione e del ritmo cardiaco nonché in presenza di brividi di
febbre o tremiti.

Non utilizzare il misuratore di pressione insieme ad altri ap-
parecchi chirurgici ad alta frequenza.

Utilizzare il misuratore di pressione solo su un braccio con
misura compresa nell’intervallo indicato.

Tenere conto che durante il pompaggio puo verificarsi una
riduzione delle funzioni dell’arto interessato.

La misurazione delle pressione non deve impedire la circo-
lazione del sangue per un tempo inutilmente troppo lungo.
In caso di malfunzionamento dell’apparecchio, rimuovere il
manicotto dal braccio.

Evitare di schiacciare, comprimere o piegare meccanicamen-
te il tubo del manicotto.

Evitare di mantenere una pressione costante nel manicotto

e di effettuare misurazioni troppo frequenti che causereb-



bero una riduzione del flusso sanguigno con il conseguente
rischio di lesioni.

Accertarsi che il manicotto non venga applicato su braccia
con arterie o vene sottoposte a trattamenti medici, quali
dispositivo di accesso o terapia intravascolare o shunt arte-
rovenoso.

Non applicare il manicotto a persone che hanno subito una
mastectomia (asportazione della mammella).

Non applicare il manicotto su ferite per evitare rischi di ulte-
riori lesioni.

Il misuratore di pressione puo essere alimentato a batterie o
con un alimentatore. E possibile trasmettere e memorizzare
i dati solo se I'apparecchio & alimentato. Quando le batterie
si esauriscono o I'alimentatore viene scollegato dalla rete
elettrica, data e ora vengono perse.

Se per 3 minuti non vengono utilizzati pulsanti, il dispositivo
di arresto automatico spegne I'apparecchio per preservare le
batterie.

"apparecchio & concepito solo per I'uso descritto nelle pre-
senti istruzioni per I'uso. Il produttore non risponde di danni
causati da un uso inappropriato o non conforme.

A Indicazioni sulla custodia e sulla cura

¢ Lo sfigmomanometro & formato da componenti di precisione
ed elettronici. La precisione dei valori misurati e la durata in
servizio dell’apparecchio dipendono dall’accuratezza con la
quale viene usato.
- Proteggere I'apparecchio da urti, umidita, polvere e sporci-
zia, forti variazioni della temperatura e raggi diretti del sole.
- Non far cadere I'apparecchio.
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- Non utilizzare I'apparecchio in vicinanza di forti campi
elettromagnetici e tenerlo lontano da impianti radiofonici o
telefoni cellulari.

- Usare esclusivamente i bracciali forniti in dotazione o
ricambi originali. In caso contrario saranno rilevati valori
errati.

e Non premere pulsanti finché il bracciale non & ben allacciato
al polso.

¢ Sj consiglia di rimuovere le batterie quando I'apparecchio
non viene usato per un lungo periodo.

A Indicazioni sulle batterie

e Linghiottimento delle batterie pud essere mortale. Conserva-
re quindi le batterie e i prodotti fuori della portata dei bambini
piccoli. In caso d’inghiottimento di una batteria, contattare
immediata-mente un medico.

Non ricaricare o riattivare le batterie con altri mezzi, non
scomporle, non gettarle nel fuoco, non cortocircuitarle.
Rimuovere le batterie quando sono scariche o I'apparecchio
non viene usato per un lungo periodo. In questo modo si
evitano danni causati da una eventuale fuoriuscita del liquido
dalle batterie. Sostituire sempre contemporaneamente tutte
le batterie.

Non utilizzare batterie di tipo e marca diversi oppure batterie
con differenti capacita. Utilizzare preferibilmente batterie
alcaline.

@ Indicazioni sulla riparazione e sullo smaltimento

e Non gettare le batterie nei rifiuti casalinghi. Smaltire le bat-
terie scariche negli appositi centri di raccolta dei materiali
inquinanti.



* Non aprire I'apparecchio. La non osservanza di questa pre- 3. Descrizione dell’apparecchio
scrizione invalida la garanzia. 4

e Non riparare o regolare da soli I'apparecchio. In questo caso
non ¢ pil garantito un funzionamento corretto.

e Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente dal
servizio assistenza di Beurer o da ri-venditori autorizzati.
Prima di ogni reclamo verificare in primo luogo lo stato delle
batterie e sosti-tuirle, se necessario.

e Smaltire I'apparecchio conformemente alla direttiva
sui vecchi apparecchi elettrici ed elettronici 2002/96/

CEE WEEE (Waste Electrical and Electronic —
Equipment). Per domande specifiche su questo argomento
rivolgersi all’'ufficio comunale competente per lo smaltimento
ecologico.

1. Manicotto

2. Tubo del manicotto
3. Attacco del manicotto
4. Ingresso per alimentatore e interfaccia USB
5. Display
6. Pulsanti per la memorizzazione M1/M2
7. Pulsante START/STOP (D
8. Indicatore del valore a riposo
9. Scala OMS
10. Ingresso dell'attacco del manicotto (lato sinistro)
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Indicatori sul display:

1. Data/Ora T T T
2. Pressione sistolica 1 M J8:B8 3B/BE
3. Pressione diastolica 10-C o, - — —‘
4. Battito cardiaco , |,
rilevato ﬁ '
5. Icona battito 9 ?
cardiaco @ ‘ ) ' i '
6. Scarico aria (freccia) 8 (2] et et et 3
7. Numero della posizio- <D—’ '-‘ -’
ne di memoria/Indica- i IO,
zione memoria valore (W Ooead
medio (F), T 1
mattina (H7), 7 6 5
sera (FM)

8. Icona sostituzione delle batterie @
9. Memoria utente ()

10. Classificazione OMS

11. Icona disturbi del ritmo cardiaco ‘@),

Interfaccia PC

Con il misuratore di pressione € anche possibile trasferire i
valori misurati sul PC.

A tale scopo, & necessario disporre di un cavo USB (fornito in
dotazione) e del software per PC ,HealthManager” di Beurer.
Il software pud essere scaricato gratuitamente nell‘area down-
load del servizio clienti del sito www.beurer.com.
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Requisiti di sistema per il software per PC ,,HealthManager*
1. Sistemi operativi supportati:
e Windows XP SP3
e Windows Vista SP1 o superiore
e Windows 7
e Windows 7 SP1
e Windows 8
2. Architetture supportate:
° x86 (32 bit)
® x64 (64 bit)
3. Requisiti hardware:
e Consigliato: almeno Pentium 1 GHz o piu veloce
con almeno 1 GB di RAM
e Spazio libero sulla partizione principale almeno:
- x86 - 600 MB
-x64-15GB
* Risoluzione grafica a partire da: 1024 x 768 pixel
e porta USB 1.0 o superiore

4. Preparazione della misurazione

Inserimento delle batterie ‘

* Rimuovere il coperchio del
vano batterie sul retro dell’ap-
parecchio.

e Inserire quattro batterie AAA
da 1,5V (tipo alcalino LRO03).
Verificare che le batterie siano
inserite correttamente, con i
poli posizionati in base alle
indicazioni. Non utilizzare bat-
terie ricaricabili.

4x1,5V AAA (LRO3)



 Richiudere attentamente il coperchio del vano batterie.

Tutti gli elementi del display vengono brevemente visualizzati,
sul display lampeggia 24 h. A questo punto, impostare la data
e I'ora come descritto di seguito.

Quando Iicona di sostituzione delle batterie @ & fissa, non
¢ pil possibile effettuare alcuna misurazione ed & necessario
cambiare tutte le batterie. Quando le batterie vengono rimosse
dall’apparecchio, & necessario reimpostare la data e I'ora. Le
misurazioni memorizzate non vanno perse.

Le batterie esauste non sono rifiuti domestici. Smaltirle presso
un rivenditore di materiali elettrici o nel punto di raccolta
differenziata locale. Lo smaltimento € un obbligo di legge.

| simboli riportati di seguito indicano che le )
batterie contengono sostanze tossiche. 3

Pb: batteria contenente piombo, Cd: batteria
contenente cadmio, Hg: batteria contenente
mercurio.

oW H

Impostazione del formato dell’ora, della data e dell’ora
In questo menu & possibile impostare in sequenza le seguenti
funzioni.

| Formatoora |->| Data |>[ Ora |

La data e I'ora devono essere impostate necessariamente.

Solo in questo modo & possibile memorizzare correttamente

le misurazioni con data e ora per poter essere richiamate in

seguito.

@ Tenendo premuto il pulsante per la memorizzazione M1 o
M2, i valori possono essere impostati piu velocemente.

66

Formato ora

Data

o

o

e Tenere premuto il pulsante START/STOP @ per 5 se-
condi.

e Con i pulsanti per la memorizzazione M1/ \—,
M2 selezionare il formato dell’ora deside- 7= 1
rato e confermare con il pulsante START/
STOP . »

Sul display lampeggia il numero dell’anno. = la] ! =
e Con i pulsanti per la memorizzazione e =9
M1/M2 selezionare il numero dell’anno
desiderato e confermare con il pulsante

START/STOP .
Sul display lampeggia 'indicazione del mese. /
e Con i pulsanti per la memorizzazione M1/
M2 selezionare il mese desiderato e con-
fermare con il pulsante START/STOP .
Sul display lampeggia il numero del giorno. _\,Z
e Con i pulsanti per la memorizzazione M1/ /
M2 selezionare il giorno desiderato e con-
fermare con il pulsante START/STOP .
@ Se si imposta il formato dell’ora in 12 h, la sequenza
dell'indicazione del giorno e del mese € invertita.

Sul display lampeggia il numero dell’ora.

e Con i pulsanti per la memorizzazione M1/
M2 selezionare il numero dell’ora deside-
rato e confermare con il pulsante START/
STOP @.

N
/N

Moty
LiL

A
/'\



Sul display lampeggia il numero dei minuti. NI
e Con i pulsanti per la memorizzazione M1/ 7
M2 selezionare il numero dei minuti desi-
derato e confermare con il pulsante START/
STOP @.

Ora

Funzionamento con I'alimentatore di rete

L’apparecchio puo essere utilizzato anche con un alimentatore

di rete. A tale scopo il vano batterie non deve contenere bat-

terie. L'alimentatore & disponibile con il codice 071.60 presso i

rivenditori specializzati o il centro di assistenza.

e || misuratore di pressione puo essere utilizzato esclusivamen-
te con I'alimentatore di rete descritto nelle presenti istruzioni
per I'uso per evitare possibili danni all’apparecchio.

e Inserire |‘alimentatore nell‘apposito ingresso sul misuratore
di pressione. Collegare |‘alimentatore esclusivamente alla
tensione di rete riportata sulla targhetta.

e Collegare quindi la spina dell’alimentatore alla presa.

e Dopo avere utilizzato il misuratore di pressione, staccare
I'alimentatore di rete prima dalla presa e poi dal misuratore
di pressione. Quando I'alimentatore di rete viene staccato,

il misuratore di pressione perde data e ora. | valori misurati
restano memorizzati.
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5. Misurazione della pressione sanguigna
Prima della misurazione portare I'apparecchio a temperatura

ambiente.

La misurazione puo essere eseguita sul braccio destro o

sinistro.

Applicare il bracciale

Applicare il bracciale al braccio libero
da indumenti. La circolazione sangui-
gna del braccio non dovra risultare
impedita da indumenti troppo stretti

o simili.

Il bracciale va posizionato sul braccio
in modo che il suo bordo inferiore
venga a trovarsi 2-3 cm al di sopra
della piega del gomito e al di sopra
dell’arteria. Il flessibile dovra essere
rivolto verso il centro del palmo della
mano.

Tirare il lembo libero del manicotto,
stringerlo attorno al braccio senza
eccedere, quindi chiudere la chiusura a
strappo. Stringere il manicotto in modo
tale che vi sia ancora spazio sufficiente
per due dita.

Inserire Iattacco del tubo del
manicotto nel relativo ingresso
sull‘apparecchio.




@ Se si esegue la misurazione sul braccio destro, il tubo si per non influenzarne il risultato, & importante rimanere tran-
trova all'interno del gomito. Prestare attenzione a non ap- quilli e non parlare.
poggiare il braccio sul tubo. e Sedersi in posizione comoda per la misurazione della pres-
sione. Appoggiare la schiena e le braccia. Non incrociare le
gambe. Appoggiare la pianta dei piedi al pavimento.
e Per non falsare il risultato della misurazione, & importante
mantenere un atteggiamento calmo e non parlare durante la

La pressione puo variare dal braccio destro al sinistro e di
conseguenza anche i valori misurati possono essere diversi.
Eseguire la misurazione sempre sullo stesso braccio.
Qualora i valori dovessero variare significativamente da un

) R . ) X misurazione.
braccio all’altro, concordare con il proprio medico quale brac- surazione
cio usare per la misurazione. Esecuzione della misurazione della pressione
Attenzione: Utilizzare I'apparecchio esclusivamente con il Applicare il manicotto e sistemarsi nella posizione in cui
manicotto originale. Il manicotto & adatto a una circonferenza si desidera eseguire la misurazione.
bracqo compresa tra ?2 € 36. em. L _ e Per avviare il misuratore di pressione, pre- [ #38:68 38/8
Con il codice 163.387 ¢ possibile ordinare presso i rivenditori mere il pulsante START/STOP (. Tutti gli fﬁa't’lg
speculallzzanlo allindirizzo del servizio di assistenza manicotti piu elementi del display vengono brevemente |4 oI
grandi per circonferenze del braccio comprese fra 35 e 44 cm. visualizzati ps o [
: wHBvelHE
- @ o . o
Assumere una posizione corretta del corpo S Dopo 3 secondi il misuratore di pressione ini-
g zia automaticamente a misurare la pressione.
7 | manicotto si gonfia in automatico.
= La misurazione puo essere interrotta in qualsiasi mo-

mento premendo il pulsante “START/STOP” (.
quindi la pressione viene rilasciata lentamente. In caso

® Riposare per circa 5 minuti prima di ogni misurazione! In di tendenza all'ipertensione il manicotto viene gonfiato
caso contrario I'apparecchio puo fornire misure inesatte. ulteriormente, aumentando la relativa pressione. Appena

® La misurazione pud essere eseguita da seduti o sdraiati. Ad ¢ rilevabile il battito cardiaco, viene visualizzata I'icona
ogni modo controllare che il bracciale si trovi all’altezza del corrispondente Q.

cuore. L'avambraccio va appoggiato in modo che il bracciale
venga a trovarsi all’altezza del cuore. Durante la misurazione,
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Misurazione

Vengono visualizzati i valori misurati per
pressione sistolica e diastolica e battito
cardiaco.

Inoltre, un simbolo sotto al display si illumi-
na per segnalare se durante la misurazione
della pressione la circolazione ¢ sufficien-
temente rilassata o meno (simbolo verde

= circolazione sufficientemente rilassata;
simbolo rosso = circolazione non rilassata).
Consultare il capitolo “Interpretazione
dell’esito/Misurazione dell’'indicatore del
valore a riposo” in queste istruzioni per
I'uso.

Se la misurazione non ¢ stata effettuata
correttamente, compare I'icona Er_ I~ |-
Consultare il capitolo Messaggi di errore/
Soluzioni delle presenti Istruzioni per I'uso

e ripetere la misurazione.

Premendo i pulsanti per la memorizzazione M1 o M2
selezionare la memoria utente desiderata. Se non si
sceglie alcuna memoria utente, la misurazione viene
salvata nella memoria utente usata per ultima. Sul di-
splay viene visualizzato il relativo simbolo ﬂ 0 (2

Spegnere il misuratore di pressione con il pulsante
START/STOP @. In questo modo la misurazione viene
memorizzata nella memoria utente selezionata.

Se si dimentica di spegnere I'apparecchio, questo si
spegne automaticamente dopo circa 3 minuti. Anche in
questo caso il valore viene memorizzato nella memoria
utente selezionata o in quella utilizzata per ultima.
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o Attendere almeno 5 minuti prima di effet-
tuare una nuova misurazione!

Misurazione

6. Valutare i risultati

Aritmie cardiache:

questo apparecchio ¢ in grado di identificare disfunzioni ritmi-
che del battito cardiaco durante la misurazione ed, eventual-
mente, le indica sul display con I'icona .

Questa puo essere un’indicazione di un arltmla. Laritmia &

una malattia che consiste nell’anomalia del ritmo del cuore
dovuta a disfunzioni nel sistema bioelettrico che comanda il
battito cardiaco. | sintomi (battiti cardiaci mancanti o prematuri,
frequenza lenta o accelerata dei battiti) possono essere causati
tra I'altro da malattie cardiache, eta, predisposizione genetica,
ingerimento spropositato di dolciumi, stress o sonno insuffi-
ciente. L'aritmia puo essere diagnosticata solo da una visita
cardiologica da parte di un medico.

Ripetere I'operazione quando al termine della misurazione sul
display appare I'icona '-W- Tener presente che occorre riposa-
re per 5 minuti e si deve rimanere fermi senza parlare durante la
misurazione. Se I'icona .,W_ compare frequentemente, consul-
tare il proprio medico. Autodiagnosi e autotrattamenti eseguiti
in base ai valori misurati possono essere pericolosi. Seguire
assolutamente le indicazioni del proprio medico curante.

Classificazione del’OMS:
Nella seguente tabella viene indicata la classificazione e
interpretazione delle misurazioni in base alle direttive/defini-



zioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanita (OMS) e agli
ultimi studi. Tali valori standard costituiscono tuttavia solo un
riferimento generale in quanto la pressione individuale presenta
differenze a seconda della persona e dell’eta.

E importante consultare regolarmente il proprio medico per
sapere qual & la propria pressione normale e il limite superato il
quale il livello di pressione viene considerato pericoloso.

Campo dei valori della pressione Pressione sistolica |Pressione diastolica |Misura da prendere

sanguigha (in mmHg) (in mmHg)

Livello 3: ipertensione grave >=180 >=110 visitare un medico

Livello 2: ipertensione moderata 160-179 100-109 visitare un medico

Livello 1: ipertensione leggera 140-159 90-99 controlli regolari presso un medico
Normale-alto 130-139 85-89 controlli regolari presso un medico
Normale 120-129 80-84 autocontrollo

Ottimale <120 <80 autocontrollo

Fonte: OMS, 1999

La classificazione sul display e la scala graduata sul misuratore
di pressione indicano la classe nella quale rientra la pressione
misurata. Nel caso in cui il valore sistolico e quello diastolico
rientrino in due classi OMS diverse (ad es. sistole nella classe
“Normale alto” e diastole nella classe “Normale”), la graduazio-
ne OMS grafica dell’apparecchio indica sempre la classe piu
alta, in questo caso “Normale alto”.

Misurazione dell’indicatore del valore a riposo (con
diagnostica HSD)

L'errore piu frequente nella misurazione della pressione &
causato dalla circolazione non a riposo (stabilita emodinamica)
al momento dell’esecuzione, di conseguenza sia la pressione
sistolica sia quella diastolica risultano falsate.

Nel corso della misurazione questo apparecchio determina auto-
maticamente se la circolazione non & sufficientemente rilassata.

Se non vi sono indizi di una circolazione non rilassata, il simbolo
\\_\ (stabilita emodinamica) si illumina in verde e la misurazione
puo essere registrata come un valore di pressione a riposo.

\\ VERDE: stabilita emodinamica presente

Le misurazioni della pressione sistolica e diastolica vengono
effettuate con una circolazione rilassata e riflettono con buon
livello di sicurezza la pressione a riposo.

Se vi sono invece indizi di una circolazione non rilassata (insta-
bilita emodinamica), il simbolo \\ si illumina in rosso.

In questo caso la misurazione deve essere ripetuta dopo un
periodo di rilassamento fisico e mentale. La misurazione della
pressione arteriosa deve essere effettuata in una condizione
di rilassamento fisico e mentale, in quanto & di riferimento per
la diagnosi del livello di pressione e anche per il trattamento
farmacologico di un paziente.
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&\ ROSSO: stabilita emodinamica assente

E molto probabile che la misurazione della pressione sistolica
e diastolica non sia avvenuta in una condizione di circolazione
sufficientemente rilassata e pertanto le misurazioni si scostano
dal valore di pressione a riposo.

Ripetere la misurazione dopo una pausa di riposo e rilassa-
mento di almeno 5 minuti. Recarsi in un luogo sufficientemente
tranquillo e comodo, restare in silenzio, chiudere gli occhi,
cercare di rilassarsi e respirare tranquillamente.

Se la misurazione successiva evidenzia ancora insufficiente
stabilita, & possibile ripetere la misurazione dopo un’ulteriore
pausa di rilassamento. Se anche le successive misurazioni
risultano instabili, indicare questa condizione, in quanto du-
rante le misurazioni non & possibile ottenere una circolazione
sufficientemente rilassata.

La causa di cid pud anche essere una forma di inquietudine ner-
vosa interna che non puo essere risolta mediante brevi pause di
rilassamento. Si pud anche trattare di disturbi del ritmo cardiaco
che impediscono una misurazione stabile della pressione.

La mancanza di pressione a riposo pud avere cause diverse, quali
stanchezza fisica, tensione mentale o distrazione, il parlare o di-
sturbi del ritmo cardiaco durante la misurazione della pressione.
Nella maggior parte dei casi d’impiego, la diagnostica HSD
fornisce un ottimo orientamento sul livello di rilassatezza

della circolazione durante una misurazione. Certi pazienti con
disturbi del ritmo cardiaco o carico mentale costante possono
presentare un’instabilita emodinamica persistente, anche dopo
ripetute pause di rilassamento. Per questi utilizzatori la preci-
sione nella determinazione della pressione a riposo & limitata.
La diagnostica HSD, come tutti i sistemi di rilevazione medica,

i

ha una precisione di rilevamento limitata e in singoli casi puo
portare a misurazioni errate. Le misurazioni della pressione ef-
fettuate in presenza di una circolazione rilassata danno risultati
particolarmente affidabili.

7. Ricerca e cancellazione dei valori misurati

Gli esiti di ogni misurazione corretta vengono memoriz-

zati con data e ora. Quando i dati misurati superano le 60

unita, vengono eliminati i dati piti vecchi.

® Per accedere alla modalita di richiamo della memoria,
occorre innanzitutto avviare il misuratore di pressione.
A tale scopo, premere il pulsante START/STOP .

(]
2
S Dopo la visualizzazione a schermo intero, selezionare
5 entro 3 secondi con il pulsante per la memorizzazione
-g M1 o M2la memoria utente desiderata ({3} ().
g - Se si desidera visualizzare i dati misurati per la memo-
s ria utente m , premere il tasto per la memorizzazione
M1.
- Se si desidera visualizzare i dati misurati
per la memoria utente & premere il tasto
per la memorizzazione M2.
Sul display compare I'ultima misurazione.
e Premere il pulsante per la memorizzazione corrispon-
S dente (M10M2).
£ Una volta selezionata la memoria utentet, utilizzare il
=
o pulsante per la memorizzazione M1.
§ Una volta selezionata la memoria utente2, utilizzare il

pulsante per la memorizzazione M2.



Valori medi

Sul display lampeggia I'indicazione R.
Viene visualizzato il valore medio di tutti i ,'
valori misurati della memoria utente sele-
zionata.

® Premere il pulsante per la memorizzazione corrispon-
dente (M1 o M2).

Sul display lampeggia I'indicazione AM.

Viene visualizzato il valore medio degli ultimi | ,' ,'5'
7 giorni di misurazioni mattutine (mattina: P i:’li:'l
dalle 5.00 alle 9.00). miﬂ?“/i’_. !'T%

e Premere il pulsante per la memorizzazione corrispon-
dente (M1 o M2).

Sul display lampeggia I'indicazione Pf1.

Viene visualizzato il valore medio degli ultimi

7 giorni di misurazioni serali (sera: dalle 18.00

alle 20.00).
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Valori di misurazione singoli

Cancellazione dei valori di misurazione

e Premendo nuovamente il pulsante per la
memorizzazione corrispondente (M1 o
M2), il display visualizza I'ultima misura-
zione singola (nell’esempio la misurazione
03).

e Premendo nuovamente il pulsante per la memorizza-
zione corrispondente (M1 o M2), & possibile visualizza-
re i singoli valori misurati.

® Per spegnere I'apparecchio, premere il pulsante
START/STOP .

® E possibile uscire dal menu in qualsiasi momento

premendo il pulsante START/STOP .

e Per cancellare una posizione di memoria di una de-
terminata memoria utente & necessario innanzi tutto
selezionare la memoria utente.

e Awviare I'interrogazione dei singoli valori misurati.

e Tenere premuti entrambi i pulsanti per la memorizzazio-
ne M1/M2 per 5 secondi.

Tutti i valori dell’attuale memoria utente ven-

gono cancellati.




8. Trasmissione dei valori misurati
Collegare il misuratore di pressione al PC con un cavo USB.

@ Durante una misurazione non & possibile avviare la trasmis-
sione dei dati.

Sul display viene visualizzato PC. Avviare la ?
trasmissione dei dati nel software per PC ,'- :
“HealthManager”. Durante la trasmissione dei dati i :‘
sul display viene visualizzata un’animazione. Una ) |
trasmissione dei dati corretta & visualizzata nella ==
Fig. 1. Se la trasmissione dei dati non viene Fig. 1
eseguita, viene visualizzato il messaggio di errore — =
mostrato nella Fig. 2. In questo caso, interrompere '_“
il collegamento del PC e avviare di nuovo la '_ L
trasmissione dei dati. "_ -
Dopo 30 secondi di inattivita o dopo aver interrotto -2

ig.

la comunicazione con il PC, il misuratore di pressio-
ne si spegne automaticamente.

9. Pulizia e custodia dell’apparecchio

e Pulire accuratamente I'apparecchio servendosi esclusiva-
mente di un panno leggermente inumidito.

e Non utilizzare detergenti né solventi.

* Non immergere assolutamente I'apparecchio in acqua: que-
sta potrebbe penetrare all'interno e provocare danni.

® Se I'apparecchio viene conservato, non devono trovarsi og-
getti pesanti su di esso. Estrarre le batterie. Il tubo flessibile
del bracciale non deve essere piegato.
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10. Messaggi di errore/Eliminazione dei guasti

In caso di anomalie, il display visualizza il messaggio Er_.

| messaggi di errore possono essere visualizzati quando

e |a pressione sistolica o diastolica non puo essere misurata
(sul display appare Er {0 Erc),

e |a pressione sistolica o diastolica rilevata risulta oltre i valori
di misurazione (sul display appare Hi o L8, Alta o Bassa),

e il manicotto e stato indossato in modo troppo stretto o trop-
po allentato (sul display appare £r3 0 ErH),

e |a pressione di gonfiaggio & superiore a 300 mmHg (sul di-
splay appare £r5),

¢ il pompaggio dura piu di 160 secondi (sul display appare

ro),

e ¢ presente un errore di sistema o dell‘apparecchio (sul di-
splay appare Erf, Erl, Er 10 Er D),

o le batterie sono quasi esaurite @,

© non ¢ possibile inviare i dati al PC (sul display viene visualiz-
zato PL Er).

In questi casi ripetere la misurazione. Non muoversi o parlare.
Se necessario reinserire le batterie o sostituirle.

@ Allarme tecnico - Descrizione

Se la pressione sanguigna (sistolica o diastolica) risulta al di
fuori dei limiti indicati nel paragrafo “Dati tecnici”, sul display
viene visualizzato Iallarme tecnico “Hi, 0 ,, L8 In tal caso si
consiglia di consultare un medico o di verificare la correttezza
del procedimento.

| valori limite dell‘allarme tecnico sono preimpostati in fabbrica
e non possono essere modificati o disattivati. Questi valori as-
sumono la priorita ai sensi della norma IEC 60601-1-8.



L‘allarme tecnico non si arresta automaticamente e non deve
essere reimpostato. Il segnale visualizzato sul display scompa-
re automaticamente dopo circa 8 secondi.

11. Dati tecnici

Codice BM 55
Tipo M1002
Metodo di Oscillometrico, misurazione non invasiva
misurazione della pressione dal braccio
Range di Pressione del manicotto 0-300 mmHg,
misurazione sistolica 60—-260 mmHg,
diastolica 40-199 mmHg,
pulsazioni 40-180 battiti/minuto
Precisione Sistolica +3 mmHg, diastolica +3 mmHg,
dell'indicazione pulsazioni +5 % del valore indicato
Tolleranza scostamento standard massimo ammes-
so rispetto a esame clinico:
sistolica 8 mmHg/diastolica 8 mmHg
Memoria 2 x 60 posizioni di memoria
Ingombro Lungh. 186 mm x Largh. 95 mm x
Alt. 56 mm
Peso Circa 467 g (senza batterie)
Dimensioni 22-36 cm
manicotto

Condizioni di funzio- +10°C - +40°C, <90 % di umidita
namento ammesse  relativa (senza condensa)

Condizioni di -20°C - +55°C, <90 % di umidita relati-
conservazione e va, 800-1050 hPa di pressione ambiente
trasporto

Alimentazione
Durata delle batterie

4 batterie AAAda 1,5V —"——

Ca. 200 misurazioni, in base alla pressio-
ne sanguigna e di pompaggio

Manicotto, istruzioni per I'uso, 4 x batte-
rie AAA da 1,5V, cavo USB, custodia
Alimentazione interna, IPX0, non fa parte
della categoria AP/APG, funzionamento
continuo, parte applicativa tipo BF

Accessori

Classificazione

Ai fini dell’aggiornamento i dati tecnici sono soggetti a modifi-
che senza preavviso.

e ["apparecchio & conforme alla norma europea EN60601-1-2
e necessita di precauzioni d’impiego particolari per quanto
riguarda la compatibilita elettromagnetica. Apparecchiature
di comunicazione HF mobili e portatili possono influire sul
funzionamento di questo apparecchio. Per informazioni piu
dettagliate, rivolgersi all’Assistenza clienti oppure consultare
la parte finale delle istruzioni per I'uso.

e ["apparecchio € conforme alla direttiva CE per i dispositivi
medici 93/42/CEE, alla legge sui dispositivi medici e alle
norme europee EM1060-1 (Sfigmomanometri non invasivi
Parte 1: Requisiti generali), EN1060-3 (Sfigmomanometri
non invasivi Parte 3: Requisiti integrativi per sistemi elet-
tromeccanici per la misurazione della pressione arteriosa)

e [EC80601-2-30 (Apparecchi elettromedicali Parte 2-30:
Prescrizioni particolari relative alla sicurezza fondamentale



e alle prestazioni essenziali di sfigmomanometri automatici
non invasivi).

e La precisione di questo misuratore di pressione & stata
accuratamente testata ed ¢ stata sviluppata per una lunga
durata di vita utile. Se I'apparecchio viene utilizzato a scopo
professionale, & necessario effettuare controlli tecnici con
gli strumenti adeguati. Richiedere informazioni dettagliate
sulla verifica della precisione all’indirizzo indicato del servizio
assistenza.

12. Adattatore

Codice FW 7575M/EU/6/06

Ingresso 100-240V, 50-60 Hz

Uscita 6V DC, 600 mA, solo in abbinamento

con sfigmomanometri Beurer.

Produttore Friwo Geratebau GmbH

Protezione L"apparecchio dispone di un doppio iso-
lamento di protezione ed & equipaggiato
di un fusibile termico sul lato primario
che, in caso di guasto, separa I'apparec-
chio dalla rete.

Prima di utilizzare I'adattatore, assicurar-
si che le batterie siano state rimosse dal
loro vano.

Polarita del collegamento di tensione
continua

NaCacd

Isolamento di protezione/
Classe di protezione 2

Involucro e
coperture protettive

L’involucro dell’adattatore protegge dal
contatto con parti che potrebbero essere
messe sotto tensione (dita, aghi, ganci

di controllo).

L'utente non deve toccare contempora-
neamente il paziente e il connettore di
uscita dell’adattatore AC.
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TURKGE

Sayin Miisterimiz,

imalatimiz olan bir Girlinii tercih etmenizden dolayl memnuniye-
timizi belirtmek isteriz. Adimiz, Isi, Agirlik, Kan Basinci, Viicut
Isisi, Nabiz, Yumusak Terapi, Masaj ve Hava alanlarinda ayrintili
olarak kontrolden gegirilmis ylksek kaliteli Grlinlerin simgesidir.
Litfen bu kullanma talimatini dikkatle okuyup sonraki kulla-
nimlar i¢in saklayiniz, diger kullanicilarin da okumasina olanak
taniyiniz ve belirtilen agiklamalara uyunuz.

Dostane tavsiyelerimizle Beurer Miiessesesi

1. Tanitim

Beurer BM 55 tansiyon élgme cihazinin ambalajinin distan ha-
sar gérmemis ve icerigin eksiksiz oldugundan emin olun. Cihazi
kullanmadan énce, cihazda ve aksesuarlarinda gézle goruliir
hasarlar olmadigindan ve tim ambalaj malzemelerinin ¢ikaril-
digindan emin olunmalidir. Stipheli durumlarda kullanmayin ve
saticiniza veya belirtilen servis adresine bagvurun.

Kolun Ust kismi Uizerinden tansiyon élgme cihazi, yetiskin
insanlarda atardamar (izerinden tansiyon degerlerinin distan
Olgtlmesi ve denetlenmesi igin kullanilir.

Bu cihaz ile tansiyonunuzu ¢abuk ve kolay &lcebilir, dicllen
degerleri bellege kaydedebilir ve dlglim degerlerinin zamanla
gelismesinin yani sira, ortalama degerlerini de gorebilirsiniz.
Eger kalp ritim rahatsizliklari olma ihtimali varsa, bir uyari
bildirilir.

Tespit edilen degerler WHO yénetmeliklerine gore siniflandirilir
ve grafiksel olarak degerlendirilir.
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Bu tansiyon dlgme aleti ayrica bu dokiimanda stikunet gés-
tergesi olarak adlandirilacak olan bir hemodinamik stabilite
gostergesine sahiptir. Bu, tansiyon élciimi sirasinda yeterli bir
dolasim slikunetinin olup olmadigini ve béylece tansiyon 8lgu-
minin slikunet hali tansiyonunuza uyup uymadigini gosterir.
Bununla ilgili ayrintili bilgi icin bkz. bélim 6.

Kullanma kilavuzunu daha sonra da kullanmak icin iyi muhafaza
ediniz ve cihazi kullanma ihtimali olan diger insanlarin da kul-
lanma kilavuzuna ulasabilmesini saglayiniz.

2. Onemli bilgiler

A isaretlerin agiklamasi

Cihazin ve aksesuarlarin kullanim kilavuzunda, ambalajinda ve
model etiketinde asagdidaki semboller kullanilir:

Dikkat

Not
Onemli bilgilere yénelik notlar

Kullanim kilavuzunu dikkate alin

Qo>

Uygulama pargasi tip BF

Dogru akim




Elektrikli ve elektronik eski cihazlarla ilgili AB
Yonetmeligi 2002/96/EC - WEEE'ye (Waste
Electrical and Electronic Equipment) uygun
sekilde elden ¢ikariimalidir

Uretici

Eliﬁ

5“’"“99 izin verilen nakliye ve depolama sicaklig. izin
/#’ verilen nakliye ve depolama hava nemi.
RH =90%
Operating

izin verilen alisma sicakligi ve nem

&

RH 590%

)r

Nemden koruyunuz

2y

Seri numarasi

CE isareti, tibbi Urlinler i¢in 93/42/EWG ybnet-

c € 0483

meliginin temel sartlari ile uyumlulugu belgeler.

A Kullanim ile ilgili bilgiler

o Degerleri karsilastirabilmek icin tansiyonunuzu her zaman
gliniin ayni saatlerinde 6lgun.

e Her dlclimden dnce yakl. 5 dakika dinlenin!

 Bir kiside birden fazla dlglim yapmak istiyorsaniz, élgtimler
arasinda 5 dakika bekleyin.

e Olglime en az 30 dakika kala yememeli, icmemeli, sigara
kullanmamali veya fiziksel egzersiz yapmamalisiniz.

o QOlgiilen degerler ile ilgili siipheniz varsa, élgiim( tekrarlayin.
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e Tarafinizca tespit edilen élgiim degerleri, yalnizca size bilgi
verme amaglidir ve doktor tarafindan yapilan bir muayenenin
yerini tutamaz! Olciim degerlerinizi doktorunuza bildirin ve
hicbir zaman élgiim sonuglarindan yola ¢ikarak kendi tibbi
kararlarinizi vermeyin (6rnegin ilaglar ve dozlari)!

e Tansiyon élgme cihazini yeni dogan bebeklerde ve preek-
lampsi hastalarinda kullanmayin. Tansiyon 6lgme cihazini
hamilelikte kullanmadan 6nce bir doktora danismanizi tavsiye
ederiz.

e Kalp ve kan dolasimi sistemi hastaliklari olmasi durumun-
da hatali 6lgtimler meydana gelebilir veya 6lglim dogrulugu
olumsuz etkilenebilir. Bu ayni zamanda ¢ok dustik tansiyon,
diyabet, kan dolasimi ve ritm rahatsizliklarinda ve titreme
nobetlerinde veya titreme durumunda da meydana gelebilir.

e Tansiyon 6lgme aleti, yiiksek frekansli bir ameliyat cihazi ile
birlikte kullanilmamalidir.

® Bu cihazi sadece, Ust kolu cihaz igin belirtilen cevreye sahip
olan kisilerde kullanin.

e Sisirme esnasinda ilgili uzuvda islev kisitlamasi meydana
gelebilecegini dikkate alin.

e Kan dolagimi, tansiyon élglimii nedeniyle gereginden uzun
kisitanmamalidir. Aletin hatali galismasi durumunda, manseti
koldan cikarin.

® Manset hortumunun mekanik olarak sikismasini, ezilmesini
veya bukUllmesini énleyin.

® Mansette siirekli basing olmasini 6nleyin ve sik dlglimlerden
kaginin. Kan akisinin bunun sonucunda kisitlanmasi halinde
yaralanmalar meydana gelebilir.

e Manseti, atardamarlar veya toplardamarlar tibbi tedavi géren
bir kola takmamaya dikkat edin, 6rn. intravaskiiler giris, intra-
vaskdler tedavi veya arteriovendz (A-V-) bypass.



* Manseti meme ampitasyonu yapilmis olan hastalara takmayin.

e Manseti yaralarin izerine yerlestirmeyin, aksi takdirde baska
yaralanmalar olabilir.

e Tansiyon élgcme cihazini pillerle veya sebeke adaptéri ile
calistirabilirsiniz. Verileri aktarmak ve kaydetmek igin tansiyon
6lgme cihazinizda mutlaka pillerin takili olmasi gerektigini
g6z 6niinde bulundurun. Piller tiikendiginde veya sebeke
adaptori elektrik sebekesinden ayrildiginda tansiyon dlgme
cihazinin tarihi ve saati kaybolur.

e Otomatik kapatma, tansiyon élgme aletini 3 dakika iginde hi¢
bir tusa basiimadigi takdirde pil tasarrufu saglamak igin kapatr.

o Cihaz sadece kullanim kilavuzunda agiklanan sekilde kullanil-
mak (izere tasarlanmistir. Usuliine uygun olmayan ve yanlis
kullanimdan &tiirii olusacak hasarlardan dretici firma sorumlu
degildir.

A Muhafaza, bakim ve koruma ile ilgili bilgiler

e Tansiyon cihazi, hassas ve elektronik Unitelerden olusmak-
tadir. Olglim degerlerinin dogrulugunun ve hassasliginin yani
sira, cihazin émri de itinali kullanima baghdir:

- Cihazi, darbelere, neme, toz ve pislige, asiri 1si degisimlerine
ve dogrudan etki eden giines Isinlarina karsi koruyunuz.

- Cihazi yere duslrmeyiniz.

- Cihazi gii¢lu elektromanyetik alanlarin yakininda kullanmayi-
niz, telsiz tesislerinden ve mobil telefonlardan uzak tutunuz.

- Sadece cihaz ile birlikte teslim edilmis veya orijinal yedek
mansetleri kullaniniz. Aksi halde, yanlis élgtim degerleri
ortaya gikar.

* Manset el bilegine takili olmadidi siirece, tuslara basmayiniz.

e Eger cihaz uzun bir slire kullanmayacaksa, pillerin gikariimasi
tavsiye edilir.
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A Piller ile ilgili bilgiler

e Pillerin yutulmasi halinde, élim tehlikesi s6z konusu olabilir.
Bu nedenle, pilleri ve Uriinleri gocuklarin ulasamayacaklari
sekilde saklayiniz. Bir pil yutulmussa, derhal tibbi yardima
bagvurulmalidir.

e Piller, sarj edilmemeli veya bagka araglarla yeniden aktiflesti-
rilmemeli, parcalarina ayrilmamali, atese atimamali veya kisa
devre (kontak) yapiimamalidir.

e Piller desarj olmussa veya cihazi uzun sure kullanmayacak-
saniz, pilleri cihazdan gikariniz. Bdylelikle, pillerden akan sivi
maddelerin sebep olabilecedi zararlari 6nlemis olursunuz.
Biitlin pilleri daima ayni zamanda degistiriniz.

o Farkli tipte piller, farkll marka piller veya farkli kapasitelere
sahip piller kullanmayiniz. Oncelikle alkalin piller kullanmay
tercih ediniz.

@ Onarim ve giderme bilgileri

e Piller normal ev ¢6puine atimamalidir. Eskimis pilleri, 6zellikle
bu islem icin 6n gorilmus toplama merkezleri lizerinden
gideriniz.

e Cihazin gévdesini veya kasasini agmayiniz. Bu kurala uyul-
mamasi halinde, garanti gegersiz olur.

e Cihaz, kendiniz tarafindan onarilmamali veya kalibre edil-
memeli, yani ayarlanmamalidir. Aksi halde cihazin kusursuz
calismasi garanti edilemez.

e Onarnimlar sadece Beurer yetkili servisi veya yetkili saticilar
tarafindan yapilmalidir. Fakat her reklamasyondan énce, yine
de ilk olarak pilleri kontrol ediniz ve gerekirse bunlari degisti-
riniz.



e Cihazi Ilitfen 2002/96/EC - WEEE (Waste Electrical
and Electronic Equipment - Elektrikli ve elektronik

cihazlar yénetmeligine uygun sekilde gideriniz. Konuyla ilgili
sorulariniz olmasi halinde, ilgili yerel idarelerin yetkili
birimlerine bagvurunuz.

E 3. Cihaz aciklamasi

donanim atiklar)) numarali elektro ve elektronik eski —

1 2 3

. Manset

. Manset hortumu

. Manget figi

. Elektrik adaptori baglantisi ve USB baglanti noktasi
Ekran

. Hafiza diigmeleri M1/M2

. BASLAT/DURDUR diigmesi @

. Slikunet gostergesi

. WHO skalasi

. Manset fisi girisi (sol taraf)

COWONODUA~WN =

—



Ekrandaki gdstergeler:
1. Tarih/Saat T T 1

T T

2. Sistolik tansiyon 1 ﬁm of:BE dB/BR

3. Diyastolik tansiyon 10 1< @) - -‘ -‘

4. Tespit edilen nabiz , AP
degeri ﬁ '

5. Nabiz sembolii @@ 9

6. Havay! tahliye etme ﬂ ‘, ' , '
(Ok) - —— 3

7. Kayit yerinin numarasi / = ’ '-‘ '-’
Hafiza gostergesi orta- it
lama deger (F), (@ ':l“L-l' &. ',_l' 4
sabahlari (F]7), '—|—' ]
aksamlari (FIT) 7 6 5

8. Pil degistirme semboli

9.
10.
11.

Bilgisayar baglanti noktasi

Tansiyon 6lgme aleti ile ayrica dlgiilen degerlerinizi bilgisayara
aktarabilirsiniz.

Bunun igin piyasada sunulan bir USB kablosu (teslimat kap-
saminda mevcuttur) ve bilgisayar yaziimi ,HealthManager”
gereklidir.

Bu yazilim iicretsiz olarak www.beurer.com adresinde Servis
altindaki indirme béllimUlinden indirebilirsiniz.

Kullanict hafizasi ()
WHO siniflandirmasi
Kalp ritim bozuklugu sembolii ‘@)
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Bilgisayar yazilimi ,HealthManager“ icin sistem gereksinimleri
1. Desteklenen isletim sistemleri:
e Windows XP SP3
e Windows Vista SP1 veya st
e Windows 7
e Windows 7 SP1
e Windows 8
2. Desteklenen mimariler:
* x86 (32 Bit)
® x64 (64 Bit)
3. Donanim gereksinimleri:
e Onerilen: En az Pentium 1 GHz veya daha hizli ve en az
1 GB RAM
e Temel Partition’da bos bellek en az:
- x86 - 600 MB
-x64-15GB
o Grafik ¢ozlinlirllik en az: 1024 x 768 Piksel

e USB port 1.0 veya daha ylksek

4. Olciime hazirlik

Pillerin takilmasi

e Cihazin arka tarafindaki pil
bélmesinin kapagini gikarin.

o Dort adet tip 1,5V AAA (Alka-
line tip LRO3) pil yerlestirin.
Pilleri isaretlere gdre kutuplari
dogru yere gelecek sekilde
yerlestirmeye mutlaka dikkat
edin. Sarj edilebilen piller kul-
lanmayin.

4x1,5V AAA (LRO3)



 Pil béimesi kapagdini tekrar dikkatle kapatin.

Ekranda yil gdstergesi yanip soner. Sam' =
Tum ekran 6geleri kisaca gosterilir; ekranda 24 h yanip soner. o Hafiza diigmeleri M1/M2 ile istediginiz yili Pt =N
Simdi asagdida belirtildigi sekilde tarihi ve saati ayarlayin. segin ve BASLAT/DURDUR diigmesi ©
Pil degistirme sembolil @ siirekli gdsteriliyorsa, artik élgiim ile onaylaymn.
yapiimasi mimkin degildir ve tiim pillerin degistirilmesi gerek- Ekranda ay gostergesi yanip soner. N
mektedir. Piller cinazdan ¢ikartildiginda tarih ve saat yeniden e Hafiza diigmeleri M1/M2 ile istediginiz ayi AN
ayarlanmalidir. Kaydedilen 6lgtim degerleri kaybolmaz. = secin ve BASLAT/DURDUR diigmesi @ ile
Bitmis piller evsel atik degildir. Bunlar elektronik tirlin |§ onaylayin.
magazasina veya yerel degerli atik toplama noktasina teslim L . .
edin. Bunu yapmaniz yasal olarak zorunludur. Ekranda glin gostergesi yanip soner. > ’IZ
Bu isaretler, zararll madde iceren pillerin tize- ¢ Hafiza digmeleri M1/M2 ile istediginiz 4
rinde bulunur: Pb: Pil kursun igeriyor, Cd: Pil glinli secin ve BASLAT/DURDUR diigmesi
kadmiyum iceriyor, Hg: Pil civa igeriyor. @ ile onaylayin.
Saat formati, tarihin ve saatin ayarlanmasi @ Saat formati olarak 12h ayarlandiginda gtin ve ay
Bu meniide asagdidaki fonksiyonlar sirayla ayarlanabilir. gbstergelerinin sirasi degisir.
— - Ekranda saat géstergesi yanip soner. Nl
| Saatbigimi || Tarih [>] Saat | « Hafiza diigmeleri M1/M2 ile istediginiz A
Tarihi ve saati mutlaka ayarlamalisiniz. Yalnizca ayari yaptiginiz- saati segin ve BASLAT/DURDUR diigmesi
da 8lciim degerlerinizi tarih ve saat ile hafizaya alabilir ve daha %  (@ileonaylayin.
sonra tekrar bakabilirsiniz. o @  Ekranda dakika gostergesi yanip soner. S
g‘a‘gﬁzx;ﬁ;ﬁ digmesini basili tutarak degerleri hizli- « Hafiza digmeleri M1/M2 e istediginiz da- ' ?-I-
’ kikay! segin ve BASLAT/DURDUR dugmesi
. * BASLAT/DURDUR dugmesini @ 5 saniye basili tutun. @ ile onaylayin.
% ¢ Hafiza diigmeleri M1/M2 ile istediginiz Nyt
S saat formatini secin ve BASLAT/DURDUR  ~= 71 110
§  digmesi @ ile onaylayin. N
N P b B
PRSI
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Elektrik adaptorii ile calistirma

Bu cihaz bir elektrik adaptériyle de calistirabilirsiniz.

Bunun i¢in pil yuvasinda pil olmamalidir. Adaptéri, 071.60

siparis numarasi ile yetkili bir saticidan veya servis adresinden

temin edebilirsiniz.

e Tansiyon 6lgme cihazinin zarar gérmesini 6nlemek igin,
tansiyon 6lgme cihazi yalnizca burada tanimlanan elektrik
adaptoriyle calistinimalidir.

e Elektrik adaptoriini tansiyon élgme cihazinda 6ngériilen
baglantiya takin. Adaptér sadece tip levhasinda belirtilen
sebeke voltajina baglanabilir.

¢ Ardindan adapt6rin fisini prize takin.

® Tansiyon 6lgme cihazini kullandiktan sonra elektrik adapto-
rlind énce prizden, sonra tansiyon élgcme cihazindan ¢ikarin.
Elektrik adaptorini ¢ikardiginizda tansiyon élgme cihazinda
gosterilen tarih ve saat kaybolur. Ancak kaydedilen 6lgtim
degerleri kaybolmaz.

5. Tansiyonun odlciilmesi

Litfen cihazi 6lgimden dnce oda sicakligina getiriniz.
Olglimii sol veya sag kolda yapabilirsiniz.

Mansetin takilmasi

Manseti, acik olan sol st kola sariniz.
Kolunuzdaki kan dolasimi, dar elbise
ve benzeri sebeple etkilenmemelidir.
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Manseti Ust kolunuza 8yle takiniz ki, alt
kesimi kol ekleminden 2-3 cm kadar
uzakta durabilsin ve atar damarin da
lizerinde bulunsun. Hortum elin igine
dogru bir konumda olmalidir.

Simdi mansetin serbest ucunu siki,
ancak fazla sikkmayacak sekilde kolun
cevresine takin ve cirt cirt bandi
kapatin. Manget, mansetin altina iki
parmak sigabilecek sikilikta olmalidir.

Simdi manset hortumunu manset fisi
girisine takin.

Olgiimii sag kolun Ust kisminda yaparsaniz hortum dirsegin
ic kismina gelir. Kolunuzun hortumun lizerine gelmemesine
dikkat edin.

Sol ve sag kol arasindaki tansiyon farkli olabilir, dolayisiyla
dlgiilen tansiyon degerleri de farkli olabilir. Olgiimii her zaman
ayni kolda yapin.

Iki kol arasindaki degerler gok farkliysa 6lglimi hangi kolunuz-
da yapmaniz gerektigini 6grenmek igin doktorunuzla gériigmeli-
siniz.

Dikkat: Cihaz sadece orijinal mansetle kullanilabilir. Manget
sadece 22 ile 36 cm arasi kol gevresi i¢in uygundur.

Siparis numarasi 163.387 ile 35 ile 44 cm arasi Ust kol gevreleri
icin daha biylik bir manseti yetkili bir saticidan veya servis
adresinden temin edebilirsiniz.



Dogru konuma gecilmesi

e Her dlcimden 6nce yakl. 5 dakika dinleniniz! Aksi halde
Olgtim degerlerinde sapmalar olabilir.

o Olciimii oturarak veya yatarak yiiriitebilirsiniz. Mansetin kalp
hizasinda olmasina herhalukarda dikkat ediniz.

e Tansiyon dl¢timi igin rahat bir sekilde oturun. Sirtinizi ve
kollarinizi dayayin. Bacak bacak Ustline atmayin. Ayaklarinizi
diiz bir sekilde yere koyun.

e Olgiim sonucunun yanlis olmasini énlemek igin, 8lglim esna-
sinda sakin olunmasi, hareket edilmemesi ve konusulmamasi
Snemlidir.

Tansiyon dlciimiinii gergeklestirme

Olgiim

Manseti yukarida agiklandigi gibi takin ve dlglimu gergek-

lestirmek istediginiz durusa gegin.

e Tansiyon 6l¢ciim cihazini calistirmak igin
BASLAT/DURDUR dugmesine basin @.
Tum ekran 6geleri kisaca gosterilir.

(o

@BBvelHH

Tansiyon 6lglim cihazi 3 saniye sonra otoma-
tik olarak élglime baglar.

Manget otomatik olarak sisirilir.

@ istediginiz zaman BASLAT/DURDUR diigmesine @
basarak 6lgtiml durdurabilirsiniz.
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Olgiim

Mangetteki hava basinci yavas bir sekilde tahliye edilir.
Yuksek tansiyona egilimin tespit edilmesi durumunda
yeniden sisirilir ve manget basinci yeniden arttirilir. Nabiz
algilanabildigi zaman nabiz sembol(i @ gosterilir.

e Ayrica ekranin altinda, tansiyon olgtimi

Sistolik basing, diyastolik basing ve nabiz
Olciim sonuglari gosterilir.

sirasinda dolasim stikuneti bulunup bulun-
madigini gosteren bir sembol yanar (Yesil
sembol = yeterli dolagim stikuneti; Kirmizi
sembol = yetersiz dolasim siikuneti).

Bu kullanim kilavuzunda yer alan ,,Sonug-
lari degerlendirme / Siikunet géstergesinin
Olcumi“ adl bolimi dikkate aliniz.

Olgtim dogru sekilde gerceklestirilemedi-
ginde E-__ sembolii gésterilir.. Bu kullanim |— -
kilavuzundaki Hata iletisi/Ariza giderme -
béllimine bakin ve élglimi tekrarlayin.

M1 veya M2 hafiza diigmelerine basarak, istedigi-

niz kullanici hafizasini segin. Kullanici hafizasi segimi
yapmazsaniz, élgiim sonucu, en son kullaniimis olan
kullanici hafizasina kaydedilir. Ekranda ilgili sembol )
veya (3} belirir.

Tansiyon 6lgme cihazini BASLAT/DURDUR diigmesi
ile @ kapatin. Béylece 6lglim sonucu, segilmis olan
kullanici hafizasina kaydedilmis olur.

Cihazi kapatmayi unutursaniz, cihaz yaklasik 3 dakika
sonra otomatik olarak kapanir. Bu durumda da deger,
segilmis olan veya en son kullanilan kullanici hafizasina
kaydedilir.




® Yeniden 6lgiim yapmadan 6nce en az
5 dakika bekleyin!

Olgiim

6. Sonuglarin degerlendirilmesi
Kalpte ritmik ¢calisma bozukluklari:

Bu cihaz, él¢lim esnasinda kalpteki muhtemel ritmik calisma
bozukluklarini tespit edebilir ve duruma gére Sl¢timden sonra
bu bozuklugu .J}v_ sembolli ile gdsterebilir.

Bu durum, aritmi hastaligi igin bir belirti olabilir. Aritmi, kalp
atisini kontrol eden biyoelektriksel sistemdeki hatalardan do-
lay, kalp ritminin anormal oldugdu bir hastaliktir. Septomlarin
(gerceklesmeyen veya erken gerceklesen kalp atislari, yavas
veya hizll nabiz) sebepleri, baska sebeplerin yani sira, kalp has-
taliklari, yas, bedensel ézellikler, asir beslenme, stres veya az
uyuma olabilir. Aritmi hastaligi ancak doktorunuzun yapacagi
bir kontrol sayesinde tespit edilebjlir.

Olgme igleminden sonra ekranda .,}v_ sembolll goriintilenirse,
6lgme islemini tekrarlayiniz. Olgme isleminden énce 5 dakika
dinlenmeye ve 6lgme islemi esnasinda konugsmamaya veya

hareket etmemeye lutfen dikkat ediniz. Bu sembol /.J}v_ sik sik
goriinirse, liitfen doktorunuza basvurunuz. Olglim sonuglarina
gore kendi kendinizi diyagnoz etmeniz ve tedavi etmeniz tehli-

keli olabilir. Doktorunuzun talimatlarina kesinlikle uyunuz.

WHO siniflandirmasi:

Olctim sonuglari, Diinya Saglik Orgiitti’niin (WHO) standartlari/
tanimlari ve en yeni bilgiler uyarinca asagidaki tabloya gore sinif-
landirilip degerlendirilebilir.

Bu standart degerler yalniz genel kilavuz deger niteligindedir,
¢linkli bireysel tansiyon kisiden kisiye ve farkli yas gruplarinda
vs. farklilik gosterir.

Diizenli araliklarla hekiminize danigmaniz énemlidir. Hekiminiz
sizin igin normal tansiyon olarak kabul edilebilecek bireysel
degeri ve hangi degerden itibaren tansiyonun tehlikeli olarak
tanimlanacagini size soyleyecektir.

Tansiyon degerleri aralig Sistolik (mmHg) Diyastolik (mmHg) |Onlem

Kademe 3: Asiri hipertoni >=180 >=110 Bir doktora gidiniz

Kademe 2: Orta hipertoni 160-179 100-109 Bir doktora gidiniz

Kademe 1: Hafif hipertoni 140-159 90-99 Muntazam araliklarla doktorda kontrol olunuz
Yiksek normal 130-139 85-89 Muntazam araliklarla doktorda kontrol olunuz
Normal 120-129 80-84 Kendiniz kontrol ediniz

ideal <120 <80 Kendiniz kontrol ediniz

Kaynak: WHO, 1999



Ekrandaki siniflandirma ve cihazdaki skala, tespit edilen tansi-
yonun hangi aralikta oldugunu gosterir. Sistol ve diyastol de-
Gerleri iki farkl WHO araliginda ise (6rn. sistol “Yiksek normal”
araliginda ve diyastol “Normal” alaninda) cihazdaki grafiksel
WHO dagilimi her zaman daha yiiksek olan araligi gosterir; veri-
len drnekte “Yuksek normal” araligi.

Siikunet goéstergesinin dl¢timii (HSD teshisi lizerinden)
Tansiyon 6lglimi sirasinda en sik yapilan hata, élgiim aninda
silikunet tansiyonu (hemodinamik stabilite) bulunmamasi, yani
hem sistolik, hem de diyastolik tansiyonun bu durumda yanlis
Olgulmesidir.

Bu alet, tansiyon 6lglimi sirasinda otomatik olarak, dolagim
siikunetinin bulunup bulunmadigini belirler.

Dolagim siikunetinin mevcut olmadigini bildiren herhangi bir
uyari goruintilenmezse, sembol (hemodinamik stabilite)
yesil yanar ve 6l¢lim sonucu, ek olarak uygun nitelikte siikunet
tansiyonu degeri olarak belgelenebilir.

A YESIL: Hemodinamik stabilite mevcut

Sistolik ve diyastolik basincin élgtim sonuglari, yeterli kan dola-
simi slikuneti altinda elde edilir ve guivenilir bir sekilde stikunet
tansiyonunu yansitirlar.

Ancak dolagim siikunetinin mevcut olmadigini bildiren bir uyar
varsa (hemodinamik instabilite), sembol & kirmizi yanar.

Bu durumda 6l¢lim, bedensel ve ruhsal bir dinlenme siiresinin
ardindan tekrarlanmalidir. Tansiyonun él¢limi, bedensel ve
ruhsal siikunet icinde gergeklesmelidir; ancak bu sekilde tan-
siyonun yiksekligi dogru sekilde teshis edilebilir ve hasta ilag
tedavisine yénlendirilebilir.
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\\ KIRMIZI: Hemodinamik stabilite mevcut degil

Bliytk olasilikla sistolik ve diyastolik tansiyonun élgciimii yeterli
kan dolasimi stikuneti icinde yapilmamistir ve bu nedenle
Olglim sonuglari siikunet tansiyonu degderinden sapma goster-
mektedir.

Olclimii en az 5 dakikalik siikunet ve rahatlama stiresinin ar-
dindan tekrarlayin. Yeterince sessiz ve rahat bir yer segip orada
dinlenin; gozlerinizi kapatin, gevsemeyi deneyin ve sakin bir
sekilde nefes alip verin.

Sonraki 6lglim de stabilitenin mevcut olmadigini gdsterirse, bir
siire daha dinlendikten sonra élgiimii tekrarlayabilirsiniz. izleyen
Olglim sonuglarinin da instabil olmasi halinde, tansiyon élgim
sonuglarinizi élgtimler sirasinda yeterli kan dolagimi stikunetine
ulasilamadigini géz 6niinde bulundurarak degerlendirin.

Boyle bir durumda, diger faktorlerin yani sira kisa stireli dinlen-
meyle giderilemeyen, sinirsel bir huzursuzluk séz konusu olabi-
lir. Ayrica, mevcut olabilecek kalp ritmi bozukluklari da stabil bir
tansiyon 6lgiimini etkileyebilir.

Sukunet tansiyonunun eksikliginin ¢esitli nedenleri olabilir: érne-
gin bedensel yorgunluk, ruhsal gerginlik, dikkat daginikligi, tan-
siyon 6l¢limii sirasinda konusmak ve kalp ritmi bozuklugu gibi.
Cogu uygulama durumunda HSD teshisi, bir tansiyon 6lglimi
sirasinda bir dolagim stikunetinin olup olmadigi konusunda gok
iyi bir yol gdstericidir. Kalp ritmi bozukluklari veya stirekli ruhsal
rahatsizliklari olan hastalar, uzun stire hemodinamik olarak
instabil kalabilirler. Bu durum, tekrarlanan dinlenme stirele-
rinden sonra da devam edebilir. Stikunet tansiyonunun bu tir
kullanicilarda dogru sekilde belirlenme olasiligi oldukga sinirli-
dir. HSD teshisi, her tibbi dlglim metodunda oldugdu gibi sinirli
bir belirleme hassasiyetine sahiptir ve bazi ¢zel durumlarda



yanlis bilgi verilmesine neden olabilir. Kan dolasimi siikunetinin
mevcut oldudu belirlenen tansiyon dlgiim sonuglari, son derece
guvenilir sonuglardir.

7. Olgiim degerlerini cagirma ve silme

Kullanici hafizasi

=
“

1q

()
=2
O

Ortalama d

Bagarili her dlctimin sonuglar, tarih ve saat ile birlikte

kaydedilir. Olgtim verileri 60’1 astiginda, en eski dlglim

verileri silinir.

¢ Hafiza cagirma moduna gidebilmek igin &nce tansiyon
6lgme cihazini ¢alistirmalisiniz. Bunun igin BASLAT/
DURDUR diigmesine @ basin.

e Tam ekran gdriintisiinden sonra 3 saniye iginde hafiza
digmesi M1 veya M2 ile istediginiz kullanici hafizasini
secin (A ).

- A kullanici hafizasinin lgtim verilerine bakmak istiyor-
saniz M1 hafiza diigmesine basin.

- A kullanict hafizasinin 6lgtim verilerine
bakmak istiyorsaniz M2 hafiza diigmesine
basin.

Ekranda yaptiginiz son 6lgtim gdsterilir.

o {gili hafiza diigmesine (M1 veya M2) basin.

@ Kullanici hafizasi 1'i segtiyseniz M1 hafiza diigmesine
basin.

Kullanici hafizasi 2'yi sectiyseniz M2 hafiza digme-
sine basin.
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Ortalama degerler

Olciim degerleri

Ekranda R isareti yanip séner. =
Bu kullanici hafizasinda kayitl olan tim &l- "
¢lim degerlerinin ortalamasi gosterilir. l-_"

\d

o {lgili hafiza diigmesine (M1 veya M2) basin.
Ekranda A isareti yanip séner.

Sabah 6ltimlerinin son 7 gline ait ortalamas | py ,' ,‘E,'
Gsterilir (Sabah: saat 5.00 - 9.00). v A
gosterilir ( ) < HAH
A e

o ilgili hafiza diigmesine (M1 veya M2) basin.
Ekranda P isareti yanip séner.

Aksam dlctimlerinin son 7 giine ait ortalamasi | f :EB
gosterilir (Aksam: saat 18.00 - 20.00). ','5'
w853

o {lgili hafiza diigmesine (M1 veya M2) EE N
yeniden basarsaniz ekranda son miinferit n I'C'!S‘
dlglim gésterilir (Buradaki érnekte 03 dlcii- |~ =
m). P = |
RO ENCY |

o ilgili hafiza digmesine (M1 veya M2) tekrar basarsaniz
Olctigunlz munferit 6lclim degerlerine bakabilirsiniz.
e Cihazi yeniden kapatmak icin BASLAT/DURDUR duig-
mesine @ basin.
® istediginiz zaman BASLAT/DURDUR diigmesine @O
basarak mentiden ¢ikabilirsiniz.




o {lgili kullanici hafizasindaki kayitlari silmek icin énce bir
kullanici hafizasi segin.

® Miinferit 6l¢im degerleri sorgusunu baslatin.

e Hafiza diigmelerinin ikisini M1/M2 5 saniyeligine basili
tutun.

O andaki kullanic hafizasindaki tum degerler

silinir.

Olciim degerlerinin silinmesi
[ g [y
car=

8. Olciim degerlerinin aktariimasi

Tansiyon 6lgme aletinizi USB kablosuyla bilgisayariniza bag-
layin.

@ Olglim sirasinda veri aktarnimi baglatilamaz.
Ekranda PC (bilgisayar) gésterilir. ,HealthManager*

bilgisayar yaziliminda veri aktarimini baglatin. Veri ',—',’
aktarimi sirasinda ekranda bir animasyon gosterilir. i~ =‘
Veri aktariminin basariyla tamamlandigi sekil 1‘deki ) {
gibi gosterilir. Veri aktarimi basarili olmadiginda L= =]
sekil 2'deki gibi hata iletisi gosterilir. Bu durumda ~ Sekil 1
PC baglantisini iptal edin ve veri aktarma iglemini Ep——
yeniden baslatin. :_‘.'
Tansiyon élgme aleti, 30 saniye boyunca kulla- -
nilmazsa veya PC ile iletisimin kesilmesi halinde :— -
otomatik olarak kapanir. L=
sekil 2
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9. Cihazin temizlenmesi ve muhafaza edilmesi

e Tansiyon Bilgisayarinizi dikkatle ve sadece hafif nemli bir
bezle temizleyiniz.

® Temizlik maddesi ve ¢ozlcl maddeler kullanmayiniz.

o Aleti asla su altina tutmayiniz, aksi takdirde alete su sizabilir
ve alet bundan zarar goérebilir.

o Aleti, saklarken Uzerine agir nesneler koymayiniz. Pilleri cika-
riniz. Manset hortumu, keskin bir bigcimde biikiimemelidir.

10. Hata mesaji/Hata giderilmesi

Hata durumunda, ekranda hata mesaji Er_ gdsterilir.

Su durumlarda hata iletileri goriintilenebilir:

o sistolik veya diyastolik basing dlgillemediginde (ekranda Er {
veya Erc gésterilir),

o sistolik veya diyastolik tansiyon élclim araligi disinda oldu-
gunda (ekranda Hi veya L8 gésterilir),

* manset gok siki veya ¢ok gevsek takildiginda (ekranda £r 3
veya ErH gésterilir),

e sisirme basinci 300 mmHg‘nin tizerinde oldugunda (ekranda
Er 5 gosterilir),

® sisirme iglemi 160 saniyeden uzun siirdigtinde (ekranda Er&
gosterilir),

o bir sistem veya cihaz hatasi oldugunda (ekranda ErR, Er 1,
Er Tveya Er 8 gosterilir),

o piller neredeyse tiikendiginde @ gésterilir,

o veriler bilgisayara génderilemediginde (ekranda PL Er gdste-
rilir).

Bu durumda 6lgtimu tekrarlayin. Hareket etmemeye ve konus-

mamaya dikkat edin.

Gerekirse pilleri yeniden yerlestirin veya degistirin.



@ Teknik Alarm - Tanim

Olgiilen tansiyon (sistolik veya diyastolik) Teknik Veriler bélii-
miinde belirtilen sinirlarin disinda olursa ekranda

“Hi“ veya ,Lo“ seklinde teknik alarm gostergesi belirir. Bu du-
rumda bir hekime bagvurmalisiniz veya 6lgiim islemini dogru
yapip yapmadiginizi kontrol etmelisiniz.

Teknik alarm sinirlari fabrika gikish olarak sabit ayarlanmistir
ve degistirilemez ya da devre disi birakilamaz. Bu alarm sinir
degerleri IEC 60601-1-8 standardi kapsaminda diisiik 6nce-
liklidirler.

Teknik alarm kendiliginden duran bir alarmdir ve sifirlanmasi
gerekmez. Ekranda gosterilen uyari yaklasik 8 saniye sonra
otomatik olarak kaybolur.

11. Teknik bilgiler

Model no. BM 55

Tip M1002

Olgiim yéntemi  Ust koldan, osilometrik, invazif olmayan
tansiyon 6lgiimi

Olgtim araligi Manset basinci 0-300 mmHg,

sistolik 60-260 mmHg,
diyastolik 40-199 mmHg,
Nabiz 40-180 atig/dakika

Gostergenin sistolik +3 mmHg, diyastolik +3 mmHg,
hassasiyeti Nabiz, gosterilen degerin + % 5’i

Olgiim belirsizligi  Klinik kontrole gére maks. izin verilen
standart sapma: sistolik 8 mmHg/
diyastolik 8 mmHg

Hafiza 2 x 60 kayit yeri

Olgiiler U 186 mm x G 95 mm x Y 56 mm
Agirlik Yaklasik 467 g (pil olmadan)

Manset boyutu 22 ila 36 cm

izin verilen +10°C ila +40°C, % <90 bagil nem (yo-

kullanim sartlari

Jusmasiz)

izin verilen sak-
lama ve nakliye
kosullari

-20°C ila +55°C, % <90 bagil nem,
800-1050 hPa ortam basinci

Elektrik beslemesi

4x1,5V=—=—AAApil

Pil kullanim émri

Yakl. 200 &l¢tuim igin, tansiyonun yiiksekli-
Jine veya sisirme basincina gére

Aksesuarlar Manset, kullanma talimati, 4 adet 1,5V
AAA pil, USB kablosu, saklama cantasi
Siniflandirma Dahili besleme, IPX0, AP veya APG yok,

devamli kullanim, uygulama pargasi tip BF

Gilincelleme sebebiyle dnceden haber verilmeksizin teknik bil-
gilerde degisiklik yapilabilir.

e Bu cihaz Avrupa Normu EN60601-1-2’ye uygundur ve elekt-
romanyetik uyumluluk bakimindan 6zel koruma tedbirlerine
tabidir. Lutfen tasinabilir veya mobil HF iletisim sistemlerinin
bu cihazi etkileyebilecegini dikkate alin. Ayrintili bilgileri be-
lirtilen misteri servisi adresinden talep edebilir veya kullanim
kilavuzunun son kisminda bulabilirsiniz.

© Bu cihaz, tibbi Grlnler icin AB Standardi 93/42/EC, tibbi
Urtin kanunu ve EN1060-1 normlari (invazif olmayan tansiyon
olgme cihazlari bélim 1: Genel sartlar), EN1060-3 (invazif
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olmayan tansiyon élcme cihazlari bélim3: Elektromeka-

nik tansiyon 6lgme cihazlari igin tamamlayici sartlar) ve
IEC80601-2-30 (Tibbi elektrikli cihazlar bolim 2-30: Otoma-
tik, invazif olmayan tansiyon élgme aletlerinin temel ézellikleri
dahil olmak tizere guivenlik icin ézel kosullar) uyarincadir.

e Bu tansiyon dlgme aletinin dogrulugu dikkatli bir sekilde kont-
rol edilmistir ve alet uzun bir kullanim dmriine yonelik olarak
gelistirilmistir. Aletin tedavi amaciyla kullaniimasi halinde, uy-
gun araglarla élgtim kontrolleri yapiimalidir. Dogruluk kontrolii
ile ayrintili bilgileri servis adresinden talep edebilirsiniz.

12. Adaptér

Model no. FW 7575M/EU/6/06

Giris 100-240V, 50-60 Hz

Cikis 6V DC, 600 mA, sadece Beurer tansiyon
6lgme cihazi ile birlikte kullanilir.

Uretici Friwo Gerétebau GmbH

Koruma Cihazin ¢ift koruyucu izolasyonu vardir ve
bir hata durumunda cihazin elekirik sebe-
kesine baglantisini kesen, birincil tarafta
mevcut bir isinmaya karsi glvenlik tertibati
ile donatiimigtir.
Adaptéri kullanmadan 6nce, pillerin pil
go6ziinden gikarilmig olmasini saglayiniz.

SO Dogru akim baglantisinin kutuplari

Koruyucu izolasyon/Koruma sinifi 2
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Govde ve Adaptor gévdesi, elektrik akimi ileten ya da

koruyucu kapaklar ilete bilen pargalara dokunulmasina karsi
korur (parmaklar, giviler, kontrol kancalari).
Cihazi kullanan kisi, ayni anda hem has-
taya, hem de AC adaptériiniin gikis fisine
dokunmamalidir.




PYCCKUN

MHoroyBsaxaembliin noKynatenb!

MbI pagibl TOMy, 4TO Bbl BbIGpani ToBap 13 Hallero accop-
TuMeHTa. V3genvis Halleil KoMnaHum SBSIOTCS MPOAYKTaMu
BbICOYaILLIEro Ka4eCTBa, NCMONb3yeMble 1Sl N3MEPEHUS BECa,
apTepuanbHOro JaBneHusi, TeMnepatypbl Tena, YacToTbl Nynbea,
B 0611aCT/ MSIrKOI Tepanum 1 Maccaxa.

BHUMaTeNbHO NMPOYTUTE AaHHY0 MHCTPYKLIO MO 3KCTyaTauuu,
COXpaHsiiiTe ee Ans AaNbHENLLEro UCMONb30BaHUS, JalTe ee
npoYuTaTh 1 APYriM NoNb30BaTENSM 1 CTPOro creayiTe npn-
BeLeHHbIM B Hell yKasaHusim.

C Opy>KeCKVMM NOXeNnaHnsiMy COTPYAHNKI KomraHuy Beurer

1. O3HakomieHune

MpoBepbTE KOMNNEKTHOCTL NOCTaBKM NpUGopa A1s U3MepeHust
apTepuanbHoro aasneHns Beurer BM 55 n y6egutech B ToM,
YTO Ha YNaKOBKE HET BHELLHVX NOBPeXaeHit. MNepef ucnonb-
30BaHMEM yGEaUTECH B TOM, YTO NPUGOP 11 Ero NpUHaLNeXHO-
CTU HE UMEIOT BUAUMbIX NMOBPEXAEHWIA, W yOanMTe BCe ynako-
BOYHble MaTepuabl. [1py HanuM COMHEHNIA He 1CNoNb3yiiTe
npmbop 1 06paTuTeCh K NPOAaBLy WM Mo yKa3aHHOMY afpecy
CEPBIICHOI CNyXObI.

Annapart Ans U3MEPEHNS KPOBSIHOIO AABNEHNS B NEYEBOi
apTepun CRYXXNUT 15 HENHBA3UBHOIO N3MEPEHNS U KOHTPONS
apTepuanbHOro JaBneHnsi y B3POCbIX NaLMEHTOB.

C ero nomoLLbto Bbl MoxeTe BbICTPO 1 MPOCTO N3MepsiTh Bale
KpOBSIHOE [iaBreHne, BBOAUTL B NaMsiTb Pe3ynbTaTbl U3MepeHuii
11 OKa3bIBaTb N3MEHEHWS 1 CPERHME 3HAYEHUS [LABNEHNS.
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Bbl 6ynete npeaynpexaeHbl Npu BO3MOXHO UMEIOLLIMXCA Ha-
PyLUEHMsX pUTMa cepaLa.

PesynbTaThl 3MepeHuii KnaccuuumpyoTes CornacHo Anpek-
Tnsam BO3 1 nopsepratotcs rpadmyeckomy aHanumay.

Kpome Toro, y aaHHoro npuéopa Ans nsMepeHus aptepnansHo-
ro AaBneHNs IMEEeTCs MHANKATOP reMOAVHAMIYECKON CTabub-
HOCTU, A1t KOTOPOro Aasnee B 3TOW MHCTPYKLUM MO MprUMeHe-
HIO NCTIONB3YETCH HAa3BaHNE «UHOMKATOP COCTOSIHUS MOKOS».
[laHHbIi IHAVKATOP NOKa3bIBAET, AOCTATO4HO /I CMIOKOIHO
COCTOSIHME CUCTEMbI KPOBOOOPALLIEHS BO BPEMSt 3MEepeHNst

11 HACKOSBKO 13MEpPEHIEe KPOBSAHOIO AaBNeHNsl COOTBETCTBYET
13mepeHnto Ballero KpoBsHOro aBneHns B COCTOAHUN NOKOS.
Mogpo6Hee 06 aTom — B rnase 6.

BHMMaTeNbHO NPOYTIATE AaHHYI0 MHCTPYKLMIO MO SKCMayaTaum,
COXPaHUTe ee 1 03HAKOMBTE C Hell 1 ipYrux nonb3oBaTeneii.

2. BaxHble yKasaHusi
A MosicHeHus K cuMmBonam

B MHCTPYKLMM MO NPUMEHEHUIO, Ha ynakoBKe 1 Ha TUMOBOIA
Tabnuyke npubopa 1 NprHaLIeXHOCTENR NCNOoNb3yoTCs cnemy-
foLLe CUMBOTIbI:

f OcTopoXHO!
YkasaHue
OTMmevaeT BaXxKHyto MHhopmaLmio




CobntopaiiTe MHCTPYKLMIO MO MPUMEHEHMIO

AnnnvkaTop Tuna BF

MoCTOsHHBIN TOK

Ytunnsauus npubopa B COOTBETCTBUM C [upek-
TvBoi EC 2002/96/EC 06 oTxopax anekTpuye-
CKOro 11 3neKTPOHHOro obopyposaHus - WEEE

(Waste Electrical and Electronic Equipment)
| | |I MpoussognTens
Storage [onycTumas Temneparypa npu TpaHCnopTu-
/#/5“ 05 pOBKe 1 XpaHeHuy. [lonycTmas BNaxHoOCTb
e RHs90% | PN TPAHCTIOPTUPOBKE 1 XPaHEeH!N.
Operating [onyctumas paboyas Temneparypa v

BNa>kHOCTb BO3yXa

- ¢y
10e, RH =90%

4 XpaHuTb B CyXOM MecTe

=

SN CepuitHbIn HomMep

Cwumeon CE noaTBepXaaeT COOTBETCTBIE
OCHOBHbIM TPE6OBaHUAM QUPEKTUBbI O MEeaN-
LMHCKNX n3penusax 93/42/EWG.

c € 0483

A YKaszaHusi o NPUMEHEHMIO

L4 ﬂﬂﬂ CpaBHUTENBbHOIO aHanmsa AaHHbIX BCeraa I/I3Mepﬂ|7ITe

CBO€ apTepunanbHOe AaBfieHNe TONbKO B OnpeneneHHble Yachl.

91

o OTAbIxaiiTe B Te4eHne 5 MUHYT nepeq KaxxabiM U3MepeHnem!
 [pn NpoBefEeHUN HECKOMBKIX CEaHCOB U3MEPEHUS Y OfHOMO
MoNb30BATENS MHTEPBA MEXAY U3MEPEHUSIMI JOMKEH CO-
CTaBNATb 5 MUHYT.

3a 30 MUHYT [0 13MEPEeHIs CredyeT BO3AEPXKMBATLCS OT Npu-
ema MUY W KUBKOCTH, KYPEHNst Unu (PU3NYECKIX Harpy3oK.
Py HaNM4MN COMHEHNIA OTHOCUTENBHO MOMYYeHHbIX PE3YIib-
TaToB NOBTOPUTE N3MEPEHNE.

lMony4eHHble Bamu caMoCTOSTENBHO pe3ynsTaThl N3MEPEHNI
HOCST NCKIIOYMTENBHO VH(OPMATUBHBIN XapakTep 1 He
MOryT 3aMeHNTb MeauLmHcKoro obcnepoBanust! O6eyante
pesynbTathl Balumx usmMepeHuin ¢ BpadoMm, HO HIi B KOEM
Ccny4vae He NPUHYMAaNTe CaMOCTOSTENbHbBIX PELLEHUI OTHOCK-
TENbHO NeYeHNst (HanpUMep, Mo UCMONb30BaHIO IEKAPCTB U1
X JO3NPOBKE), Onmpasicb Ha Hux!

He ncnonbayiite nprbop Ans n3mMepeHns apTepransHoro
[aBNEeHNs Y HOBOPOXEHHDIX JETEN U Y XKEHLLMH, CTpazato-
X npeaknamncueit. Mepen ucnonbaosBaHreM npuéopa ais
V3MEPEHUS apTepuanbHOro LaBNieHNst BO BpeMst GepeMeH-
HOCTU PEKOMEHAYETCS MPOKOHCYNBTUPOBATLCS C BPa4OM.
3aboneBaHys CUCTEMbI KPOBOOBPALLEHISt MOTYT NPUBECTH

K HenpasuibHbIM Pe3ynbTatam U3MEPEHUS UM CHUXEHNIO
TOYHOCTU M3MepPEHNS. [orpeLwHoOCTY B pesynbTaTax 13-
MEPEHUS TaKXXe BO3MOXHbI NPU MOHKEHHOM apTepuarb-
HOM [iaBneHni, AnabeTe, HapyLIEHNSX KPOBOCHABXKEHUS 1
CepAeyHOro puTMa, Npu 03Ho6e N APOXU.

He ncnonbayiite npréop Ans n3MepeHnst apteprasbHoro
[aBNEeHNs BMECTE C BbICOKOYACTOTHbIM XMPYPritHecknmM npu-
60pom.

MpymeHsiiTe Npu6op ToNbKO ANs ML, ¢ 06XBaTOM nnevya,
NpeayCMOTPeHHbIM napaMeTpamm npuéopa.



o OBpatnTe BHUMaHWE Ha TO, YTO BO BPEMSI HAKaYMBaHISi MOXET
6bITb HapyLLIEHa NOABKHOCTL COOTBETCTBYIOLLEI HacTy Tena.
© Bo Bpems M3MepeHIsi KpOBSHOTO [aBeHUs He AOMYCKaeTcs
npepbIBaHNe LMPKYNALMM KPOBY Ha AnnTenbHoe Bpems. Mpn
cboe B paboTe nprbéopa CHAMUTE MaHXETY C PyKW.
V136eraiiTe MEXaHN4eCKoro Cy>XXeHus, CAaBNBaHNS UK Cru-
6aHVs LUNaHra MaHXeTbl.
V136eraiiTe onUTeNbHOTO AABNEHNS B MaHXXETE 1 HacTbIX 13-
MepeHuii. HapyLueHne KpoBoOGpaLLEHNSI MOXET NPUBECTM K
NOBPEXAEHNAM.
Y6eauTechb B TOM, YTO K KDOBEHOCHBIM COCYyfaM PyKU, Ha KO-
TOPYIO HaKNafblBaeTCs MaHXeTa, He NOACOEAUHEHO MELNLIH-
CcKoe 060pyfoBaHIe (Hepe3 BHYTPUCOCYANCTBIN AOCTYM, apTe-
PUOBEHO3HbII LUYHT UAV NPY BHYTPUCOCYANCTON Tepanim).
He ncnonbayiite MaHXeTy y nnL, ¢ aMnyTUPOBaHHON rpyabto.
Bo nsbexaHve ganbHeimMx NoBPEexXAeHUn He KnaguTe MaH-
XKETY NOBEPX paH.
MnTaHne npnbopa NPonN3BOANTCS OT 6aTapeek Ui ot 6roka
nuTaHns. MomMHUTe, YTO NEPEHOC AAaHHBIX W X COXPaHEHe
BO3MOXHbI TONIBKO B TOM Cly4ae, ecnv npuéop nonyvaet
nuTaxve. B npubope cépackiBarotcs fara v Bpems, ecn
6aTapeiikn pas3psixkeHbl U 610K NUTaHNS OTCOEANHEH OT
3NEeKTPOCETH.
Mpu6op Ans U3MEPEHUs apTepuanbHOro AaBNEHNs OTKIOYa-
€TCs aBTOMATWYECKN, ECNN B TEYEHNE 3 MUHYT He Bbina Haxa-
Ta H1 0fiHa KHOMKa, 3TO NPOUCXOAMT A5 SKOHOMUW SHEPrin
6aTapeek.
[onyckaetcs ncnonb3osaH1e Nprnbopa ToNbKO B LENsX, yKa-
3aHHbIX B AaHHOI UHCTPYKLMM MO NPUMeHeHo. M3rotoButenb
He HeceT OTBETCTBEHHOCTU 3a YLLep6, BbI3BaHHbIN HeKBaNN(K-
LMPOBAHHBIM MK HENPaBUNbHBIM UCNONL30BaHNeM Nprbopa.
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A YKasaHus no XpaHeHuIo 1 yxoay

© Annapar COCTOMUT U3 MPELM3NOHHbIX 11 SNEKTPOHHbIX Y3M0B.

TOYHOCTb Pe3ynLTaToB UMEPEHUI U CPOK CRYXObl annapara

3aBUCAT OT TLATENLHOCTU 06paLLEHNS:

- MpenoxpaHsiATe Nprbop OT yaapoB, AECTBUS Bnaru, rps-
31, CUNbHBIX Kone6GaHuii TeMnepaTypbl 1 NPSIMbIX COMHEY-
HbIX Nlyyen.

- He ponyckaiite nageHuii npuéopa.

- He ucnonb3ayiite npn6op BO6N13M CUbHbIX SNeKTpomar-
HUTHBIX MONEN, HanpuMep, B6N3M paguoannaparypb! 1
MOGUNBHbIX TenedoHOB.

- Vcnonbayiite ToNbKO BXOAsLLME B 06BEM NOCTABKN UK
OpyurMHanbHble 3anacHble MaHXeTbl. B npoTueHOM cnyyae
NoNy4atoTCst HEBEPHbIE PE3YNLTaThl U3MEPEHUIA.

® He HaxxumaTb Ha KHOTMKW, NOKa He HafeTa MaHxeTa.
e Ecnu Bbl gnuTensHoe BpeMs He nonb3yeTech Nprbopom,

PeKOMEHLYETCS BbIHYTb 6aTapeiiku.

A YKa3aHus B oTHoLeHUM 6aTapeek

¢ [pornatbiBaHne 6aTapeek MOXET NPUBOAUTL K OMAaCHOCTU
O Kn3HK. Mo3TOMy XpaHuTe 6aTaperikn 1 u3nenus B He-
[OCTYNHOM A5 fieTeil MecTe. B cnyyae npornatsisaHns
6aTapeiikn He3aMegINTeNnbHO 06paTUTECh K Bpayy.

e 3anpeluaeTcsi 3apsxaTb UV peakTMBMpoBaThb 6aTapeiikn
MHBIMU crnocobamu, pa3bupaTtb x, 6pocaTb B OrOHb UK 3a-
MbIKaTb HAKOPOTKO.

® BuiTawute 6atapeiiki M3 annapara, €C OHY PaspsKeHbl
unu ecnn Bol ininTensHoe BpeMs He Nonb3yeTech Npréopom.
Takum o6pasom Bbl npegoTepalLaeTe yLiep6, KoTopblii



MOXET ObITb BbI3BaH BbIIMBLUMMCS 3nekTponuToM. Beerga 3. Onucauxue yctponcTea
3ameHsiiiTe Bce 6aTapenky OgHOBPEMEHHO.

® He ncnonbayinTe 6aTapeiikn pasnnyHbiX TUMOB, MapoK Uan
6aTapeliku ¢ pasnuyHol eMKoCTbto. [penMyLLecTBEHHO 1C-
nonb3ymnTe LenoyHble 6aTapeiku.

@ YKasaHus o PeMOHTY 1 yTUAN3auum

o Batapeiiki 3anpeLaeTcs Bbl6packiBaTb B GbITOBOI Mycop.
YTunusnpyiTe ncnonb3oBaHHble 6aTapeiikn Yepes CooTBET-
CTBYIOLLMI MYHKT c6opa OTXOA0B.

e He oTkpbiBaliTe npubop. HecobniofeHne BEAET K noTepe
rapaHTum.

® 3anpeLlaeTca caMoCTOATENbHO PEMOHTUPOBATL UK Pery-
nmpoBartb Npubop. B aTom cnyyae 6onblue He rapaHTupyeT-
cs1 6e3ynpeyHOCTb PaboThl.

© PeMOHT pa3peLLaeTcs BbIMOSHSATL TONbKO CEPBUCHON CryX-

6€ UM aBTOPU3MPOBAHHLIM CEPBICHLIM OpraHu3aLusm. Ho 1. Marxeta
nepeq nNobbIMU peknaMaLysiMn BHavane nposepkTe 6ata- 2. LLInaHr maHxeTbl
perikun 1, Npn HEO6XOAUMOCTH, 3aMEHUTE UX. 3. LLITekep MaHxXeTbl
© YTunmsupyiTe npnbop cornacHo Tpe6oBaHnsM 4. PazbeM Ans nopkno4eHns 61oKa nutaHmns 1
MonoxeHns 06 yTuan3aumm 3NeKTpUYecKoro n nHTepdeiic USB
aNeKTPOHHOro o6opyposaHus 2002/96/EC - WEEE — 5. Oucnnen
(Waste Electrical and Electronic Equipment). Mo Bcem 6. KHonkn coxpareHus M1/M2
BOMpOCcaMm Mo yTunmusauni obpatianTecb B COOTBETCTBYIO- 7. Kronka BKJ1./BbIKIT. @
LLYIO KOMMYHaJTbHYHO CIyXOY. 8. [ivcnneii MHaMKaTopa COCTOSIHUS MOKOS
9. Wkana BO3

10. Pa3bem ans wrekepa MaHXeTbl (C IEBON CTOPOHbI)
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WHavkauus Ha gucnnee:

1. [Jata/Bpems r T T 1
2. CucTonmyeckoe "N M JB:B5 dB/BR

[JaBneHne 1., -—) S=—) s
3. OuacTonmyeckoe 10 ‘ ‘ , ‘ AP

[aBrneHne ﬁ , '

4. ViamepenHoe sHaveve 9 Y -

§ u |
5. Cumson nynbca @ 8 o= 3
6. Bbinyck Bo3gyxa <D—’ -‘ '-’

(cTpenka) i
7. Homep sueiiki (M) ':l“L-l' &.!' "'_l' 4

namaTn/vHouKauns '—|—' [

CpefHero 3HayeHust 7 6 5

113 COXPaHEHHbIX B
namstu (5), yrpom (FF), Bevepom (FIM)
CUMBON NHAVKALN CMeHbI GaTapeiki
9. MNonb3osaTenbckas naMsTh () ()
10. pagauns BO3
11. CuMBON HapyLLEHMIn CEPAEYHOro pUuTMa ’.,}v_

8.

KomnbloTepHbili MHTepdenc

C faHHoro npuéopa Ans U3MepeHns apTepuanbHOro AaBneHUs
MOXHO TaKXe OTNpaBuTb U3MEPEHHbIE 3HAYEHUS HA KOMTBIOTEP.
[ins aToro Bam noHagobutcs cTaHgapTHbIA kabens USB (BxognT
B KOMMNIEKT NOCTaBKY), @ TaKxxe NporpamMMHoe o6ecrneyeHine
HealthManager.

[laHHOE nporpamMMHoe 06ecreyeHe MOXHO GecrnaTHo 3arpy-
3uTb B pasaene Cepsuc/3arpysku Ha caiite www.beurer.com.
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CucTtemHble Tpe6oBaHUs ANns NPOrpaMMHOro o6ecnevyeHus
HealthManager
1. MNopaepxuBaemMble onepaLoHHble CUCTEMbI:
e Windows XP SP3
e Windows Vista SP1 unu Bbiwe
e Windows 7
¢ Windows 7 SP1
e Windows 8
2. MNoppepxunBaeMble apXUTEKTYpbI:
® x86 (32 6uT)
® x64 (64 6uT)
3. TpeboBaHus K annapaTHOMy 06ecreyeHuto:
® PekomeHpyeTtcs: MuHUMyM Pentium 1 'L unu 6bicTpee
¢ O3Y He meree 1 TB
e CBo6OaHast NaMsTh B [MaBHOM pasfene Ancka He MeHee:
-x86 — 600 Mb
-x64 —15Tb
e [pachuyeckoe paspelleHne oT: 1024 x 768 nukcenen
e USB-nopt 1.0 nnn 6onblue

4. MoproroBka K U3MEPEHUI0

YcTaHoBKa 6aTtapeek ‘ O

© CHUMWTE KPbILLKY OTAENeHns
ans 6atapeek Ha 3afHeii CTo-
pOHe npubopa.

© BcTasbTe YeTbipe 6aTtapeiiki
1,5B AAA (ankanuHoBble, TN
LR03). O6si3atenbHo npocrne-
anTe 3a Tem, YTobbl 6aTapeiki
6bINN yCTAHOBMEHBI C Npa-
BU/bHON MONSIPHOCTBIO B CO-

4x1,5V AAA (LRO3)



OTBETCTBUN C MapKI/IpOBKOI?I. He MCHOﬂbSyﬂTe 3apsKaemble pesynsraTbl USMEpPEHNA C NX ,an0|7| 1 BpEMEHeM, a 3aTeM Bbl-

aKKyMyNSITOpbl. BOAMTb UX Ha 3KPaH.
e CHoBa TLUATeNbHO 3aKPOWTe KPbILKY OTAENeHUs anis 6ata- YoepxuBasi HaxxaToln KHorky coxparerust M1 v M2,

peex. MOXHO BbICTPEe HaCTPOUTb 3HAYEHNSI.
Bce anemeHTbI Aricnines otobpasaTcs Ha KOPOTKoe Bpems, Ha 3  ° Yaepxusaiite kHorky START/STOP @ Haxartoii B
avcnnee GyaeT MuraTb HAMKauus 24 h. YcTaHoBuTe aaty v 2 TeyeHue 5 cekyHp.

i Q

BPeMsl, BbIMOMHWB OMUCAHHbIE HIDKE AEACTBIS. 8« CromoLLbio KHOMOK coxparerna MA/M2 - | |
Mpy AAUTENBEHOM OTOGPAXXEHUM CUMBONIA 3aMeHb! GaTapeek = BbiGepuTe Xenaembilii acosoit hopmar RN
@ npoBefeHe U3MepeHnii HEBO3MOXKHO, CreayeT 3a- £  nroaTBepavTe BLIGOP HAXATMEM KHOMKM | -
MEHUTb Bce GaTapeiiku. [ocne u3BneyeHs 6atapeek 3 8§  START/STOP 02 NN
npnéopa faTy u Bpemsi HeobXo4MMO yCTaHaBNMBaTb 3aHOBO. '
CoxpaHeHHble B MamsATy Pe3ynbTaTbl N3MEPeHUii He CHEe3atoT. Ha gucnnee samuraer rog. N s =
He Bbl6paCbIBaVITevVICI'IOJ'IbSOBaHHble 6atapeiiku B 6bITOBOVA e C MOMOLLbH0 KHOMOK coxparerins M1/M2 = (=N
Mycop. YTunuaupyire ux Yepes Baluero aunepa SJ'IeKTPOO?O- BbIGEPUTE HY)XXHbIIl FOZ 1 MOATBEPANTE Bbl-
PYAOBAHWS N MECTHY!O TOUKY COOpa BTOPCHIPLA. [laHHbIi 60p Haxarnem kHorku START/STOP .
NopsiBoK AECTBIA MPEAnMcaH B 3aKOHOAATENbHOM MOPsiAKe.

PAAOK A peA A P Ha gucnnee 3amuraet mecsil. N
STV 3HaKN NPeaynpexmatoT 0 Hannyuy B / -1-
6aTapeiikax CneflytoLMX TOKCUYHbIX BELLECTB. . * G nomouwpio KHOMOK coxpareHis M1/M2 7N
Pb: caured, Cd: kagmui, Hg: pTyTe. £ BbiepuTe HyXHblli MecsLL U NoATBEpAMTe

[~} BbIGOp HaxkaTuem kHork START/STOP .
Ha gucnnee 3amuraet geHb. NV
! il
HacTpoiika yacoBoro chopmara, BpeMeHun U JaTbl e C nowmotsio KHOMOK COXpaHeHuA M1/M2 ’
B 3TOM MeHIO MOXHO MOC/Ie[0BaTeNbHO HACTPOUTb CEfyto- Bb|gepme HYXHBIN [iGHb 1 SI-I‘I?AF\E?I%'IE‘ICA)LS
e yHKL. BbIGOP HaXKaTMEM KHOMKM .
@ Ecnu BbiGupaetcsa 12-4acoBoil hopmart, nocnegosa-
| ®opmart BpemeHn | ')l fara |') | Bpemst | TeNbHOCTb OTOGPAXKEHNSA JHSA U MecsiLia MeHsieTCs.

B o6s3aTensHOM nopsiake HE06X0AMMO YCTaHOBWTL AaTy
11 Bpemsi. 3TO NO3BONMNT NPaBUIBHO COXPaHSTh B NamMsiTH
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Ha pyicninee 3amuratoT Yachl.

e C nomoLLbto KHoMok coxpaHeHust M1/M2
BblIGepUTE HY>XKHOE KOMMYECTBO YacoB
NOATBEPAMTE BbIGOP HAXKATUEM KHOMKM
START/STOP .

Ha pucnnee samuratot MuHyTBI.

e C nomoLLbto KHOMoK coxpaHeHust M1/M2
BbIGEPUTE HYXKHOE KONMYECTBO MUHYT 1

NOATBEPAUTE BbIGOP HaXKaTUeM KHOMKM
START/STOP ©.

Bpemsi

Wcnonb3oBaHue ¢ 6510KOM NUTaHUS

Mpr6op MOXKHO TakXe NCroNb30BaTh C 6IOKOM MUTaHNS.

[Mpwn aToM oTAENeHne Ans 6atapeek AOMKHO ObITb MYyCTbIM.
Bnok nutanus (Homep anst 3akasa 071.60) MOXHO Npro6pecTu
B CMeLuanm3npoBaHHOM MarasyiHe Unn Yepes CEPBCHYI0
cnyxoy.

© B Lensax npefoTspaLleHns BO3MOXHOr0 NOBPeXAeHNs npu-
60pa [ins U3MepeHUs apTepuanbHOro AaBneHns NCnonbayi-
Te ero TOMbKO C YKa3aHHbIM 3AeCb B6IOKOM MUTaHMS.
MopkntoyuTe 610K NUTAHNS K MPESyCMOTPEHHOMY ANst 3TOro
pasbemy npuéopa ANs N3MepeHs apTepransHoro Aasne-
HUS. BNOK NUTaHUs BOMKEH NOAKNIO4aTLCS TONBKO K ceTe-
BOMY HarnpsihXeHMI0, yKa3aHHOMY Ha Tabnnike Ha 060pOTHON
CTOPOHE YCTPOIiCTBa.

3aTeM BOTKHUTE CETEBON LUTEKEP OAOKa NUTAHNS B PO3ETKY.
lMocne ncnonb3oBanus Npubopa Ans U3MepeHus apTepuans-
HOro AaBNeHNst CHavana BblHbTe 610K NUTaHUS U3 PO3ETKM,
a 3aTem oTcoeAuHuTe ero ot npubopa. Mpu ob6ecTounBaHn
610Ka NTaHNs HaCTPOWNKY AaTbl 1 BPEMeHI Ha nprubope ans
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V3MEPEeHNs apTepuanbHoro fasneHns yaanaiorcs. OpgHako
COXpaHeHHble peaynsTaThl N3MEPEHISt OCTaOTCS B NAMATH
npuéopa.

5. A3mepeHne KpOBAHOIO faBsieHust

Moxanyincra, nepea N3mMepeHeM XpaHute npréop npu Kom-
HaTHOI Temnepartype.

M3mepeHrie MOXHO OCyLLLECTBASATL Ha JIEBOI N NPaBoii pyKe.

Hanoxutb maHxety

HapeHbTe MaHXeTy Ha O6HaXXeHHOe
neBoe npeanneybe. MNpumnte Mepsl,
YTOOGbI CAMLLIKOM TECHbIE 3IEMEHTbI
ofexapl nnu YTo-nnbo NHOEe He Hapy-
Luano HopManbHOe KpoBoobpaLLeHue
Ha pyke.

MaH»xeTa fomkHa 6bITb NoMeLLeHa

Ha npeanneybe Tak, YTobbl HIKHSIS ee
KpOMKa 6blfia Ha 2—-3 CM Bbille
JIOKTEBOrO cruba n pacnonaranach
Hap apTepuein. CoepuHuTeNbHas
Tpy6Ka AoMmKHa NoKasblBaTh B
HarnpaeneHun cepeayHbl NafoHN.
NOTHO, HO He CAULLKOM Tyro
06epHUTE CBOOOAHbI KOHEL, MaHXETbl
BOKPYF PYK/ U 3aCTErHUTE C MOMOLLbIO
3aCTEeXKM-NnNYy4K1. ManxeTta [omkHa
npuneratb Tak, YToObl Mof, HEE MOXXHO
6b1110 NPOCYHYTH ABa NanbLa.




BcTaBbTe WnaHr MaHXeTbl B pasbem

ANA LTekepa MaHXeTbl.

Tl

(D Ecnmn N3MepeHne BbINOTHAETCA Ha NpaBoM nneye, LWnaHr
AO/HKEH HaxoouTbCA Ha BHyTpeHHeI7I CTOpPOHE JIOKTA. I'Ipo—
cneguTe 3a TeM, 4TOObI pyKa He fiexana Ha LunaHre.

[aBnexuie B 1eBOVi U NPaBON PyKe MOXET OTNINYATLCS, HTO
06BSCHAET BO3MOXHOE pasnunyne B pesynstatax 13MepeHuii.
Bcerpa npoBoauTe N3MepeHIe Ha OfHO 1 TO XXe pyKe.

Ecnu pasnnyve B pesynsratax CNWKOM BEANKO, HEOOXOAMMO
06CcyauTh C BpaioM, Ha Kakoii pyke 6yayT NpOBOAUTLCS W3-
MEPEHNS.

Buumanue: Mpubop paspeLuaeTcsi MCNonb30BaTh TOMLKO C
opurMHanbHbIMK MaHxXeTamu. MaHxeTa paccyuTaHa Ha pyky ¢
o6xBaToM OT 22 0 36 cMm.

B cneunannanposaHHoM MarasuHe unu Yepes CEPBICHYIO
cny>6y MOXHO NproBpecTit MaHXeTy 6onbLLero pasmepa
LS OKPY>XXHOCTY Nnneya oT 35 fo 44 cm (Homep f1s 3akasa
163.387).

97

MpuHATL NpaBUIbHOE NOJIOXKEHNE

 [Nepeq KaxabIM U3MEPEHNeM paccnabnsnTech B Te4eHne
0Komo 5 MuHyT! B NpOTUBHOM Cry4ae BO3HUKAIOT HETOYHO-
CTV U3MEPEHUSI.

© /13MepeHust MOXXHO NPOBOAWTL B NONOXEHUN CUASA U B
nonoXxeHun nexxa.Cnepute npu 3ToM, YTo6bl MaHXeTa Ha-
XOAMnach Ha ypoBHe cepaLa.

o [1ns1 n3MepeHIsi KPOBSHOMO AaBNeHNst 3aiiMuTe yoo6Hoe
nonoxenue cuas. CrmHa u pyku SOmKHbI UIMETb OMopy.
He ckpetumBaiiTe Horwn. MocTaBbTe CTYMHN POBHO Ha Mo,

® YT06bI HE CKa3UTb pe3ynbTaTbl U3MEPEHNs, CliefyeT BECTH
cebsi BO BpeMsi UIMEPEHUS CMOKOIHO 11 He pa3roBapyiBaTh.

W3mepeHue apTepuanbHOro aaBneHust

Hanoxure MaHXeTy, Kak OnncaHo BbiLLe, 11 3aNMi1Te
YAOGHOE A7151 UBMEPEHIIS NONIOXKEHNE.

o [Insa 3anycka npubopa ans nsMepeHuns ap-
TepuanbHoro JaBneHy st HAXXMIUTE KHOMKY
START/STOP (. Bce anemeHThl gucnnesi
0TOGPAXAIOTCS Ha KOPOTKMIA MPOMEXYTOK
BPEMEHI.

# d5:88 36/88

WU3mepeHune

Mpouecc na3MepeHIst Ha4HEeTCs aBToMaTnye-
CK1 Yepes 3 CeKyHabl.




WU3mepeHne

MaH>xeTa HakauMBaeTCa aBTOMATNYECKM.

@ MN3mepeHne MOXHO npepBaThb B NIl060e BPEMS Haxa-
Tvem kHorkn START/STOP .

[laBrneHne Bo3gyxa B MaHXeTe MEAJIEHHO CHIXKAETCS.
Mpy pacnoaHasaHN CKIIOHHOCTIA K BbICOKOMY aBeHmio
MaHXXeTa BHOBb BYAET HakadaHa, 11 jaBrneHIe B Hell CHoBa
yBenuuuTes. Moka pacrosHaeTcs nynsc, 6yaeT otobpa-
xarbcs cumeon nysnsca @@.

o OTO6pPa3ATCA pesynbrarhl UISMEPEHNS Cu-
CTONMYECKOrO, NACTONNYECKOrO AABNEHNs
1 nynbca.

o Kpome Toro, nog, Ancrneem 3aropurcs
CVMBON, NOKa3bIBAIOLLMIA, AOCTATOYHO NN
CMOKOIHbIM GbISI0 COCTOSIHIE CUCTEMbI
KPOBOOGpALLEHNS1 BO BPEMSi U3MEPEHIS
KPOBSIHOIO AaBNeHNs (3eneHblil CUMBON =
CMOKOIHOEe KpoBOOGpaLLeHe; KpacHbIN
CMBON = HEOCTATOYHO CMOKOIHOE KpOo-
BOOGpALLEHNE).

O6partuTe BHMaHe Ha yKasaHusi, npu-
BefeHHble B rmase «OLeHKa peaynsTaTos/
lMoka3aHusi HAMKaTopa COCTOSIHYS OKOs»
[@HHOI UHCTPYKLMN MO NPUMEHEHUIO.

e £-__ nosiBnsieTCsl, ecnv usmepeHue He yaa- |
NOCb BbINOMHNTL NPaBUNbHO. BbinonHuTe
LeiicTBuA, onncaHHble B rnase «CoobLue-
HIe 06 oLLNGKe/yCTpaHeHe Hencnpas-
HOCTEl» [aHHO MHCTPYKLM MO NPUMeHe-
HIIO, N MOBTOPUTE U3MEPEHME.

98

© Tenepb Npy NOMOLLM KHOMOK coxpaHeHus M1 nnn M2
Bbl6epyuTe NoNb30BaTENLCKYIO NamMsTb. Ecnm Bl He
BbIGpany Nonb30BaTesNbCKYH0 NaMsiTb, TO Pe3ynbTaT 13-
MepeHus ByfeT COXpaHeH B Mob30BaTeNbCKON NamsiTin
nocnefHero nonb3osartens. Ha aucnnee nosisnsercs
COOTBETCTBYIOLL CUMBOS (1) MW (2).

BbikntounTe npubop Ans n3MepeHust aptepuanbHo-
ro AaBneHus,, Haxas kKHornky START/STOP (D. Takum
06pa3oM B BbIGpaHHOI Nob30BaTENbLCKON NaMsTH
COXPaHNTCA peaynsTaT U3MepeHus.

Ecnu Bbl 3a6ygeTe BbIKNOUUTb NPUG0P, OH BbIKIIO-
YUTCA aBTOMaTNYECKN Yepe3 3 MuHyThI. [laxe B aTOM
cnyyae pesynbsrar n3MepeHust GyaeT COXpPaHeH B Bbl-
6paHHoON 1N nocnegHeil UCNoNbL30BaHHON NoNb30Ba-
TENbCKON NamsiTu.

lMNepen o4epenHbIM N3MEPEHEM BbDKAUTE
He MeHee 5 MuHyT!

WU3mepeHune

6. OueHka pe3ynbTaToB
HapylweHus cepge4Horo putma:
[aHHbIi annapat MOXeT BO BPeMsi U3MepeHst UAeHTUhULM-

poBaTb BO3MOXHbIE HAPYLLEHNA cepaedHHoro LI,I/IKJ'Ia 1 B NOA06-

HOM Crlyyae ykasblBaeT Ha 310 NMKTOrpaMmMon .
3T0 MOXET CYXWTb MHAKATOPOM apUTMUU. ApI/ITMI/IH 3970 3a-
6oneBaHye, Npu KOTOPOM CepLeYHbIN PUTM HapyLLaeTes u3-3a
MOPOKOB B GUO3NEKTPUHECKOII CUCTEMe, KOTopast yNpaBnsieT
cepAeyHbIMM cokpaLLieHrsiMi. CUMNTOMBI (MPOMYLLEHHBIE 1A
NpeXaeBpeMeHHbIe CepHeyHble COKPaLLEHNsl, MELIEHHDIN



NN CAULKOM BbICTPbIA MyNbC) MOTYT BbI3bIBATLCS, CPEAM
npoyero, 3a6onesaHNsMN cepaLa, Bo3pacTom, (husmnonoruye-
CKOIi MPeAPacroNoXeHHOCTbIO, Ype3MEPHbIM YNoTpebneHnem
TOHU3NPYIOLLMX 1 BO3GY>AAIOLLMX MPOAYKTOB, CTPECCOM WK
HegochInaHmem. ApUTMUSt MOXET BbITb 0GHapPY)KeHa TONBbKO Npu
06CneaoBaHIi BpaioMm.

MoBTOpKTE N3MepeHIe, EC MMKTOrpaMmMa '~W— nosiBNsieTcst
Ha Aaucnnee nocne U3MepeHns. Y4TuTe, YTo nepeq n3amMepeHu-
€M Bbl JOMKHbI 5 MUHYT OTHOXHYTb, & BO BPEMS U3MEPEHIs
He [LOMKHbI rOBOPUTL U ABUraTbest. Ecnv nuktorpamma "‘
MOSIBISIETCA 4acTo, 06paTUTECh K BpaYy. CaMOﬂ,VIaI'HOCTVIKa ]
camoreyeHe Ha OCHOBaHWN PE3YNLTaToOB U3MEPEHNIA MOTYT
6bITb onacHbIMK. O6s3aTenbHO BbINOMHANTE YKa3aHus Bpaya.
CornacHo gupekTrBam/onpeaeneHus BcemnpHoii opraHmaa-
Lum 3gpaBooxpaHenust (BO3) 1 HOBELIMM UCCefoBaHsSM
pe3ynbTaThl U3MEPEHUIn MOXHO KnaccuuumposaTh 1 oLe-
HUTb, KaK yKa3aHo B HIDKecneaytoLLen Tabnuue.

Knaccudmkauus BO3:

CornacHo AnpekTBamM/nonoxeHnsM BeemmnpHol opraHmsam
30paBooxpaHeHust (BO3) u HoBeMMMN nccnefoBaHnsM pe-
3yNbTaThl U3MEPEHNI T MOXXHO KnaccuduLmMpoBaTh 11 OLeHMBaTL
B COOTBETCTBIW CO CnepytoLLiei Tabnuueii.

O6paTuTe BHUMaHWE, 4TO 3TO YCPeAHEHHbIE 3HAYEHIS, CyXxa-
LLie TOMbKO ANs NPUGAN3UTENBHOrO OPUEHTUPOBAHNS, Tak Kak
VHOVBUAYaNbHble 3HA4YEeHUs apTePUaNbHOro AaBeHNs MOryT
BapbUPOBATLCS B 3aBUCUMOCTY OT NPUHALIEXHOCTY K TON UK
HOW BO3PACTHOMN rpynne, a Takxxe ApYrnx UHANBUAYa bHbIX
0COBEHHOCTEN.

BaxxHo perynsipHo KOHCYnbTUpOBaThCs ¢ Bpa4om. Bpay onpe-
nenuT Baluu nHavBuayanbHble 3Ha4EHNS HOPMabHOTO apTe-
puanbHOro AaBneHNs, a TaKxKe 3Ha4eHNs1, KOTOpble MOTYT BbITb
anst Bac onacHbiMu.

JvnanasoH 3Ha4eHuit apTepuanbHoro gasneHus (Cucrona (B Mm pt. ct.) |[iuactona (B mm pr. cT.) |Mepa

YpoBeHb 3: cunbHas rMnepToHmus >=180 >=110 O6patuTbes K Bpady

YpoBeHb 2: rUNepToHUs CPEAHEN TAXXECTU 160-179 100-109 O6patuTbes K Bpady

YpoBeHb 1: nerkas runepToHus 140-159 90-99 PerynsipHblii KOHTpONb Y Bpaya
Bbicokoe HopmanbHoe 130-139 85-89 PerynsipHblii KOHTpONb Y Bpaya
HopmanbHoe 120-129 80-84 CaMOKOHTPOJb

OnTumansHoe <120 <80 CaMOKOHTpPOJb

WeTounnk: BO3, 1999

Fpa,qaum;l Ha gucnnee n Lkana Ha np|/|60pe MNOKasblBakoT, B
KakoM AnanasoHe HaxoauTcs nsMepeHHoe AasneHune. 3HayeHns
CUCTONNYECKOro 1 AnacTofin4ecKoro aasneHns AOMKHbI HAXOAUT-

A B pa3nnyHbix npepenax BO3 (Hanp. cuctonuyeckoe fasnenne
— BbICOKOe B A0ONYCTUMbIX NPefenax, a AuacTonnyeckoe — B
LOnyCTUMbIX Npefenax), Toraa rpaduyeckoe feneqre BO3 Ha



npubope Bcerpa byaet otobpaxarb Gonee BbICOKME Npeaens,
KaK B OnMcaHHOM MpUMepe: BbICOKOE B OMYCTUMbIX Mpefenax.

MokasaHus MHaMKaTopa COCTOSIHUS NOKOoS (nyTem
AVarHoCTUKM reMoMHaMU4YeCKol CTabuNbHOCTH)

Camas pacnpocTpaHeHHas OLUMOKa Npu N3MEPEHN AaBNeHUs
COCTOUT B TOM, YTO BO BPEMSI UBMEPEHNS KPOBAHOE AiaBNieHne
He COOTBETCTBYET AABNEHMIO B COCTOSIHWN NMOKOS (reMopuHa-
Muyeckas cTabunbHOCTb), T. €. B 3TOM Cily4ae 3Ha4YeHUst CUCTO-
JINYECKOro 1 ANaCTONMYECKOrO AaBNEHUS HEBEPHbI.

[laHHbI Npn6op BO BPeMs N3MEPEHISt aBTOMATNYECKM pe-
LLIAeT, HAXoAUTCA N cUCTEMa KPOBOOGPALLEHNS B COCTOSIHUN
MOKOS U HET.

Ecnun npubop He nomny4yaeT AaHHbIX O HEJOCTATO4HO CMOKOA-
HOM KPOBOOBPALLIEHIM, CUMBON \ (reMoavHaMu4eckas cTa-
6UNBbHOCTb) FOPUT 3€MEHbIM LIBETOM, U pe3ynsTaT N3MepeHust
MOXET BbITb 3anncaH Kak JOMONHUTENBHO NOLTBEPXKAEHHOE
3HaYeHVe KPOBSHOrO AaBJEHNIsi B COCTOSIHAY MOKOSI.

\\ 3ENEHBIN: Hanuuue reMoauHaMnueckoil CTaGUnbHOCTH
3HaveHUs CUCTONNYECKOrO 1 O1acTONMYeCKOro AaBneHns
13MepPEHbI MPU [OCTATO4HO CMIOKOHOM COCTOSIHIAW CUCTEMbI
KpoBOOGPALLEHNS U fOCTATOHYHO TOHHO OTPaXKAKT KPOBSHOE
[LaBeHie B COCTOSIHUM MOKOS.

Mpy HaNMYUN [AaHHBIX O HELOCTATOYHO CMOKOIHOM COCTOSHUN
CUCTEMbI KPOBOQGPALLIEHNS (reMOAMHaMI{ecKast HeCTabub-
HOCTb), CMBON \\_\ rOpUT KPacHbIM LiBETOM.

B aTom cnyyae n3mepeHue cregyet NoBTOPUTL MOCHE HEKO-
TOPOro BPEMEHY YMCTBEHHOTO 1 hr3nyeckoro 6e3peiicTams.
KpoBsiHOE AiaBneHmne Heo6X0aMMOo U3MepsiTb NP OTCYTCTBIN
KaKon-n1M60 YMCTBEHHOMN 1N hr3NHECKON LesTeNbHOCTH, Tak
KaK OHO SIBMSIETCS BaXKHbIM OMOPHBIM MoKasaTtenem s aua-
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FHOCTUKW NOBbILLIEHHOIO KPOBAHOIO AaBNeHNd, a 3Ha4uT, 1 4N
ynpasneHna MegukKkaMmeHTO3HbIM fie4eHnemM nadneHTa.

.
\‘.\ KPACHbIN: OTcyTCTBME reMogMHaMU4eckon
cTabunbHOCTU

BronHe BeposiTHO, N3MEPEHIEe CUCTONMYECKOTO 1 ANacToNN-
YECKOro KPOBSIHOMO aBneHs Gbli1o NPOBEAEHO NpY HECTO-
KOWHOM COCTOSIHWW CUCTEMbI KPOBOOBPALLEHUN, 11 NO3TOMY
pesynbTaThl UI3MEePeHUI OTAHAKOTCS OT NOKa3aHui KPOBSHOMO
[LABNEHNS B COCTOSIHUM MOKOS.

MoBTOPUTE N3MEPEHIE HE PaHbLLE YEM NOCE 5-MUHYTHOrO
nepuofa nokos 1 paccnabnexns. Pacnonoxurech B JOCTATOY-
HO yAOBHOM 1 CMOKOWHOM MECTE, OCTaBalTeCh B COCTOSIHUN
MOKOS1, 3aKPOIiTe rnasa, noctapanTech paccnabuTbeCs u Abln-
Te POBHO M CMOKOIHO.

Ecnu npu nocnepytoLem n3mepeHin BHOBb NOSBASIOTCS
[laHHble O HE[OCTATO4YHON CTabUNBHOCTY, OTAOXHUTE eLle 1
CHOBa NOBTOPUTE U3MepeHne. Ecnu ganbHeilune peaynsTarsl
3MEPEHUii OKa3annch HeCTabunbHbIl, 3HAYUT OHI OTOOPaXKa-
0T NoKasaTenu KPOBAHOMO AaBNEHNS NPU HECMOKOMHOM KpO-
BooGpaLLeHn, Tak Kak Bam He yaanoch BO Bpemsi U3MepeHus
NPUBECTN Ce651 B COCTOSIHUE MOKOS.

B paHHOM cnyyae npuyuHO MOMIO CTaTh HEPBHOE Hanpsxe-
HIe, KOTOPOE He NPOXOAUT MOCNe HENPOAOIHKUTENLHOMO OT-
Ibixa. Kpome Toro, ctabusibHOMy U3MEPEHMIO apTepUanbHOro
LABNEHNS MOTYT NOMeLLaTb HaPYLUEHNS CEPLEYHOro puTMa.
MomeluaTb CNOKOHOMY KPOBOOGPALLEHWIO MOTYT pasHble
NPUYKHBI, TaK1e Kak Guandeckne HarpysKku, yMCTBEHHOE
HanpsKeHne unm oTeneYeHe, pasroBop N HapyLUEeHNs cep-
[le4HOro puTMa BO BPEMS U3MEPEHNS LaBNEHNS.



B nopasnsitoLLeM GONBLUNHCTBE CNyYaes NPYMEHEHIs AarHo-
CTUKa reMOLMHAMUYECKOI CTaBUIBHOCTN LaeT JOCTOBEPHbIE
CBeEeHIsi 0 TOM, U3MepS/IOCh NN KPOBSHOE AABNEHIE B CO-
CTOSIHWW NOKOS. HeKOoTOpble NaUMEHTbI C HAPYLLIEHUAMY Cep-
Lle4HOro PUTMA UMK UCTbITBIBAOLLME ANIMTENBHOE YMCTBEHHOE
HanpshKeHNe MOryT AONTOe BpeMsi 0CTaBaTbCs reMOofHaMm-
YECKI HECTABUNBHBIMU, AaXXe MOCNE HECKOBKIIX NepepbiBOB
Ha oTAbIX. TOYHOCTb ONpPeneneHns KPOBSHOMO AABNEHUS B CMO-
KOWHOM COCTOSIHIN B J@HHOM Clly4ae MOXET BbITb OrpaHnyeHa.
[narHocTuka reMofyHamMn4eckon cTabunbHOCTH, Kak 1 nobas
13MEPUTENbHAS METOAMKA, UMEET OrPaHNYEHHY0 TOYHOCTb
OMNpEeENeHs 1 MOXET B OTAENbHbIX ClyYasx NPUBOAUTL K OTO-
6padkEHNIO HeMpaBUIbHbIX NokasaTeneit. iamepeHue KpoBsiHO-
ro [asneHusi, NP1 KOTOPOM 6bIfI0 YCTAHOBEHO CMOKOIHOE Kpo-
BOOGpaLLEHIE, SIBASETCS OCOOEHHO HAAEXHbIM PE3YSbTaToM.

7. NMpocmoTp U yaaneHne pesynbtaTos
n3mepeHus

PesynbTaThl KaXK[oro yCrneLwwHoro n3MepeHns CoxpaHs-
I0TCA C yKasaHneM [athbl U BpeMeHun namepeHus. Korga
KONMM4ECTBO COXPaHEHHbIX PE3YNLTaTOB N3MEPEHNs
npesbiwaeT 60, 6onee paHHNE JaHHbIE aBTOMATUHECKM
YOanawTes.

© YT06bI NEPENTI B PEXUM BbI30BA AaHHbBIX U3 NaMSTH,

cHavana BKoumMTe Npuéop. [Ns 3Toro HaXXMIUTe KHOM-
Ky START/STOP .

e [locne NONHO3KPaAHHOTO N306PaXKEHNS B TeUeHe
3 cekyHp HaxxaTuem KHonku coxpaHenust M1 nnn M2
BbIGEPUTE HY)KHYIO NONb30BATENLCKYIO NaMsTh (M ().

Monb3oBaTenbckas NamsATb
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Monb3oBaTenbckas NamsATb

CpepHue 3Ha4eHus

- [nsi npocMoTpa CoXpaHeHHbIX B NOMb30BATENLCKON
NamsITU Pe3yTAToR UBMEPEHNIA f) HAXXMUTE KHOMKY
coxpaHeHns M1.

- [1ns npocMoTpa CoOXpaHeHHbIX B MOAL30-
BaTeNbCKOV NaMATN Pe3ynsTaTtos n3Mepe-
HUAiA () HaXxMUTE KHOMKy coxpaHeHus M2.

Ha pucnnee nosisutcs pesynbraT nocnegHe-
ro N3MepeHns.

® HaxmMnTe COOTBETCTBYIOLLYIO KHOMKY coxpaHeHust (M1
v M2).

@ Ecnu Bbi6paHa nonb3osatenbckas namstb, Haxmu-
Te KHOMKY coxpaHeHus M1.
Ecnu BbiGpaHa nonb3oBaTenbekas NamsaTb2, HaxXMu-
Te KHOMKY coxpaHeHust M2.

Ha gucnnee samuraer A.

OTob6pasnTcsi cpeaHee 3HayYeHNe BCex Co- ,' E'S
XpaHeHHbIX B JaHHON Nonb30BaTeNbCKoi ’:1‘3
namsTV Pe3ynLTaToB M3MEPEHNIA. si@'\,._-{, !-. =

® HaxmMnTe COOTBETCTBYIOLLYIO KHOMKY coxpaHeHusi (M1
i M2).

Ha gucnnee samuraet AN,

OT06pasuTcs cpefHee 3Ha4eHne pesynb- A ,' ,‘ E,'
TaToB YTPEHHUX U3MEPEHUii 3a nocneaHne ¢ 5551
7 pHeit (ytpo: 5.00—9.00). .13;5'27‘1: e




CpepHue 3Ha4eHus

Pe3ynbratbl OTAENbHbIX M3MEPEHWIA

® HaxxmnTe COOTBETCTBYIOLLYIO KHOMKY coxpaHerus (M1 & * 4706kl yAaNMTL COAEPXMMOE COOTBETCTBYIOLUEN NONb-
v M2). & 30BaTeNbCKON NamsTh, CHavana BblbepuTte Nonb3oBa-
Ha gucnnee samuraet Pfl. ‘Z’- TENbCKYIO NAMATb.
OT06pPa3nTCs CpeaHee 3HadeHne pesynb- P H'IB g 33['VCTV'T9 3anpoc pesynbTaToB OTAE/bHbIX U3Mepe-
TaTOB BEYEPHIX U3MEPEeHUii 3a nocneaHne ' '%-, o .
7 nHeit (Bevep: 18.00—20.00). vt .'5—_3' ¢:§ o HaxxmuTe KHOMKM coxpaHeHust M1/M2 u ygepxuBsaiite
S g UX HaXaTbIMI B Te4eHNe 5 CeKyHA.
 [1py NOBTOPHOM HaXaTun COOTBETCTBY- SRR © Bce 3HaueHus TekyLLeil Nonb30BaTeNbCKOM
foLLel KHonKW coxpaHerus (M1 nnn M2) 0 "E‘F" % namaTy 6yayT yaaneHol. E ,’_
Ha AuCchnee 0 0TOBPA3NTCS pesynkTaT " TRE 3 3l
nocneaHero U3MepeHus (B ka4ectse Npu- |« . ] 2 Ly
Mepa ncrnonb3ayetcs namepenue 03). B03. 63 E
o Ecnn elle pas HaxaTtb Ha KHOMKy coxpaHerus (M1 nm
M2), MOXHO MPOCMOTPETL PE3ybTaTbl KOHKPETHbIX 8. Mepepaya pe3ynLTaToB U3MEPEHMS
USMEPEHIN. C nowmouypto USB-kabens nogkntouute Batw npu6op ans ns-
® YT06bI BHOBb BbIKNIOUUTD |'|pvl60p, HaXXMUTE KHOMKY MepeHs apTepuanbHOro AaBeHnst K KOMMbOTepY.
START/STOP ®. Bo Bpems n3mepeHus faBneHus nepefada AaHHbIX HEBO3-
/13 MeHI0 MOXXHO BbINTY B N060€ BPEMS HXKaTueM MOXKHa. pp——
kHonku START/STOP . I
Ha gncnnee otobpasutcs uHaukaTop nogksoderus | 1 b
Kk komnbtoTepy (PC). anyctute nepepady faHHbIX Il |
Ha komnbtoTep B nporpamme HealthManager. Bo [ |
BpeMsi nepefaqy faHHbIX Ha gucrnee ovc. 1

oTobpakaeTcst aHuMauyisi. B cnyyae ycneLuHoi

nepenayu faHHbIX NOSIBUTCS COOBLLEHME, Kak F

rnokasaHo Ha puc. 1. Ecnu Bo Bpems nepegayn ™)

[aHHbIX NpomsoLuna owwnbka, Ha gucniee -—

MOsIBUTCSl COOTBETCTBYHOLLEE COOBLLEHNE, ,’— ~

npepcTaBneHHoe Ha puc. 2. B atom cnyyae = >
pvc

102




npepsuTe CoeanHeHne C KOMNbOTEPOM 1 nepesanyctute
nepegavy AaHHbIX.

Mpu6op st U3MepeHust apTepuanbHOro faseHust aBToMa-
TUHECKI OTKIIKOHAETCS, ECIIN OH HE UCTONb3YETCs B TeYeHNe
30 CceKyHA, a Takxe B Cllysae NpepbiBaHms CBS3N C KOMIbO-
TEPOM.

9. Ounctka u xpaHeHue npuoopa

© OCTOPOXHO OUUCTITE NPUGOP 1 MAHXKETY CNErka CMOYEH-
HOW TPSINKON.

© 3anpeLlaeTcs 1CnoNb30BaHNE YACTSALLMX CPEACTB UK pac-
TBOpUTENeEN.

* He gonyckarite nonagaHue npuéopa B BOAY, T.K. B pesynsrate
B HErO MOXET NPOHNKHYTb XXMAKOCTb M MOBPEANTL Npréop.

* [pn XxpaHeHu annapara Ha Hero Henb3s CTaBUTb TSHKENbIe
npesMeThbl. 3anpeLaeTcs CUNbHO NepernbaTb CoeaNHUTENb-
HYI0 TPYOKY MaHXeTbl.

10. Coo6LeHuns 0 HeucnpaBHOCTSAX /
YcTpaHeHue HencnpaBHOCTEN

[Mpu HEMCMPABHOCTSIX Ha [ANCTI/IEe MOSIBMSETCS COOBLLEHe

Er .

Coo6LLeHns 06 oLumbKax NosBNSIOTCS, €CNN

® He yaanoch N3MepUTb CUCTONNYECKOE UNN AUACTONNYECKOe
naBneHvie (Ha aucnnee nossnsieTcs Hagnues Er {unn Er2);

® 3HAYEHS U3MEPEHIIS CUCTONIMYECKOrO UK AUACTONNYECKO-
rO AaBNeHNs He BXOOAT B ANanasoH naMepeHns (Ha aucrnee
nossnseTcs Hagnucs Hinnu Lo);

® MaHXeTa 3aTsHyTa CANWKOM CiaBo U CIMLLKOM Tyro (Ha
avicnnee nosiensetcs Haanuek Er 3 uan Er4);
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© BO BpeMs HaKa4uMBaHVs BO3AyXa LaBneHne NpesbIcuio
300 MM pT. CT. (Ha avcnnee nossnseTca Haanuck Er 5);

® HakayuBaHue pantes 6onee 160 ¢ (Ha gucnnee nosiBnsieTcs
Hagnues Erb);

© npown3oLlen c6oii B paboTe crucTeMbl v npuéopa (Ha auc-
nnee nosienaetcsa Haanuck Er R, Er D, Er Tunn ErB);

e Garapeliki nouTn paspsikeHsl @,

® He yfanoch OTNpaBuUTb AaHHble Ha KOMMbIOTEp (Ha aucnnee
nosiensieTcst coobenme PL Er).

B Takux cnyyasix BbINoMHATE NOBTOPHOE 3MEPEHME.
CnepyTe 3a TeM, YTOObI Bbl He BUranChb 1 HE FOBOPUIN.
Mpu HeobXoAMMOCTN ycTaHOBUTe GaTapeiikn CHoBa Ha MECTO
1NV 3aMEHUTE UX.

CurHan TpeBoru npy HecoGMoAEHUN TEXHUHECKNX

DaHHbIX — onucaHue
Ecnu nsmepeHHoe 3HadeHne apTepuansHoro AaeneHuns (cucto-
NINYECKOrO UK ANaCTONNYECKOro) HaXO[AMNTCS 3a Npeaenamu
rpaHL, yKasaHHbIX B pa3gene «TeXHUYECKUEe AaHHble», Ha
Lucnnee otobpasnTcs CUrHan TPEBOTY, UMEOLLWIA BUE, CO-
o6wieHus «Hi» nnn «Lo». B aTom cryyae cnepyet 06patntbes K
Bpayy U1 NPoBepUTL NPaBUILHOCTL MPOLIEAYPbI U3MEPEHNS.
PaHNyHble 3Ha4eHUs curHana TPeBOru YCTaHOBMNEHbI Ha
NPEnNPUSTAN-U3rOTOBUTENE W HE MOTYT ObITb N3MEHEHBI UMK
neakTtusnpoBaHbl. CornacHo ctaHgapty IEC 60601-1-8, atn
3HaYeHNs obnafatoT HU3KUM NPUOPUTETOM.
CwrHan TpeBoru npy HECOBNIOAEHNN TEXHUYECKIX AaHHbIX HE
TpebyeT cOpoca 1 OTK/Io4aeTes camocTosTenbHO. OTobpaxa-
eMbIil Ha AUCTiNee CUrHan 1cyesaeT aBToMaTn4ecky NPUMEPHO
Yyepes 8 cekyHA.



11. TexHM4Yeckune faHHble

AnekTponu- 4x1,5B —— — Garapeiku Tuna AAA
Mogenb Ne BM 55 TaHue
Tun M1002 Cpok cnyx6bl  [1na ok. 200 n3mepeHuii, B 3aB1CUMOCTH OT
Meton OCUMIINOMETPIHECKOE, HENHBAINBHOE M3MEpe- 6aTapeek BbICOTbI KPOBSHOTO [JABNEHVS U AABNEHUS
)
13MepeHuns HIie KPOBSIHOMO [JaBNeHNs Ha nneye HakaqnsaHs
[nanazon [laanerute & marbxeTe 0-300 MM pT. CT MpuHagnex-  MaHxeTa, MHCTPYKLMS MO MPYMEHEHUIO,
. CT,, 2 AR

13MepEeHUii ans cuctonudeckoro 60-260 MM pT. CT., Hoc é ?:‘KT:pe';K:' L’j’ei;:"a , USB-katen,

ans guactonuyeckoro 40-199 mm pr. cT., Y ANA Xp

Mynbc 40-180 ynapos/MuH. Knaccundu- BHyTpeHHee nuTaHwe, IPX0, 6e3 AP nnm APG,
To4HoCTb +3 MM PT. CT. 418 CUCTOSIHECKOrO Kaumst NPOACIKNTENLHOE 1CMONb30BaHIe, anmnka-

+ . CT. ,
MHAVKaummn +3 MM pT. CT. iNS AMACTONNYECKOrO, Top vna BF

0,

nynbC +5 % OT OnpepensiemMoro sHadeHvs B cBA3Y C pa3BUTIIEM MPOfYKTa KOMMaHUs OCTaBNSET 3a CO-
HapexHocTb  MakcumanbHO AOMYCTUMOE CTaH[apTHOe OT- 601 NpaBo Ha N3MeHeHVe TEXHNYECKUX XapaKTepucTuK 6e3
13MEPEHIA KJIOHEHUE M0 PE3YSITaTaM KIMHINHECKIX UCTIbI- NpenBapUTENbHOMO YBEROMIEHIS.

TaHWi: 8 MM PT. CT. A8 CUCTONMHYECKOro/ . .

8 MM PT. CT. [i/151 AMACTONMHECKOrO AABIEHNsI ® [laHHbI NPMGOP COOTBETCTBYET €BPOMNECKOMY CTaHAAPTY
MavsTs 2 % 60 s4eeK NaMsTI EN60601-1-2 1 aBnsieTca npegMeTomM 0CobbiX Mep nNpego-

CTOPOXXHOCTU B OTHOLLIEHWW 3NEKTPOMarHUTHOW COBMECTH-

Pasweps! A 186 mm x LLI 95 mm x B 56 mm MocTu. CreayeT y4ecTb, 4TO NepeHOCHbIE 1 MOBUIbHbIE
Bec MpumMepHo 467 r (6e3 6aTapeek) BbICOKOYaCTOTHbIE KOMMYHVKaLMOHHbIE YCTPOCTBA MOTYT
Paamep oT 22 10 36 cM NOBNWATb Ha faHHbIA NpuGop. bonee ToYHbIE AaHHbIE MOX-
MaHXXeTb! HO 3anpOoCKTb MO yKa3aHHOMY afipecy CEpPBUCHOI CyXObl
[on. ycnoeust ot +10°C o +40°C, <90 % npw oTHOCUTENb- v HawuTiA B KOHLIE MHCTPYKLIAIA 1O MPUMEHEHIO.
SKCTUyaTaLm  Hoil BIIaXKHOCTH BOyXa (663 0BpasoBaHus e [pnbop cooTBeTCTBYET TPeboBaHWAM aupekTusbl EC 93/42/

KoHAeHcara) EC o mepunumHckom 060pynoBaHum, 3aKoHa 0 MEAMLIMHCKOM
Lonyctavbie o7 -20°C o +55°C, <90 % npi oTHOGHTENbHOM obopyfoBaHny, a TaKxe eBponeiickux ctaHgaptos EN1060-1

, <

ycnosusa xpa-

BnaXKHoCTn Bo3gyxa, 800-1050 rlMa pasnexns

HEHIS 11 TPAHC-  OKPYXKaloLLelt cpefpl

MOPTUPOBKM
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(HenHBa3NBHbIe NPUGOPbI A U3MEPEHIS apTepnanbHOro
faBneHusi, yacTb 1: obme Tpebosanusi) n EN1060-3 (HenH-
Ba3VBHble NPUGOPbI 4715t UBMEPEHIIS apTeEpUaNbHOTO AaBne-
HUSY, YacTb 3: AONONHNTENbHbIE TPEGOBAHUS K ANeKTpoMexa-



HYECKNM CUCTEMaM N3MePEHNst apTepuaibHOro AaBNeHs) CepBYCHbIN LIEHTP: 109451 r. Mocksa,

1 [EC80601-2-30 (MemuUMHCKIe aneKTpuyeckne npuoopsl, yn. Mepepsa 62, kopn. 2,
yacTtb 2-30: ocobble npegnucaHns no obecneyeHunio 6es- Ten(chakc) 495-658 54 90
0MnacHOCTU, BK/OYas OCHOBHbIE OCOBEHHOCTY NPOU3BOAN- bts-service@ctdz.ru
TENbHOCTIN aBTOMATN3MPOBaHHBIX HEVHBA3VBHbIX MPMGOPOB

L/15t UBMEPEHIIS apTepuanbHOro AaBeHUs). [lata npogaxm

TouHOCTb f@HHOrO Nprbopa Ans 3MepeHst apTeprasbHOro

aBneHns 6bina TWaTenbHO NpoBepeHa, Nproéop bbin pas-
A W poBep pudop P Mognuck npogasua

paboTaH C pacyeToM Ha LIUTENbHbI CPOK 3KCMyaTaLlum.
IMpu ncrnonb3oBaHUM NpUGopPa B MEAULIMHCKIX YHPEXEHUSIX

HEoGX0AMMO MPOBECTU MEANLIMHCKYIO MPOBEPKY € nomolusio  LLiTamn Marasuta
COOTBETCTBYIOLLWX CPEACTB. TOUHble AaHHbIE ANS MPOBEPKM
TO4HOCTY NPUGOPa MOXKHO 3AMPOCUTE B CEPBICHOM LEHTPE.  [ogmuck nokynaTens

12. FapaHTus
MbI npegocTaBnsem rapaHTuio Ha gedexTbl MaTepranos v
M3roTOBNEHNS 3TOro npmbopa Ha cpok 36 MecsLla co oHS Npo-
LlaXu Yepes3 PO3HINYHYIO CETb.
["apaHTus He pacnpocTpaHseTcs:
— Ha cny4am ywep6a, Bbl3BaHHOrO HenpasWibHbIM UCMONB30-
BaHveMm,
— Ha 6bICTpOM3HALLMBAIOLLECS YacTy (BaTaperikv, MaHXeTa),
— Ha fedeKTbl, 0 KOTOPbIX MOKyNaTenb 3Ha B MOMEHT MOKYMKMY,
— Ha cny4av co6CTBEHHON BUHbI NOKynaTens.
ToBap NoANEXuT AeKNapUpPoBaHuio: 9
Cpok aKcnnyaTauuy n3nenust: MUHAMyMm 5 net
®upma narotosutens:  boipep M6X,
CodnuHrep wrpacce 218,
89077-YIIM, Tepmarus
®upma-umnopTep: 000 BOWPEP, 109451 r. Mockea,
yn. Mepepsa 62, kopn. 2, ocpuc 3
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POLSKI

Szanowni Klienci,

bardzo dziekujemy za wybér jednego z naszych wyrobéw. Na-
zwa naszej firmy oznacza wysokiej jakosci wyroby, doktadnie
sprawdzone w zakresie zastosowan w obszarach nagrzewania,
pomiaréw masy ciata, cisnienia krwi, temperatury ciafa, tetna,
tagodnej terapii, masazu i powietrza.

Prosimy o doktadne przeczytanie niniejszej instrukcji obstugi
oraz o zatrzymanie jej do pozniejszego uzytku, udostepniajac
ja innym uzytkownikom oraz przestrzegajac zawartych w niej
informacii.

Z powazaniem,
Zespot firmy Beurer

1. Zapoznanie

Cisnieniomierz Beurer BM 55 nalezy sprawdzi¢ pod katem
zewnetrznych uszkodzen opakowania oraz kompletnosci
zawartosci. Przed uzyciem nalezy sie upewnié, ze urzadzenie

i akcesoria nie wykazuja zadnych widocznych uszkodzen i ze
wszystkie elementy opakowania zostaty usuniete. W razie wat-
pliwosci nie wolno uzywac¢ urzadzenia i nalezy zwrdcic¢ sie do
przedstawiciela handlowego lub pod podany adres serwisu.
Naramienny aparat do mierzenia ci$nienia krwi stuzy do niein-
wazyjnego pomiaru i kontroli tetniczych wartosci cisnienia krwi
dorostych ludzi. Mozliwy jest szybki i doktadny pomiar cisnienia
krwi, zapis wartosci do pamieci oraz wyswietlenie przebiegu i
warto$ci $rednich na wyswietlaczu.
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Przy ewentualnych zaburzeniach rytmu serca nastepuje ostrze-
zenie.

Uzyskane wartosci sa kwalifikowane wg wytycznych WHO
(Swiatowej Organizacji Zdrowia) i graficznie oceniane.

Ponadto cisnieniomierz jest wyposazony we wskaznik stabil-
nosci hemodynamicznej, zwany dalej wskaznikiem spoczynku.
Wskaznik ten pokazuje, czy podczas pomiaru cisnienia krwi
uktad krwiono$ny znajduje sie¢ w odpowiednim spoczynku,
czyli czy pomiar cisnienia krwi odpowiada doktadnie ci$nieniu
spoczynkowemu. Szczegdtowe informacje na ten temat znaj-
duja sie w rozdziale 6.

Niniejsza instrukcje obstugi nalezy zachowaé do dalszego uzyt-
ku i udostepniac ja kolejnym uzytkownikom.

2. Wazne wskazéwk
A Objasnienie symboli

W instrukciji obstugi, na opakowaniu i tabliczce znamionowej
urzadzenia oraz akcesoriéw znajduja sie nastepujace symbole:

Uwaga

Wskazéwka
Wazne informacje

Nalezy przestrzegac instrukciji obstugi

Qo>




Czes¢ aplikacyjna typ BF

Prad staty

Utylizacja zgodnie z dyrektywa WE w sprawie
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicz-
nego 2002/96/WE

):¢

Producent

]

Dopuszczalna temperatura podczas trans-
portu i przechowywania. Dopuszczalna
wilgotno$¢ powietrza podczas transportu i
przechowywania.

Storage

"
-20°C; RH =90%

Operating

¢
10e; RH =90%

Dopuszczalna temperatura i wilgotno$¢ po-
wietrza podczas pracy

g Chronié¢ przed wilgocia

=

SN Numer seryjny

Oznakowanie CE potwierdza zgodnos¢ z za-
sadniczymi wymogami dyrektywy 93/42/WE
w sprawie wyrobéw medycznych.

c € 0483

A Wskazéwki do zastosowania

¢ Mierz ci$nienie zawsze o tej samej porze dnia, aby zmierzone
warto$ci byty poréwnywalne.
e Przed kazdym pomiarem odpocznij ok. 5 minut.
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o Jesli chcesz wykonac kilka pomiarédw u jednej osoby, zacho-
waj 5-minutowe przerwy miedzy pomiarami.

Na co najmniej 30 minut przed wykonaniem pomiaru nie
nalezy jes¢, pié, pali¢ ani podejmowac wysitku fizycznego.
Powtérz pomiar, jesli zmierzona warto$¢ budzi watpliwosci.
Zmierzone wartosci maja wytacznie charakter informacyj-

ny - pomiar ci$nienia nie zastepuje badania lekarskiego. Po
zmierzeniu ci$nienia nalezy zasiegna¢ porady lekarskiej. Na
podstawie pomiaru w zadnym wypadku nie wolno podejmo-
wac¢ decyzji medycznych na wiasna reke (np. dotyczacych
stosowania lekéw i ich dawkowania)!

Nie wolno uzywa¢ ciénieniomierza do pomiaru ci$nienia
tetniczego u noworodkéw i kobiet cierpiacych na zatrucie
cigzowe. Przed zastosowaniem ci$nieniomierza w czasie
cigzy zaleca sie konsultacje z lekarzem.

Choroby uktadu krazenia moga powodowaé btedy pomiaru
lub zaburza¢ doktadno$¢ pomiaru. Dotyczy to takze bardzo
niskiego cisnienia krwi, cukrzycy, zaburzen rytmu serca i
ukrwienia, a takze dreszczy i drgawek.

Cinieniomierza nie wolno stosowa¢ razem z urzadzeniem
chirurgicznym o wysokiej czestotliwosci.

Urzadzenie stosowac tylko w przypadku oséb o podanym
obwodzie ramienia.

Podczas pompowania urzadzenia moze doj$¢ do zaburzenia
sprawnosci danej koriczyny.

Nie wolno zaktécac cyrkulaciji krwi przez zbyt dtugi pomiar
ci$nienia. W przypadku btednego dziatania urzadzenia nalezy
zdjg¢ mankiet z ramienia.

Unikaj mechanicznego zwezania, $ciskania lub zaginania
wezyka mankietu.



¢ Unika¢ utrzymywania ci$nienia w mankiecie oraz czestych
pomiarédw. Spowodowane tym zaburzenie przeptywu krwi
moze spowodowaé uszczerbek na zdrowiu.

Mankietu nie nalezy zaktada¢ na ramig, w ktérym leczone sa
tetnice i zyly, np. angioplastyka/terapia naczyn krwiono$nych
czy przetoka tetniczo-zylna (AV).

Nie zaktada¢ mankietu osobom po amputacji piersi.

Nie zaktada¢ mankietu na rany, poniewaz moze doj$¢ do
dalszych obrazen.

Cisnieniomierz moze by¢ zasilany bateriami lub zasilaczem.
Przestanie i zapisanie danych jest mozliwe tylko przy wiaczo-
nym zasilaniu cisnieniomierza. Jesli baterie sg wyczerpane
albo zasilacz zostanie odfaczony od pradu, nastapi skasowa-
nie informacii o dacie i godzinie.

Jesli w ciggu 3 minut nie zostanie nacisniety zaden przycisk,
nastapi automatyczne wytgczenie cisnieniomierza w celu
oszczedzania baterii.

Urzadzenie jest przeznaczone wytacznie do uzywania w celu
okreslonym w niniejszej instrukcji obstugi. Producent nie po-
nosi odpowiedzialnosci za szkody wynikte z niewfasciwego
uzycia urzadzenia.

Wskazéwki do przechowywania i pielegnacji

e Aparat do mierzenia cisnienia krwi sktada sie z podzespo-
téw precyzyjnych i elektronicznych. Doktadno$¢ wartosci
pomiarowych i zywotno$¢ urzadzenia zalezy o troskliwego
obchodzenia sig¢ z urzadzeniem:

- Chroni¢ urzadzenie przed uderzeniami, wilgocia, brudem,
silnymi wahaniami temperatury i bezpo-$rednim nastonecz-
nieniem.

- Nie upuszczac urzadzenia.
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- Nie stosowac urzadzenia w poblizu silnych pdl elektroma-
gnetycznych, trzymacé je z dala od instalacji radiowych i
telefonéw komérkowych.

- Uzywac jedynie dostarczonej lub orginalnej opaski nad-
garstkowej. W innym przypadku uzyskuje sie btedne dane
pomiarowe.

¢ Nie naciskaé¢ na przycisk, jesli opaska nie jest natozona.
o Jesli urzadzenie nie bedzie przez diuzszy czas uzywane,
zaleca sie wyciggniecie baterii.

Wskazéwki do baterii

© Baterie moga by¢ przy potknieciu niebezpieczne dla zycia.
Przechowywac z tego powodu baterie i produkt w miejscach
niedostepnych dla matych dzieci. Jesli nastapito juz potkniecie
baterii, nalezy zgtosi¢ sig¢ natychmiast po pomoc medyczna.

 Baterii nie wolno tadowac¢ lub reaktywowaé innymi $rodkami,
nie rozbiera¢, nie wrzuca¢ do ognia ani nie robi¢ zwarcia.

o Wyciagna¢ baterie z urzadzenia, kiedy sa wyczerpane lub kie-
dy urzadzenie nie bedzie przez dtuzszy czas uzywane. W ten
sposdb unika sie szkéd, powstajacych w wyniku wylania
baterii. Wymienia¢ zawsze wszystkie baterie jednoczesnie.

e Nie uzywaé réznych typow baterii, marek lub baterii z rézny-
mi pojemnosciami. Stosowac zalecane baterie alkaliczne.



@ Wskazowki do napraw i utylizacji

 Baterii nie wyrzuca¢ do zwyktych $mieci. Utylizowa¢ baterie
tylko w miejscach do tego przewidzianych.

¢ Nigdy nie otwiera¢ urzadzenia. W przypadku niestosowania
sie do wskazdwek gwarancja wygasnie.

o Urzadzenia nie naprawia¢ ani nie justowa¢ samodzielnie.

W przeciwnym razie niemozliwe jest zagwarantowanie nieza-
wodnosci funkcjonowania urzadzenia.

e Naprawy moga by¢ przeprowadzane jedynie przez serwis
firmy Beurer lub autoryzowany serwis dystrybutora sprzetu.
Przed ztozeniem reklamacji sprawdzié¢ najpierw baterie i w
razie potrzeby wymieni¢ je na nowe.

e Urzadzenie utylizowaé zgodnie z zaleceniem dot.
urzadzen elektroniki uzytkowej 2002/96/EC - WEEE E
(Waste Electrical and Electronic Equipment). W razie -
pytan lub watpliwosci nalezy sie zwréci¢ do wtasciwego
dziatu komunalnego, zajmujacego sig utylizacja.

3. Opis urzadzenia

1. Mankiet
2. Wezyk mankietu
3. Wtyk mankietu
4. Gniazdo zasilacza i interfejsu USB
5. Wyswietlacz
6. Przyciski pamigci M1/M2
7. Przycisk START/STOP @O
8. Wskaznik spoczynku
9. Skala WHO
10. Gniazdko do wezyka mankietu (strona lewa)
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Informacje na wyswietlaczu:
1. Data i godzina

T T
2. Gignienie skurczowe 11 ﬁm dB:B8 3B/BR
3. Cisnienie rozkurczowe 101 -, - —‘ —‘
4. Zmierzone tetno , |
5. Symbol tetna @@ 9

6. Wypuszczanie
powietrza (strzatka)

7. Numer miejsca w pa- - —— 3
migci/wskaznik pamieci < -‘ '-’
wartosci $redniej (H), PRI
rano (A1), < ':1'5' veibg+
wieczorem (PfT) '—|—' [

8. Symbol wymiany baterii @ 7 6 5

9. Pamie¢ uzytkownika () (2

10. Klasyfikacja wg Swiatowej Organizaciji Zdrowia
11. Symbol zaburzen rytmu serca ‘@),

Zlgcze do komputera

Ciénieniomierz umozliwia dodatkowo przesytanie zmierzonych
warto$ci do komputera.

Potrzebny jest do tego kabel USB (w komplecie), a takze opro-
gramowanie ,HealthManager”.

Oprogramowanie mozna pobrac bezptatnie z sekcji pobierania
na karcie Service na stronie www.beurer.com.

Wymagania systemowe dla oprogramowania
»,HealthManager*
1. Obstugiwane systemy operacyjne:

e Windows XP SP3

e Windows Vista SP1 lub nowszy
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e Windows 7
e Windows 7 SP1
e Windows 8
2. Obstugiwane architektury:
© x86 (32-bitowa)
® x64 (64-bitowa)
3. Wymagania systemowe:
e Zalecane: procesor Pentium 1 GHz lub szybszy
z minimum 1 GB pamieci RAM
¢ Wolne miejsce na partycji podstawowej min.:
- x86 - 600 MB
-x64-1,5GB
® Rozdzielczo$¢ od: 1024 x 768 pikseli
e Port USB w wersji 1.0 lub wyzszej

4. Przygotowanie do pomiaru

W16z baterie

® Zdejmij pokrywe komory baterii . \
z tytu urzadzenia. ‘ O

o W6z cztery baterie typu 1,5V
AAA (alkaliczne, typ LRO3).
Nalezy zwrdci¢ uwage na
zachowanie prawidtowej biegu-
nowosci przy wktadaniu baterii,
zgodnie z oznakowaniem. Nie
uzywaé tadowalnych akumula-
torow.

e Doktadnie zamknij pokrywe
przegrody baterii.

4x1,5V AAA (LRO3)



Na krétko wyswietla sie wszystkie elementy wysSwietlacza, na

wyswietlaczu miga wskazanie 24 h. Ustaw zgodnie z poniz-
szym opisem date i godzine.

Po wyswietleniu symbolu wymiany baterii @ nie bedzie juz
mozna zmierzy¢ cisnienia. Nalezy wymieni¢ wszystkie baterie.
Po wyjeciu baterii z urzadzenia konieczne jest ponowne usta-

wienie daty i godziny. Zapisane wyniki pomiaréw nie zostana
utracone.
Zuzytych baterii nie wolno wyrzucac¢ do zwyktego pojemnika

na $mieci. Nalezy je odda¢ w sklepie ze sprzgtem elektrycznym
lub lokalnym punkcie zbidrki surowcéw wtdrnych. Uzytkownik

jest do tego zobowigzany na mocy odpowiedniej ustawy.

Na bateriach zawierajacych szkodliwe zwigzki
znajduja sie nastepujace oznaczenia:

Pb - bateria zawiera otéw, Cd - bateria zawie-
ra kadm, Hg - bateria zawiera rtec.

Ustawienie formatu godziny, daty i czasu
W tym menu mozna po kolei ustawi¢ ponizsze funkcje.

| Format godziny | > | Data || Godzina |

Koniecznie ustaw date i godzine. Tylko w ten sposéb mozna prawi-
diowo zapisac i odczyta¢ wyniki pomiaréw wraz z datg i godzina.

@ Przytrzymujac wcisniety przycisk pamieci M1 lub M2,
mozna w szybszy sposéb ustawi¢ wartosci.
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Format godziny

Data

e Przytrzymaj przycisniety przez 5 sekund przycisk
START/STOP (.
e Za pomoca przyciskéw pamieci M1/M2 ™
wybierz zadany format godziny i potwierdz
za pomoca przycisku START/STOP . N
7

Na wyswietlaczu zacznie miga¢ wskazanie
roku.

e Za pomoca przyciskéw pamieci M1/M2
wybierz zadany format roku i potwierdz za
pomoca przycisku START/STOP .

Na wy$wietlaczu zacznie miga¢ wskazanie

miesigca.

e Za pomoca przyciskow pamieci M1/M2
wybierz zadany miesiac i potwierdz za
pomocg przycisku START/STOP .

Na wyswietlaczu zacznie miga¢ wskazanie T

dnia. /'l

e Za pomocg przyciskéw pamieci M1/M2
wybierz zadany dzien i potwierdz za po-
moca przycisku START/STOP @.

@ Jesli jako format godziny ustawiono 12h, nastapi

zmiana kolejnosci wyswietlania dnia i miesigca.



Na wyswietlaczu zacznie miga¢ wskazanie

godziny.

e Za pomoca przyciskéw pamieci M1/M2
wybierz zadana liczbe godzin i potwierdz
za pomoca przycisku START/STOP .

Na wyswietlaczu zacznie miga¢ wskazanie

minut.

e Za pomoca przyciskow pamieci M1/M2
wybierz zadana liczbe minut i potwierdz za
pomoca przycisku START/STOP @.

Godzina

Eksploatacja urzadzenia z zasilaczem

Urzadzenie mozna réwniez uzywac z zasilaczem.

W takim wypadku w urzadzeniu nie moga sie znajdowaé baterie.

Zasilacz mozna zamoéwi¢ w sklepach specjalistycznych lub pod

adresem serwisu, postugujac sie numerem katalogowym 071.60.

e Cisnieniomierza mozna uzywac wytacznie z opisanym tutaj
zasilaczem. Uzywanie tylko tego zasilacza pozwoli wyklu-
czy¢ ewentualne uszkodzenia urzadzenia.

e Podfacz zasilacz do odpowiedniego gniazda ci$nieniomierza.
Zasilacz moze by¢ podtaczany tylko do napiecia zgodnego z
podanym na tabliczce znamionowe;j.

¢ Nastepnie podtacz wtyczke sieciowa zasilacza do gniazda
sieciowego.

e Po zakonczeniu korzystania z ci$nieniomierza odtacz zasilacz
najpierw od gniazda sieciowego, a nastepnie od ci$nienio-
mierza. Po odtaczeniu zasilacza od sieci nastapi skasowanie
daty i godziny. Zapisane wyniki pomiaréw zostana jednak
zachowane.
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5. Pomiar cisnienia krwi

Przed rozpoczeciem pomiaru nalezy doprowadzi¢ urzadzenie
do temperatury pokojowe;j.

Dzigki temu bedzie mozna przeprowadza¢ pomiar na lewym
lub prawym ramieniu.

Natozy¢ opaske

Mankiet nalezy utozy¢ na odstonietym
lewym przedramieniu. Nie wolno
zmniejsza¢ ukrwienia ramienia przez
noszenie za waskiego ubrania.

Mankiet nalezy zaktadac¢ w taki sposéb,
aby jego dolna krawedz znajdowata sie
2-3 cm nad zgieciem fokcia i tetnica.
Wezyk ustawiony jest w kierunku
$rodka dfoni.

Owin mankiet wokét ramienia tak, aby
dobrze do niego przylegat, lecz nie byt
zaciéniety zbyt mocno. Nastepnie
zapnij mankiet za pomoca zapiecia na
rzep. Mankiet zapig¢ w taki sposdb,
aby mozna byto wsuna¢ pod niego
dwa palce.




Podtacz wezyk mankietu do gniazdka

w urzadzeniu.

=l

@ W przypadku przeprowadzania pomiaru na prawym ramie-
niu, waz znajduje sie po stronie wewnetrznej fokcia. Zwréé
uwage, aby ramig nie znajdowato sig na wezu.

Cisnienie krwi moze sige rézni¢ w zaleznosci od ramienia,

dlatego wyniki pomiaréw moga by¢ rézne. Dokonuj pomiaréw

zawsze na tym samym ramieniu.

Jesli wartosci znacznie odbiegaja od siebie na obu ramionach,

nalezy ustali¢ z lekarzem, na ktérym ramieniu przeprowadzac

pomiar.

Uwaga: Urzadzenie moze by¢ uzywane wytacznie z oryginal-
nym mankietem. Mankiet jest przeznaczony dla oséb o obwo-
dzie ramienia 22-36 cm.

Podajac numer zaméwienia 163 387 w sklepach specjalistycz-
nych albo pod adresem serwisu, mozna zaméwi¢ wigkszy
mankiet dla os6b o obwodzie ramienia od 35 do 44 cm.

Przyjecie prawidiowej pozycj

® Przed kazdym pomiarem odpocza¢ ok. 5 minut! W innym
przypadku moze doj$¢ do niedoktadnosci w pomiarach.
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e Pomiar mozna wykonywac na stojaco lub siedzaco. Zawsze
nalezy uwazaé, aby mankiet znajdowat sie na wysokosci
serca.

e UsigdZ wygodnie do pomiaru ci$nienia. Oprzyj plecy i rece.
Nie zaktadaj nogi na noge. Oprzyj stopy ptasko na podtodze.

e Aby nie zafatszowa¢ wyniku pomiaru jest wazne, aby pod-
czas pomiaru zachowywac sie spokojnie i nie mowic.

Pomiar cisnienia tetniczego krwi

Zatéz mankiet zgodnie z powyzszym opisem i przyjmij

pozycje, w ktdrej ma by¢ dokonany pomiar.

o Aby wiaczyé cisnieniomierz, nacisnij przy-
cisk START/STOP . Na krétko wyswietla
sie wszystkie elementy wys$wietlacza.

Po 3 sekundach cisnieniomierz automatycz-
nie rozpocznie pomiar.

Mankiet jest automatycznie napetniany powietrzem.

Pomiar mozna w kazdej chwili przerwa¢ naciskajac
przycisk START/STOP .

Powietrze jest pomatu spuszczane z mankietu. W przy-
padku rozpoznawalnej tendenciji do zbyt wysokiego
ci$nienia krwi, powtarza si¢ pompowanie i zwigksza
ci$nienie w mankiecie. Po rozpoznaniu tetna pojawia sie
symbol tetna @@.

Pomiar



Pomiar

Wyswietlane sg wyniki pomiaru cignienia
skurczowego, rozkurczowego i tetna.
Dodatkowo na wy$wietlaczu zapala sie
symbol, ktéry pokazuje, czy podczas
pomiaru ci$nienia krwi uktad krwiono$ny
znajduje sie¢ w odpowiednim spoczynku
(zielony symbol = wystarczajacy spoczy-
nek; czerwony symbol = brak spoczynku).
Nalezy zapozna¢ sie z rozdziatem ,In-
terpretacja wynikéw/Pomiar wskaznika
spoczynku® w niniejszej instrukcji obstugi.

E-_ Jesli pomiar byt nieprawidtowy, zo- |~
stanie wyswietlony symbol . Przeczytaj |: |-

rozdziat dotyczacy komunikatéw btedéw/
usuwania btedéw w niniejszej instrukcji

obstugi, a nastepnie powtdrz pomiar.

Nastepnie nacisnij przycisk pamigci M1 lub M2 i
wybierz zadanego uzytkownika. Jezeli nie zostanie wy-
brana zadna pamie¢, wynik pomiaru zostanie zapisany
w ostatnio uzytej pamieci. Na wys$wietlaczu pojawi sie
odpowiedni symbol {7} lub (3.

Wytacz cisnieniomierz za pomoca przycisku START/
STOP . Spowoduje to zapisanie wyniku pomiaru w
wybranej pamieci.

Jezeli zapomnisz wytaczy¢ urzadzenie, wytaczy sig¢ ono
automatycznie po uptywie okoto 3 minut. Réwniez w
takim przypadku wynik pomiaru zostanie zapisany w
wybranej lub ostatnio uzywanej pamieci uzytkownika.
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® Przed rozpoczeciem kolejnego pomiaru
odczekaj co najmniej 5 minut.

Pomiar

6. Ocena wynikow

Zaburzenia rytmu serca

To urzadzenie potrafi rozpozna¢ podczas pomiaru ewentualne
zaburzenia rytmu serca i ostrzega w danym przypadku, wy-
Swietlajac po wykonaniu pomiaru symbol .,,v_

To moze by¢ wskazéwka do arytmii serca. Arytmia jest choro-
ba, w ktdrej rytm serca z powodu nieprawidtowosci w systemie
bioelektrycznym, ktory steruje akcja serca, jest anormalny.
Symptomy (przedtuzone lub przedwczesne skurcze serca, wol-
niejszy lub za szybki puls) moga wystepowaé z powodu m.in.
chordb serca, wieku, sktonnosci organizmu, uzywek w nadmia-
rze, stresu lub braku snu. Arytmia moze zosta¢ zdiagnozowana
jedynie podczas badania przez lekarza.

Powtdrzy¢ pomiar, kiedy po jego wykonaniu na wyswietlaczu po-
jawi sie symbol '—W— Nalezy pamigtac, aby odpocza¢ 5 minut i
w czasie pomiaru nie mowié i nie poruszac sie. Jesli symbol 'j}v_
pojawia sie czesciej, nalezy zwréci¢ sie do lekarza. Samodzielna
diagnoza lub leczenie na podstawie wynikéw pomiaréw moze by¢
niebezpieczne. Koniecznie stosowac sie do zalecen lekarza.

Kwalifikacja wg WHO:

Zgodnie z wytycznymi/definiciami Swiatowej Organizacji Zdro-
wia oraz aktualnym stanem wiedzy wyniki pomiaru mozna skla-
syfikowac i zinterpretowa¢ wg nastepujacej tabeli.




Podane wartosci standardowe stuzg jedynie jako ogdlne wy-
tyczne, poniewaz indywidualne wartosci cisnienia u réznych
0s06b i w réznych grupach wiekowych réznig sie od siebie.

Wazne jest wiec regularne korzystanie z konsultacji lekarskich.
Podczas konsultacji lekarz okresli normalne warto$ci cisnienia
oraz wartosci, ktére nalezy uzna¢ za niebezpieczne.

Zakres wartosci ci$nienia krwi Cisnienie skurczowe Cisnienie rozkurczowe | Postepowanie

(w mmHg) (w mmHg)
Stopien 3: silne nadcisnienie >=180 >=110 Skontaktuj sie z lekarzem
Stopien 2: umiarkowane nadci$nienie| 160-179 100-109 Skontaktuj sie z lekarzem
Stopien 1: fagodne nadcignienie 140-159 90-99 Regularne kontrole u lekarza
Cisnienie wysokie prawidtowe 130-139 85-89 Regularne kontrole u lekarza
Cisnienie prawidtowe 120-129 80-84 Samodzielna kontrola
Cisnienie optymalne <120 <80 Samodzielna kontrola

Zrédio: WHO, 1999

Wykres stupkowy na wys$wietlaczu i skala na urzadzeniu infor-
muja o tym, w jakim zakresie miesci sie zmierzone cisnienie.
Jesli warto$¢ cisnienia skurczowego i rozkurczowego znajdzie
sie w dwoch réznych zakresach Swiatowej Organizacji Zdrowia
(np. ci$nienie skurczowe w zakresie ,Normalne wysokie”, a ci-
$nienie rozkurczowe w zakresie ,Normalne”), wyswietlany jest
zawsze wyzszy zakres — w opisywanym przyktadzie bedzie to
ci$nienie ,Normalne wysokie”.

Pomiar wskaznika spoczynku (poprzez diagnostyke HSD)
Najczestszym btedem wystepujacym podczas pomiaru cisnie-
nia krwi jest brak spoczynkowego cisnienia krwi (stabilnosci
hemodynamicznej) w momencie pomiaru. W takim przypadku
zafatszowane jest zaréwno cisnienie skurczowe, jak i rozkur-
czowe.

Urzadzenie podczas pomiaru cisnienia krwi okresla automa-
tycznie, czy krwiobieg znajduje sie w spoczynku, czy tez nie.
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W przypadku braku symptomu wskazujacego na brak spo-
czynku uktadu krwionosnego wyswietlony zostanie symbol
\ (stabilnos¢ hemodynamiczna), a wynik pomiaru mozna
udokumentowaé dodatkowo jako kwalifikowana warto$¢ spo-
czynkowego ci$nienia krwi.

% ZIELONY: Stabilnosé hemodynamiczna

Wyniki pomiaru ci$nienia skurczowego i rozkurczowego zostaty
uzyskane w spoczynku uktadu krwionosnego i z duzym praw-
dopodobienstwem odzwierciedlaja spoczynkowe ci$nienie krwi.
W przypadku wystapienia symptomu wskazujacego na brak
spoczynku ukiadu krwionosnego (niestabilnos¢ hemodyna-
miczna), symbol N zapali sie na czerwono.

W takim przypadku nalezy powtdrzyé pomiar po fizycznym

i psychicznym odpoczynku. Pomiar ci$nienia krwi musi od-
bywac sie w stanie fizycznego odpoczynku i psychicznego
spokoju, poniewaz tylko wéwczas jego wyniki moga stanowic




podstawe diagnostyki wysokosci cisnienia krwi, a przez to
sterowania farmakologicznym leczeniem pacjenta.

\‘.\ CZERWONY: Brak stabilnosci hemodynamicznej
Istnieje duze prawdopodobierstwo, ze pomiar skurczowego i
rozkurczowego cisnienia krwi zostat przeprowadzony przy nie-
wystarczajacym spoczynku uktadu krwionosnego, dlatego wyni-
ki pomiaru réznia sie od wartosci spoczynkowego cisnienia krwi.
Odczekaj spokojnie przynajmniej 5 minut i powtdrz pomiar.
Udaj sie w spokojne i wygodne miejsce, pozostan tam w spo-
koju, zamknij oczy, sprébuj sie rozluzni¢ i oddycha¢ spokojnie.
Jezeli kolejny pomiar réwniez wykaze brak stabilnosci, mozna
go ponownie powtérzy¢ po kolejnych fazach odpoczynku.

W przypadku gdy kolejne wyniki pomiaru beda nadal niestabil-
ne, nalezy je odpowiednio oznakowac, poniewaz $wiadczy to o
tym, ze uzyskanie odpowiedniego spoczynku uktadu krwiono-
$nego podczas pomiaréw nie byto mozliwe.

W takim przypadku przyczynga moze by¢ miedzy innymi we-
wnetrzny niepokoj spowodowany zdenerwowaniem, ktérego
nie da sie wyeliminowaé poprzez krétki wypoczynek. Ponadto
réwniez zaktocenia rytmu serca moga uniemozliwi¢ stabilny
pomiar ci$nienia krwi.

Brak spoczynkowego ciénienia krwi moze mie¢ rézne przyczy-
ny, jak np. obciazenie fizyczne organizmu, psychiczne napigcie
lub rozkojarzenie, rozmowa czy zaktécenia rytmu serca pod-
czas pomiaru cisnienia krwi.

W wigkszosci przypadkéw diagnostyka HSD daje bardzo
dobrg orientacje, czy podczas pomiaru ci$nienia krwi uktad
krwiono$ny pozostaje w spoczynku. Niektérzy pacjenci z
zaburzeniami rytmu serca lub bedacy w ciagtym napieciu
psychicznym moga pozostawac przez diuzszy czas w stanie
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niestabilno$ci hemodynamicznej, réwniez po powtarzanych
fazach odpoczynku. Doktadno$é okreslenia spoczynkowe-

go ci$nienia krwi jest w przypadku takich os6b ograniczona.
Doktadno$¢ diagnostyki HSD jest ograniczona, tak jak kazdej
medycznej metody pomiaru, i w niektdrych przypadkach wyniki
moga by¢ btedne. Wyniki pomiaru ci$nienia krwi, w przypadku
ktérych zostat stwierdzony spoczynek uktadu krwionosnego,
sg szczegolnie wiarygodne.

7. Odczyt i usuwanie wynikow pomiaru

Wyniki kazdego udanego pomiaru sa zapisywane tacznie

z datg i godzing pomiaru. Jesli liczba wynikdw przekroczy

60, usuwane sg zawsze najstarsze dane pomiarowe.

® Aby przej$¢ do tryby wyswietlania pamieci, najpierw
nalezy wtaczy¢ cisnieniomierz. W tym celu nacisnij
przycisk START/STOP .

® Po wyswietleniu petnego ekranu wybierz w ciggu 3 se-
kund za pomoca przycisku M1 lub M2 zadana pamie¢
uzytkownika (m 2)).

- Jesli chcesz wyswietli¢ dane pomiaréw z danej pamieci
uzytkownika fas nacisnij przycisk pamieci M1.

- Jesli chcesz wyswietli¢ dane pomiaréw
z danej pamigci uzytkownika f2), nacisnij
przycisk pamieci M2.

Pamie¢ uzytkownika

Na wyswietlaczu pojawi sig ostatni pomiar.




Srednie wyniki pomiaréw

e Nacisnij przycisk pamieci (M1 lub M2). e Jesli ponownie nacisniesz odpowiedni

() W przypadku wybrania pamieci uzytkownikat nalezy 2 przycisk pamieci (M1 lub M2), na wy-
nacisnaé przycisk pamieci M1. £ SW|effIaczu pojawi sig ostatpl pojedynczy
W przypadku wybrania pamieci uzytkownika2 nalezy g pomiar (w przyktadzie pomiar 03).
nacisna¢ przycisk pamieci M2. 'z
-~ L ‘E e Jesli znowu naci$niesz odpowiedni przycisk pamieci
Na wys$wietlaczu bedzie migaé¢ symbol A. A . X ;
Najpierw wyswietli sie $rednia warto$¢ I'E' S E (M1 Iurlt) M2) mozesz zobaczy¢ poszczegolne zmierzo-
wszystkich zapisanych w pamieci pomiardéw [} § Ne wartoscl.
tego uzytkownika. iim\}:-(, !E’ % N Aby wytaczy¢ urzadzenie, nacisnij przycisk START/
= ,do_a, STOP @.
* Nacisnij przycisk pamieci (M1 lub M2). o Z menu mozna wyj$¢ w kazdej chwili, naciskajac
Na wys$wietlaczu bedzie migaé symbol AM. 110 przycisk START/STOP (.
Zostanie wySwietlona srednia wartos¢ z A 3 e Aby skasowaé wybrang pamie¢ uzytkownika, nalezy ja
ostatnich 7 dni pomiaréw porannych (rano:  |;- Il & naipierw wybraé
B I = Jp ybrac.
godz. 5.00-9.00). AT e T 5 L . . -
@ e a ° Rozpocznij wyswietlanie poszczegdlnych wartosci.
* Nacisnij przycisk pamieci (M1 lub M2). ~§ ® Przytrzymaj weidniete przyciski M1/M2 przez 5 se-
Na wyswietlaczu bedzie migaé symbol Pf. - S kund.
Zostanie wys$wietlona $rednia warto$¢ z AR N w] Wszystkie wartosci biezacego uzytkownika
ostatnich 7 dni pomiaréw wieczornych (wie- a3 2 zostang skasowane. ,': L
czor: godz. 18.00-20.00). L@t w53 g i
) Liny
G
4
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8. Przenoszenie danych pomiarowych
Podtacz cisnieniomierz za pomoca kabla USB do komputera.
@ Podczas pomiaru nie mozna rozpoczaé transmisji danych.

Na wys$wietlaczu pojawi sie wskazanie PC. fa Tt
Rozpocznij przesytanie danych za pomoca ™

oprogramowania ,HealthManager”. Podczas i -_‘
transmisji danych na wy$wietlaczu pojawi sie ) |
animacja. Pomysinie wykonana transmisja danych -
jest sygnalizowana w sposéb pokazany narys. 1. 1ys:1

W przypadku niepomysinie wykonanej transmisji
danych wys$wietla sie komunikat btedu (patrz L
rys. 2). W takiej sytuaciji nalezy przerwaé potaczenie

z komputerem i ponownie rozpocza¢ transmisje l: -
danych. [y
Po 30 sekundach nieuzywania oraz w przypadku rys. 2

przerwania komunikacji z komputerem nastapi automatyczne
wytaczenie cisnieniomierza.

9. Urzadzenie czyscic¢ i przechowywaé

o Ci$nieniomierz nalezy czysci¢ ostroznie lekko wilgotna $cie-
reczka.

¢ Nie wolno stosowac¢ zadnych $rodkdw czyszczacych, ani
rozpuszczalnikow.

e W zadnym przypadku nie wolno wktada¢ urzadzenia do
wody, aby nie doszto do jego uszkodzenia.

e Podczas przechowywania urzadzenia nie ktasé na nim zad-
nych ciezkich przedmiotéw. Wyja¢ baterie. Wezyk mankietu
nie moze by¢ mocno zgiety.

10. Komunikaty o btedach/Usuwanie btedéw

W przypadku btedéw na wyswietlaczu pojawia sie komunikat
.

Komunikaty o btedzie moga pojawi¢ sie, jesli

niemozliwy jest pomiar ci$nienia skurczowego lub rozkurczo-

wego (na wyséwietlaczu pojawia sie symbol Er {lub Erc),

ci$nienie skurczowe lub rozkurczowe nie miesci sie w obsza-

rze pomiaru (na wys$wietlaczu pojawia sie symbol (Hi lub Lg),

mankiet zostat zaci$niety zbyt stabo lub zbyt mocno (na wy-

$wietlaczu pojawia sie symbol £ 3 lub ErH),

ci$nienie pompowania przekracza 300 mmHg (na wyswietla-

czu pojawia sie symbol £r 5),

pompowanie trwa dtuzej niz 160 sekund (na wy$wietlaczu

pojawia sie symbol Erf),

wystapit btad systemu lub urzadzenia (na wyswietlaczu poja-

wia sig symbol ErR, ErD, Er Tlub Er8),

o Baterie sg prawie wyczerpane @,

nie udato sie przesta¢ danych na komputer (na wyswietlaczu

pojawia sie PL Er).

W takich przypadkach pomiar nalezy powtorzy¢. Nalezy pa-
mieta¢ o tym, aby podczas pomiaru nie ruszac sie i nie rozma-
wiaé. W razie potrzeby wiozy¢ ponownie baterie lub wymieni¢
je na nowe.

@ Alarm techniczny — opis

Jesli zmierzone ciénienie (skurczowe lub rozkurczowe) prze-
kroczy granice okreslone w sekcji danych technicznych, na
wys$wietlaczu pojawi sie alarm techniczny w postaci oznacze-
nia H” lub ,L8”. W taki przypadku nalezy skontaktowac sie z
lekarzem lub sprawdzié, czy urzadzenie dziata prawidtowo.
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Wartosci graniczne zostaty ustawione fabrycznie i nie da sig ich
zmieni¢ lub wytaczy¢. Wartosci te zostaty ustalone w oparciu o
norme |EC 60601-1-8.

Alarm techniczny nie jest samopodtrzymywalny i nie trzeba go
zerowag. Symbol wyswietlany na wyswietlaczu znika automa-
tycznie po 8 sekundach.

11. Dane techniczne

Dop. warunki +10°C do +40°C, wzgledna wilgotno$¢
eksploataciji powietrza (bez kondensacji) <90 %
Warunki prze- -20°C do +55°C, wzgledna wilgotnos¢
chowywania i powietrza <90 %, ci$nienie otoczenia
transportu 800-1050 hPa

Zrodfo zasilania 4x baterie AAA 1,5V =T——

Na ok. 200 pomiaréw, w zaleznosci od

Trwato$¢ baterii

Nr modelu BM 55 wysokosci cisnienia krwi lub cignienia

Typ M1002 pompowania

Metoda pomiaru  Oscylometryczny, nieinwazyjny pomiar Akcesoria Mankiet, instrukcja obstugi, 4 baterie 1,5V
ci$nienia na ramieniu AAA, kabel USB, pokrowiec

Zakres pomiaru Cisnienie w mankiecie 0-300 mmHg, Klasyfikacja Zasilanie wewnetrzne, IPX0, nie jest to

ci$nienie skurczowe 60-260 mmHg,
ci$nienie rozkurczowe 40-199 mmHg,
tetno 40-180 uderz./minute

Doktadnos$é ci$nienie skurczowe +3 mmHg,
wskazania ci$nienie rozkurczowe +3 mmHg,
tetno +5 % wyswietlanej wartosci
Odchylenia maks. dopuszczalne odchylenie od
pomiaru standardu wg badan klinicznych:
cisnienie skurczowe 8 mmHg/
ci$nienie rozkurczowe 8 mmHg
Pamie¢ 2 x 60 miejsc w pamieci
Wymiary dt. 186 mm x szer. 95 mm x wys. 56 mm
Waga Okoto 467 g (bez baterii)

Wielko$¢ mankietu 22 do 36 cm
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urzadzenie kategorii AP lub APG, praca
ciagta, czes¢ aplikacyjna typu BF

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicz-
nych z powodu aktualizacji bez koniecznos$ci powiadamiania.

e Urzadzenie spetnia europejska norme EN60601-1-2 i wyma-
ga zachowania szczegoéinych $rodkéw ostroznosci w zakre-
sie kompatybilnosci elektromagnetycznej. Nalezy pamietac,
Ze przeno$ne urzadzenia komunikacyjne pracujace na wyso-
kich czestotliwosciach moga zaktécaé dziatanie urzadzenia.
Blizsze informacje mozna uzyska¢ po skontaktowaniu si¢ z
dziatem obstugi klienta pod podanym ponizej adresem. Dane
znajduja sie takze na koncu instrukcji obstugi.

e Urzadzenie spetnia wymogi dyrektywy 93/42/WE dotyczacej
wyrobédw medycznych, ustawy o wyrobach medycznych
oraz norm EN1060-1 (Nieinwazyjne sfigmomanometry -
Czes$¢ 1: Wymagania ogoine), EN1060-3 (Nieinwazyjne sfig-



momanometry - Cze$¢ 3: Wymagania dodatkowe dotyczace
elektromechanicznych systemoéw do pomiaru cisnienia krwi)
oraz IEC80601-2-30 (Medyczne urzadzenia elektryczne,
cze$¢ 2-30: Szczegdlne ustalenia dotyczace bezpieczen-
stwa wraz z istotnymi danymi z zakresu wydajnosci dla
automatycznych, nieinwazyjnych ci$nieniomierzy).

e Doktadnos¢ niniejszego ci$nieniomierza zostata starannie

Obudowa i pokry-
wa ochronna

Obudowa adaptera chroni przed kontak-
tem z czesciami, ktore przewodza wzgl.
mogtyby przewodzi¢ prad (palce, igty, hak
testowy).

Uzytkownikowi nie wolno jednocze$nie
dotykac pacjenta i wtyczki wyjsciowej
adaptera AC.

sprawdzona i dostosowana do dfugiego okresu uzytkowania.
Stosowanie urzadzenia w lecznictwie wymaga technicznych
pomiarédw kontrolnych za pomoca odpowiednich przyrza-
déw. Doktadne dane dotyczace kontroli doktadnosci mozna
uzyskaé w serwisie pod podanym ponizej adresem.

12. Adapter

Nr modelu FW 7575M/EU/6/06

Wejscie 100-240V, 50-60 Hz

Wyjécie 6V DC, 600 mA tylko w potaczeniu z
cisnieniomierzami firmy Beurer.

Producent Friwo Gerdtebau GmbH

Ochrona Urzadzenie posiada podwdjna izolacje
ochronna oraz wbudowane zabezpiecze-
nie termiczne, ktére odtacza je od sieci w
przypadku awarii.
Przed rozpoczeciem pracy z adapterem
nalezy upewnic sie, ze baterie zostaty wy-
jete z kieszeni baterii.

R aCama Biegunowos¢ przytacza napiecia statego

Posiada izolacje ochronna/
Klasa ochronna 2
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Electromagnetic Compatibility Information
Table 1

For all ME EQUIPMENT and ME SYSTEMS

Guidance and manufacture’s declaration - electromagnetic emission

The BM 55 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the BM 55 should assure that it is
used in such an environment.

Emission test Compliance | Electromagnetic environment - guidance

RF emissions CISPR 11 | Group 1 The BM 55 uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and
are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.

RF emissions CISPR 11 | Class B The BM 55 is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those

Harmonic emissions Class A directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for

|IEC 61000-3-2 domestic purposes.

Voltage fluctuations/ Complies
flicker emissions
IEC 61000-3-3
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Table 2

For all ME EQUIPMENT and ME SYSTEMS
Guidance and manufacture’s declaration - electromagnetic immunity

The BM 55 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the BM 55 should assure that it is
used in such an environment.

Immunity test

IEC 60601 test level

Compliance level

Electromagnetic environment - guidance

Electrostatic discharge

+ 6 kV contact

+ 6 kV contact

Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If
floors are covered with synthetic material, the relative

transient/burst
IEC 61000-4-4

+ 1 kV for input/output
lines

+ 1kV for input/output
lines

(ESD) IEC 61000-4-2 +8kVair +8kVair humidity should be at least 30%.
Electrical fast + 2 kV for power supply + 2 kV for power supply Mains power quality should be that of a typical com-
lines lines mercial or hospital environment.

Surge |EC 61000-4-5

+1kV line(s) to line(s)
+ 2 kV line(s) to earth

+1kV line(s) to line(s)
+ 2 kV line(s) to earth

Mains power quality should be that of a typical com-
mercial or hospital environment.

Voltage dips, short inter-
ruptions and voltage
variations on power sup-
ply input lines

IEC 61000-4-11

<5 % Uy (>95 % dip in Uy)
for 0.5 cycle

40 % U; (60 % dip in Uy)
for 5 cycles

70 % U; (30 % dip in U;)
for 25 cycles

<5 % U (>95 % dip in Uy)
for5s

<5 % Uy (>95 % dip in Uy)
for 0.5 cycle

40 % U+ (60 % dip in U;)
for 5 cycles

70 % U; (30 % dip in Uy)
for 25 cycles

<5 % Uy (>95 % dip in Uy)
for5s

Mains power quality should be that of a typical com-
mercial or hospital environment. If the user of the BM 55
requires continued operation during power mains inter-
ruptions, it is recommended that the BM 55 be powered
from an uninterruptible power supply or a battery.

Power frequency
(50/60 Hz) magnetic field
IEC 61000-4-8

3A/m

3A/m

Power frequency magnetic fields should be at levels
characteristic of a typical location in a typical commer-
cial or hospital environment.

NOTE: U is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.
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Table 3
For ME EQUIPMENT and ME SYSTEMS that are not LIFE-SUPPORTING
Guidance and manufacture’s declaration - electromagnetic immunity

The BM 55 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the BM 55 should assure that it is
used in such an environment.

Immunity test | IEC 60601 | Compliance | Electromagnetic environment - guidance
testlevel |level

Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the BM 55,
including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable
to the frequency of the transmitter.

Recommended separation distance:

Conducted RF |3V,ne |8 Vi d=12VP
IEC 61000-4-6 | 150 kHz to
80 MHz d=1.2VP 80 MHz to 800 MHz
d=2.3VP 800 MHz to 2.5 GHz
Radiated RF |3 V/m 3V/m
IEC 61000-4-3 | 80 MHz to Where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter
2.5GHz manufacturer and d is the recommended separation distance in meters (m).
Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey,2 should be
less than the compliance level in each frequency range.b (((.)))
Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol: ~ &

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures,
objects and people.

a Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM
and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to
fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the BM 55 is
used exceeds the applicable RF compliance level above, the BM 55 should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is
observed, additional measures may be necessary, such as re-orienting or relocating the BM 55.

b Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3V/m.
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Table 4

For ME EQUIPMENT and ME SYSTEMS that are not LIFE-SUPPORTING

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the BM 55

The BM 55 is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of

the BM 55 can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications
equipment (transmitters) and the BM 55 as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.

Separation distance accord:n? to frequency of transmitter
m)
Rated maximum output power 150 kHz to 80 MHz 80 MHz to 800 MHz 800 MHz to 2.5 GHz
of transmitter

(W) d=12VP d=12VP d=23VP
0.01 0.12 0.12 0.23

0.1 0.38 0.38 0.73

1 1.2 1.2 2.3

10 3.8 3.8 7.3
100 12 12 23

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in meters (m) can be determined

using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W)

according to the transmitter manufacturer.

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures,
objects and people.
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